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Etude de Faisabilite´ d’une Came´ra Bolome´trique Pour l’Ima-
gerie a` Haute Re´solution Spatiale a` 1,3mm de Longueur d’Onde,
pour l’IRAM
Re´sume´ Cette the`se s’inscrit dans le cadre de l’instrumentation continuum de nouvelle
ge´ne´ration pour l’astronomie millime´trique depuis le sol (bande atmosphe´rique a` 1.3 mm
de longueur d’onde). Un nouveau type de de´tecteurs remplissant entie`rement le plan focal
du te´lescope de 30m de l’IRAM de fac¸on optimale est propose´, base´ sur le de´veloppement
de bolome`tres submillime´triques pour le projet europe´en Herschel.
Apre`s une introduction a` l’astronomie millime´trique et a` ses principaux instruments
existants au sol, un mode`le nume´rique simulant le fonctionnement de ces bolome`tres est
propose´ dans le but d’estimer leurs performances (valide´es ensuite par plusieurs mesures).
La transposition du pic d’absorption de 100 microns vers 1.3 mm est ensuite e´tudie´e,
donnant lieu a` l’invention d’une me´thode base´e sur l’utilisation de couches anti-reflets
(principe confirme´ par spectrome´trie).
Le processus d’observation depuis le sol par une came´ra utilisant ces bolome`tres est
ensuite simule´ et montre qu’une tre`s bonne sensibilite´ par pixel est envisageable (environ
10 mJy.s1/2).
Mots cle´s : Bolome`tres, submillime´trique et millime´trique, came´ra, te´lescope de 30m
de l’IRAM, e´chantillonnage optimal, couche anti-reflet, spectrome`tre a` transforme´e de
Fourier, simulation d’observation.




Study of Feasibility of a Bolometric Camera for High Spatial
Resolution Imaging at 1,3 mm Wavelength, for IRAM
Abstract : This thesis lies within the scope of new generation continuum instrumen-
tation for ground-based millimeter astronomy (atmospheric band at 1,3mm). A new type
of fully sampling detectors covering the entire focal plane of the 30m IRAM telescope is
proposed, based on the development of submillimeter bolometers for the European project
Herschel.
After an introduction to millimeter astronomy and the principal existing ground-based
instruments, a numerical model simulating the behaviour of these bolometers is proposed
with the aim to estimate their performances (validated by measurements).
The transposition of the absorption peak from 100 microns to 1.3mm is then studied,
giving place to the invention of a method based on anti-reflecting layers. The principle
was confirmed by spectrometry.
The observing process with a ground-based camera using these bolometers is then
simulated and shows that a very good pixel sensitivity is possible (10 mJy.s1/2).
Keywords : Bolometers, submillimeter and millimeter, camera, 30m IRAM telescope,
fully sampling, anti-reflecting layer, Fourier transform spectrometer, observing simulation.
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1Introduction ge´ne´rale
L’astronomie est une science base´e sur l’observation dont le principal fournisseur d’in-
formation est le rayonnement e´lectromagne´tique qui parvient sur Terre. Ce rayonnement
est en grande partie intercepte´ par l’atmosphe`re terrestre, sauf dans quelques “feneˆtres”
de transmission (domaines visible et radio, et quelques bandes en infrarouge).
Notre vision de l’Univers a e´te´ comple`tement bouleverse´e au cours du sie`cle passe´,
lorsqu’il a e´te´ possible d’avoir acce`s a` la quasi totalite´ du spectre e´lectromagne´tique.
Graˆce au de´veloppement de nouveaux re´cepteurs de rayonnement, et a` l’essor des tech-
nologies spatiales (satellites d’observation permettant de s’affranchir de l’effet d’e´cran de
l’atmosphe`re), les astronomes ont de´couvert qu’une meˆme re´gion du ciel pouvait pre´senter
un aspect totalement diffe´rent suivant la longueur d’onde a` laquelle on la regarde. A chaque
nouvelle image du ciel obtenue, les limites des connaissances ont ainsi pu eˆtre repousse´es.
Au de´but des anne´es 90, une feneˆtre restait encore tre`s mal connue : la gamme (sub)-
millime´trique allant de 100 µm a` 2 mm de longueur d’onde environ. Deux raisons ex-
pliquent ce fait :
– les limitations dues a` l’atmosphe`re : opacite´ importante, sauf dans quelques bandes
e´troites de transmission (vers 350, 450, 750 et 850 µm ainsi qu’a` 1.3 et 2.1 mm,
accessibles uniquement depuis certains sites en altitude),
– les difficulte´s instrumentales : les instruments de´veloppe´s jusque la` posse´daient des
sensibilite´s limite´es et n’e´taient e´quipe´s bien souvent que d’un re´cepteur unique.
Mais a` cette e´poque, des avance´es de´cisives dans le domaine de la de´tection incohe´rente1
(bolome`tres) et de l’instrumentation associe´e (notamment en cryoge´nie) ont permis de
concevoir les premie`res ve´ritables came´ras installe´es sur des te´lescopes au sol (jusqu’a` une
1On parle de de´tection incohe´rente lorsqu’un de´tecteur est sensible a` la puissance du champ e´lectrique
incident (de´tecteur quadratique), a` l’oppose´ de la de´tection cohe´rente ou` l’amplitude du champ est de´tecte´e
(techniques radio). La de´tection cohe´rente en millime´trique ne sera pas aborde´e dans le cadre de cette the`se,
meˆme s’il s’agit d’une technique tre`s employe´e, principalement pour la spectroscopie a` haute re´solution.
2centaine de pixels pour la came´ra SCUBA sur le te´lescope JCMT par exemple).
Les premiers re´sultats qui suivirent ont montre´ que ce domaine e´tait de premie`re
importance pour l’e´tude de certaines questions astrophysiques fondamentales (e´tude de
la poussie`re froide dans l’Univers, et par extension e´tude de la formation des e´toiles et
des galaxies, e´tude du corps noir cosmologique). Ces re´sultats montre`rent e´galement que
malgre´ les limitations atmosphe´riques, certains sites au sol permettaient de re´aliser des
observations de tre`s bonne qualite´, notamment dans les bandes millime´triques.
Ainsi, depuis le milieu des anne´es 90, de nombreux groupes participent au de´veloppement
de la prochaine ge´ne´ration d’instrumentation (sub)-millime´trique que ce soit dans l’es-
pace ou au sol. Le fer de lance au niveau europe´en est le satellite HERSCHEL, qui sera
lance´ en 2007 et qui permettra d’e´tudier le ciel entre 60 et 670 µm en continuum avec
une sensibilite´ sans pre´ce´dent. Au sol, des instruments comple´mentaires sont e´galement
de´veloppe´s, notamment dans le domaine millime´trique. De tels instruments capables d’ima-
ger la quasi-totalite´ du champ de vue disponible sur les te´lescopes les plus performants
devraient permettre de re´aliser le meˆme type d’avance´e scientifique que lors de l’apparition
des mosa¨ıques de de´tecteurs (type CCD) en optique et infrarouge.
C’est dans ce contexte que s’inscrit ce travail de the`se : participer au de´veloppement de
la nouvelle ge´ne´ration de came´ras millime´triques observant depuis le sol. Comme toujours
en science, proposer un nouveau concept d’instrumentation n’a de sens que si les perfor-
mances envisage´es sont supe´rieures a` la pre´ce´dente ge´ne´ration. Dans le cas des came´ras
millime´triques, cela signifie disposer d’un instrument limite´ par le bruit fondamental (bruit
de photons) et compose´ d’un nombre de pixels 10 a` 20 fois supe´rieur a` ce qui se faisait
auparavant.
Ce travail s’appuie sur le de´veloppement au CEA d’un nouveau concept de de´tecteurs
submillime´triques (60 a` 210 µm) pour l’instrument PACS sur HERSCHEL. Depuis 1995
le LETI/LIR et le DAPNIA (SAp) sont engage´s dans la mise au point de matrices de bo-
lome`tres de nouvelle ge´ne´ration, permettant de concevoir des plans focaux de grande taille,
de grande sensibilite´ et dispose´s dans le plan focal du te´lescope de fac¸on a` e´chantillonner
instantane´ment l’image (haute re´solution spatiale).
L’ide´e est de reprendre ce concept et de l’adapter aux conditions de l’astronomie mil-
lime´trique depuis le sol et en particulier pour le radiote´lescope de 30m de l’IRAM en
Espagne. L’avantage de cette approche est qu’un tel instrument peut be´ne´ficier des nom-
breux de´veloppements re´alise´s dans le cadre d’un projet spatial ambitieux (e´lectronique de
3lecture, me´canique du plan focal, de´veloppement de logiciels de re´duction et de traitement
de donne´es,. . . ). Le projet passe par plusieurs e´tapes :
– de´termination des conditions d’observation au plan focal du 30m (puissance incidente
rec¸ue sur chaque pixel de la came´ra, estimation des variations attendues),
– de´finition du pixel millime´trique, optimisation des parame`tres libres afin d’obtenir
les meilleures performances,
– de´finition d’un moyen technologique permettant d’adapter l’absorption du rayonne-
ment aux longueurs d’onde millime´triques,
– mesures essentielles (sensibilite´, absorption),
– proposition d’un plan focal,
– simulations d’observation et tests sur te´lescope.
Ce me´moire pre´sente les divers travaux mene´s pendant la the`se qui suivent cette ligne
de conduite.
Dans le premier chapitre, une introduction a` l’astronomie millime´trique est pre´sente´e.
Les principaux the`mes de recherche sont aborde´s (les questions scientifiques auxquelles
on espe`re re´pondre avec la prochaine ge´ne´ration d’instruments millime´triques), ainsi que
l’aspect observationnel (techniques d’observation depuis le sol, principaux instruments
actuels et futurs).
Le deuxie`me chapitre de´crit le principe de fonctionnement des bolome`tres utilise´s pour
l’imagerie (sub)-millime´trique. Un e´tat de l’art des diffe´rents bolome`tres est propose´. Le
concept ge´ne´ral des matrices de bolome`tres de´veloppe´es au CEA est ensuite de´crit.
Le troisie`me chapitre est consacre´ a` l’adaptation de ces bolome`tres au domaine mil-
lime´trique par la de´termination de leurs parame`tres electro-thermiques optimaux. Une
simulation nume´rique a e´te´ conc¸ue pour estimer les performances des bolome`tres en terme
de sensibilite´. Les performances attendues sont ensuite compare´es a` des re´sultats de me-
sures re´alise´es sur des matrices submillime´triques, dont certains aspects sont tout a` fait
repre´sentatifs du type de bolome`tre que nous proposons pour le millime´trique.
Le quatrie`me chapitre aborde la question fondamentale de l’absorption du rayonne-
ment. Il constitue une tre`s grosse partie du travail de the`se. Il s’agissait de l’une des
questions majeures en de´but de projet puisque certains facteurs technologiques semblaient
limiter l’absorption de ce type de matrice de bolome`tres a` des longueurs d’onde infe´rieures
au millime`tre. Une solution originale a e´te´ trouve´e. Le chapitre de´crit cette solution, simple
4a` mettre en oeuvre d’un point de vue technologique, ainsi que les re´sultats de mesures
confirmant le profil d’absorption attendu. L’e´tude pre´liminaire d’une optique adapte´e a`
un plan focal de taille interme´diaire (pour un prototype d’instrument) est e´galement pro-
pose´e.
Enfin, le chapitre 5 pre´sente les premiers de´veloppements d’une simulation d’observa-
tion utilisant une matrice de bolome`tres millime´triques. Cette simulation prend en compte
la mode´lisation de l’atmosphe`re, du te´lescope et des de´tecteurs. Les premiers re´sultats de
deux modes d’observation sont pre´sente´s.
5Chapitre 1
L’Astronomie Millime´trique
Dans l’astrophysique moderne, les grandes structures qui composent l’Univers com-
mencent a` eˆtre de mieux en mieux connues (amas de galaxies, galaxies, e´toiles, plane`tes),
mais les aspects physiques de leurs formations sont encore tre`s mal compris. Un des moyens
les plus prometteurs pour comprendre et contraindre les diffe´rents mode`les est d’e´tudier
leurs constituants, comme la poussie`re froide, commune a` ces diffe´rents objets a` l’e´poque
de leur formation. L’e´mission continuum dans les domaines spectraux submillime´trique (∼
100 µm - 1mm) et millime´trique (1 ∼ 2 mm de longueur d’onde) est un ve´ritable traceur
de poussie`re froide (typiquement entre 10 et 30 K) puisque le pic de son e´mission de corps
noir se trouve dans cette gamme. Or, et c’est ce qui explique la jeunesse de cette branche de
l’astronomie, le domaine (sub)-millime´trique a deux limitations majeures : l’atmosphe`re,
en grande partie opaque dans cette gamme spectrale, et la difficulte´ technologique de
re´aliser des de´tecteurs performants. Depuis une quinzaine d’anne´es les progre`s re´alise´s
en technologie des semiconducteurs ainsi qu’en supraconductivite´ ont permis de poser les
jalons d’une instrumentation (sub)-millime´trique prometteuse. Des projets ambitieux ont
ainsi pu voir le jour, comme Herschel, futur observatoire spatial submillime´trique et l’un
des projets majeurs de la communaute´ astrophysique mondiale pour les anne´es a` venir. Ce
chapitre pre´sente les principaux the`mes de recherche en astronomie (sub)-millime´trique,
ainsi que les principaux instruments actuels et futurs de de´tection continuum.
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1.1 Les The´matiques Scientifiques Principales
1.1.1 Les De´buts de l’Astronomie Infrarouge
L’astronomie instrumentale a de´bute´ au de´but du 17e sie`cle dans le domaine spec-
tral visible avec Galile´e et ses observations du ciel a` l’aide de sa fameuse lunette. En
1800, William Herschel de´couvre que le spectre lumineux s’e´tend au-dela` du rouge. Son
expe´rience a consiste´ a` produire un spectre d’un rayon solaire a` l’aide d’un prisme, puis
a` mesurer la tempe´rature associe´e a` chaque couleur a` l’aide d’un thermome`tre noirci. Il
s’aperc¸oit que les toutes les couleurs du spectre produisent une e´le´vation de tempe´rature
du thermome`tre, mais c’est e´galement le cas de la zone situe´e au dela` du rouge. Il en
de´duit l’existence d’un rayonnement “thermique” invisible a` nos yeux. Nous verrons par
la suite que le principe de de´tection bolome´trique n’est pas tre`s e´loigne´ de celui de cette
expe´rience.
Les premie`res mesures astronomiques infrarouges ont re´ellement de´bute´ en 1856, lorsque
Charles Piazzi Smyth a effectue´ la mesure de la tempe´rature de la Lune a` l’aide de thermo-
couples. En re´pe´tant sa mesure a` diffe´rentes altitudes, il a e´galement montre´ que le rayon-
nement infrarouge venant de l’espace e´tait absorbe´ par l’atmosphe`re. En 1915, William
Coblenz a de´tecte´ le rayonnement infrarouge de Jupiter, Saturne et de quelques e´toiles a`
l’aide de thermopiles (ensemble de thermocouples). Apre`s la Seconde Guerre Mondiale, les
premiers de´tecteurs utilisant l’effet photoe´lectrique ont fait leur apparition (PbS) et ont
permis par la suite de re´aliser les premiers grands releve´s infrarouges. Ainsi en 1968, au
Mont Wilson, on re´alise un catalogue de 20 000 sources a` 2.2 µm couvrant 75 % du ciel
[Walker 00].
Les premiers bolome`tres germanium refroidis a` 4K ont e´te´ invente´s a` cette e´poque
[Low 61] et ont permis d’entreprendre les premie`res observations a` 35 et 350 µm. La vo-
lonte´ de s’affranchir de l’e´cran opaque qu’est l’atmosphe`re a conduit aux premiers vols
ballons stratosphe´riques graˆce auxquels environ 120 sources a` 100 µm proches du centre
galactique ont e´te´ de´tecte´es (Goddard Institute of Space Sciences). Les premie`res obser-
vations extragalactiques infrarouges ont de´bute´ dans les anne´es 1970 et ont montre´ que
la plupart des galaxies e´mettent une fraction tre`s importante de leur e´nergie dans cette
gamme spectrale [Kleinmann 70]. A partir de 1974 les instruments embarque´s a` bord de
l’avion KAO (Kuiper Airborne Observatory) ont contribue´ a` de nombreuses de´couvertes
(anneaux d’Uranus en 1977, pre´sence d’eau dans les atmosphe`res de Jupiter et Saturne
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par la suite).
Dans les anne´es 70, Guy Serra a calcule´ la tempe´rature de la matie`re diffuse galactique
responsable du rayonnement gamma observe´ par le satellite COSB. Il a ensuite cherche´
son e´mission dans le domaine submillime´trique et a de´couvert le fond diffus galactique
(expe´rience bolome´trique AGLAE).
Une e´tape importante en terme de seuil de de´tection a e´te´ franchie en 1983 avec le lan-
cement du satellite IRAS [Neugebauer 84]. Ce te´lescope spatial (dont les pre´amplificateurs
furent change´s pour tenir compte des de´couvertes de G. Serra,communication J.-M. La-
marre) e´tait e´quipe´ d’un plan focal de 62 photoconducteurs refroidis a` 3K et sensibles au
rayonnement compris entre 10 et 100 µm. Il a couvert 96% du ciel et a de´tecte´ 350 000
sources dont 20 000 galaxies.
En 1989, la NASA a lance´ le satellite COBE [Boggess 92] dont les objectifs princi-
paux e´taient l’e´tude du spectre du rayonnement du corps noir cosmologique, ou CMB1,
dans le domaine millime´trique (de´couvert sous la forme d’un fond diffus en radio par A.
Penzias et R. Wilson en 1965), ainsi qu’une e´tude approfondie du fond diffus infrarouge
e´mis par les galaxies primordiales. COBE fut un re´el succe`s puisque l’instrument FIRAS
(interfe´rome`tre de Michelson a` polarisation utilisant des bolome`tres refroidis a` 1.5K) a
montre´ que le spectre du CMB correspondait a` celui d’un corps noir quasi parfait a` 2.726
K ± 0.002 K (soit un rayonnement dont l’intensite´ maximum se trouve autour du mm).
L’instrument DMR quant a` lui (compose´ de 4 radiome`tres diffe´rentiels) a montre´ pour la
premie`re fois la pre´sence d’anisotropies dans la distribution du rayonnement cosmologique
avec une pre´cision de l’ordre de 0.001%, interpre´te´es comme e´tant des fluctuations de den-
site´ primordiales qui ont donne´ naissance aux grandes structures actuelles. Notons qu’avant
COBE, il n’existait qu’un point de mesure dans le millime´trique pour l’e´mission galactique,
qui fut obtenu par l’expe´rience franc¸aise EMILIE depuis le poˆle sud (cf. [Pajot 86]).
L’e´tude des nombreuses donne´es recueillies par ces deux satellites a confirme´ l’impor-
tance du domaine allant de l’infrarouge au millime´trique pour l’astrophysique moderne et
a incite´ les astronomes a` construire des instruments encore plus performants en terme de
sensibilite´ et de champ de vue. C’est ce qui a motive´ la construction du satellite ISO, lance´
en 1995 [Kessler 96]. ISO et ses quatre instruments (ISOCAM, une came´ra compose´e de
1pour Cosmic Microwave Background.
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2 plans focaux de 1024 de´tecteurs Si :Ga, ISOPHOT, un photo-polarime`tre et deux spec-
trome`tres, SWS et LWS) a re´alise´ environ 30 000 observations pendant deux ans et demi
entre 2.5 et 240 µm. Il a permis entre autres de de´tecter la pre´sence d’eau en absorption
sous forme de glace ou de vapeur dans les atmosphe`res des plane`tes ge´antes, sur Titan et
e´galement en quantite´ tre`s importante dans les nuages mole´culaires comme Orion. L’eau
est ainsi devenue un e´le´ment majeur dans l’e´tude de la chimie du milieu interstellaire et
sa de´tection en quantite´ importante dans le voisinage d’e´toiles jeunes a permis de mieux
comprendre le bilan e´nerge´tique des premie`res phases d’effondrement stellaire.
L’autre point important dans les re´sultats obtenus par ISO a e´te´ la de´couverte de
l’omnipre´sence de la poussie`re froide galactique et extra-galactique . Cet indicateur de for-
mation stellaire a permis d’apporter de nouvelles informations sur l’histoire de l’Univers,
que ce soit dans notre environnement proche (Ophiuchus) ou dans les galaxies plus loin-
taines (galaxies a` flambe´e d’e´toiles par exemple). La de´couverte de la poussie`re tre`s froide
(∼ 12K) dans la galaxie a e´te´ re´alise´e par le ballon PRONAOS, e´quipe´ d’un te´lescope de
2m de diame`tre et qui fut l’un des pre´curseurs des futures missions spatiales Herschel et
Planck (cf. [Ristorcelli 99], [Serra 02]).
Comme dans tous les domaines de la physique, les connaissances en astrophysique
sont totalement de´pendantes des de´veloppements instrumentaux et en particulier ceux des
de´tecteurs. La partie infrarouge-millime´trique n’e´chappe pas a` la re`gle et c’est seulement
depuis une quinzaine d’anne´es que ce domaine commence a` eˆtre vraiment explore´. Cette
branche de l’astrophysique a apporte´ de nombreuses de´couvertes majeures mais e´galement
de nouvelles questions qui ne pourront eˆtre re´solues qu’avec une instrumentation de nou-
velle ge´ne´ration. De futurs grands instruments au sol (ALMA et APEX au Chili, LMT au
Mexique, ...) dans la stratosphe`re (SOFIA, expe´riences ballons) et dans l’espace (SIRTF,
Herschel, Planck, JWST...) vont voir le jour dans les prochaines anne´es afin d’apporter
de nouvelles re´ponses a` ces questions qui seront de´taille´es dans les paragraphes suivants.
Cette the`se s’inscrit dans le de´veloppement de cette nouvelle instrumentation.
1.1.2 La Formation des E´toiles
A l’heure actuelle, les stades e´volue´s des e´toiles de type solaire ou plus massives sont
relativement bien connus. Les stades pre´coces quant a` eux soule`vent encore beaucoup de
questions. Pourtant, il est ne´cessaire de faire progresser les connaissances dans ce domaine
puisque la formation de notre propre Syste`me Solaire ou la structure et l’e´volution des
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galaxies sont fortement lie´s a` ces phases pre´-stellaires. La compre´hension des phe´nome`nes
physiques implique´s dans la formation des e´toiles passe par des e´tudes de´taille´es dans le
domaine (sub)millime´trique des nuages mole´culaires, ve´ritables pouponnie`res d’e´toiles.
1.1.2.1 Le Sce´nario de la Formation des E´toiles
Les e´toiles naissent par effondrement gravitationnel d’un coeur dense au sein d’un
nuage mole´culaire. Ces nuages, constitue´s de poussie`re et de gaz H2 (et e´galement de
quelques fractions de mole´cules et d’ions comme CO ou CS par exemple) ont des tailles
caracte´ristiques de l’ordre de quelques parsecs a` quelques dizaines de parsecs pour les
plus gros. Leur tempe´rature est typiquement comprise entre 10 et 50 K et leur masse
entre 103 et 106 M¯. Les complexes ge´ants, tels que Orion A et B situe´s a` environ 450
pc du Soleil sont des sites actifs de formation stellaire et forment notamment des e´toiles
massives. Les complexes plus petits (rho Ophiuchus par exemple, situe´ a` 160 pc du Soleil)
ne forment que des e´toiles de masse. 2 M¯. Ces re´gions de formation stellaire sont opaques
au rayonnement visible (a` cause de la grande densite´ de poussie`re). Ne´anmoins, dans le
domaine infrarouge lointain - millime´trique, on peut de´tecter leur e´mission de corps noir.
La de´tection continuum des nuages mole´culaires dans cette gamme spectrale est donc un
moyen d’e´tude tout a` fait adapte´ (associe´ aux techniques he´te´rodynes pour la de´tection
des diffe´rentes raies mole´culaires).
Les grandes lignes de la formation d’une e´toile de masse interme´diaire ont e´te´ de´crites
dans les anne´es 70 (voir par exemple [Shu 77]). Le nuage mole´culaire qui e´tait stable gra-
vitationnellement se fragmente en plusieurs coeurs denses. L’origine du de´clenchement de
ces fragmentations n’est pas clairement e´tablie mais est probablement lie´e a` trois facteurs :
la diffusion ambipolaire (les particules ionise´es sont soutenues par le champ magne´tique,
alors que les particules neutres diffusent au travers), la turbulence, et / ou une impulsion
exte´rieure. Plusieurs se´ries de fragmentation su succe`dent, donnant des coeurs de plus en
plus petits, jusqu’a` l’arreˆt du processus.
Pendant son e´volution, le coeur peut devenir instable d’un point de vue gravitationnel et
commencer a` s’effondrer sur lui-meˆme. Ce processus est isotherme, l’e´nergie provenant de
la compression est e´vacue´e par rayonnement. L’effondrement se termine lorsque la densite´
atteint une certaine valeur (nH2 ∼ 1010 cm−3 [Andre´ 01]). Le coeur dense devient ensuite
opaque au rayonnement, l’e´volution est adiabatique et la tempe´rature s’e´le`ve jusqu’ au
seuil de dissociation de H2. Ce coeur s’effondre a` nouveau en un temps tre`s court pour
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former un embryon stellaire (taille de l’ordre du Soleil) entoure´ d’une enveloppe. C’est
le de´but du stade dit protostellaire. La masse de la partie centrale croˆıt avec le temps
par accre´tion de la matie`re de l’enveloppe (celle-ci prend progressivement la forme d’un
disque d’accre´tion de manie`re a` conserver le moment cine´tique initial). A la fin de la
phase d’accre´tion, la protoe´toile a pratiquement acquis toute sa masse finale. Lorsque la
tempe´rature interne est suffisante, les re´actions de fusion de l’hydroge`ne se de´clenchent,
ce qui place l’e´toile au de´but de la se´quence principale.
Les principales questions dans ce sce´nario de formation d’e´toile concernent :
– les diffe´rents mode`les d’effondrement des nuages. Le mode`le standard [Shu 77]
propose un effondrement spontane´ d’une sphe`re singulie`re isotherme. D’autres mode`les
plus re´cents, base´s sur des simulations hydrodynamiques, affirment que l’hypothe`se
de de´part du mode`le de Shu est improbable et proposent des solutions faisant inter-
venir notamment des perturbations exte´rieures ou la non-uniformite´ en tempe´rature.
– l’origine de la masse des e´toiles. Ce point est primordial dans la compre´hension
globale de l’e´volution stellaire puisqu’il s’agit de de´terminer le moment ou` la future
e´toile acquiert sa masse finale et quels parame`tres de´finissent cette masse (type de
nuage, origine de la fragmentation,...). L’ide´e est donc de comparer les distributions
de masse d’objets pre´-stellaires a` celles d’e´toiles jeunes plus e´volue´es.
– la formation des e´toiles en syste`mes binaires ou multiples. La grande ma-
jorite´ des e´toiles naissent dans des syste`mes multiples. Pourtant les me´canismes de
fragmentation utilise´s pour expliquer la naissance d’une e´toile isole´e expliquent mal
ce cas.
– le sce´nario de formation des e´toiles massives (M ≥ 8 M¯). Leur formation
est encore moins bien comprise que dans le cas des e´toiles de masse interme´diaire.
Deux hypothe`se existent : formation par effondrement et accre´tion, comme dans le
cas cite´ plus haut, ou bien par collisions et coalescence de proto-e´toiles de masses in-
terme´diaires. Leur e´tude est difficile du fait de leur rarete´ : pour un nuage mole´culaire
ge´ant typique, tel que Orion par exemple, seuls 3 objets pre´curseurs d’e´toiles mas-
sives sont attendus (communication interne P. Andre´). Pour faire une e´tude de´taille´e
de ces objets, il faut donc sonder de grands volumes galactiques, sans se limiter au
voisinage Solaire.
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Fig. 1.1 – Mosa¨ıque du nuage mole´culaire principal de rho Ophiuchus, re´gion de formation
d’e´toiles, a` l’aide de la came´ra MAMBO a` 1,3mm. Les contours vont de 5 a` 280 MJy/sr,
le niveau de bruit rms moyen est de 1.2 MJy/sr.
1.1.2.2 Les Observations
Les re´gions de formation d’e´toiles ont commence´ a` eˆtre e´tudie´es en de´tail depuis seule-
ment une dizaine d’anne´es dans le domaine (sub)-millime´trique a` l’aide d’une nouvelle
ge´ne´ration d’instrumentation (voir par la suite). Seule une trentaine de proto-e´toiles de
“Classe 0” (tout premier stade de la phase d’accre´tion) ont e´te´ identifie´es a` moins de 500
pc du Soleil. La dure´e de vie de ces objets jeunes e´tant relativement courte (∼ 104 - 105 ans
soit environ 2 ordres de grandeur plus courte que celle des e´toiles pre´-se´quence principale),
leur e´tude est d’autant plus difficile. Ainsi, pour mener a` bien des e´tudes statistiques sur ces
objets pre´-stellaires, il est ne´cessaire de re´aliser de grands releve´s des zones de formation
d’e´toiles. Les cartes en e´mission dans le (sub)-millime´trique ont la proprie´te´ remarquable
de sonder simultane´ment des objets enfouis dans le nuage e´tudie´ a` diffe´rents stades de leur
e´volution : condensations pre´-stellaires, proto-e´toiles en accre´tion, enveloppes circumstel-
laires et disques. Un exemple d’une telle carte est pre´sente´ sur la figure 1.1. Cette carte de
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∼ 480 arcmin2 du nuage principal de ρ Ophiuchus, a e´te´ re´alise´e a` l’aide de la came´ra de
bolome`tres MAMBO sur le te´lescope de 30m de l’IRAM [Motte 98]. C’est une mosa¨ıque
de plusieurs pointe´s (50) d’environ 10 arcmin2 chacun re´alise´ lors de campagnes d’obser-
vations de quelques jours lors des hivers 95 a` 97 sous de bonnes conditions atmosphe´riques
et en utilisant le mode d’observation “On-The-Fly”. La proce´dure d’e´talonnage a utilise´
Uranus comme source primaire et IRAS 16293-2422 situe´ dans ρOph comme source secon-
daire (d’intensite´ = 5.3 Jy par beam du te´lescope, voir note bas de page2). Les donne´es
ont e´te´ re´duites en utilisant un algorithme base´ sur l’analyse par ondelettes. 100 sources
millime´triques ont e´te´ identifie´es, soit 59 objets pre´-stellaires non de´tecte´s par les releve´s
ISOCAM en infrarouge moyen et 41 disques ou enveloppes circumstellaires autour d’e´toiles
jeunes. La distribution en masse des proto-e´toiles de ce nuage a ensuite e´te´ compare´e a`
celle de 120 e´toiles jeunes de type T Tauri obtenue lors de pre´ce´dents releve´s a` 7 et 15 µm
par ISOCAM (voir la figure 1.2).
Les re´sultats montrent que la forme de l’IMF des condensations pre´-stellaires est par-
faitement semblable a` celle des e´toiles et e´galement a` celle des e´toiles jeunes. Ce re´sultat
sugge`re que ces coeurs denses sont directement relie´s aux futures e´toiles, leur masse fi-
nale e´tant de´ja` acquise au stade pre´-stellaire. Cela montre que les me´canismes physiques
qui de´clenchent la fragmentation sont essentiels dans la de´termination de la masse de la
future e´toile. Afin d’ame´liorer la statistique sur le nombre de coeurs denses ou encore de
de´terminer l’influence du type de nuage sur les phases pre´coces, il est ne´cessaire de re´aliser
ce meˆme type de releve´ dans d’autres re´gions de notre galaxie. Ce sera l’un des objectifs
principaux du futur observatoire spatial europe´en submillime´trique Herschel, ainsi que des
futurs grands instruments millime´triques a` grand champ de vue base´s au sol.
Lorsqu’une grande population de condensations pre´-stellaires aura e´te´ de´tecte´e, leur
e´tude individuelle permettra d’e´tudier en de´tail l’influence des parame`tres exte´rieurs sur
leur e´volution. En particulier, il est possible d’e´tudier le profil de densite´ et de tempe´rature
d’un certain objet par l’e´mission continuum dans le (sub)-millime´trique des poussie`res.
L’exemple de la figure 1.3 concerne des sources de la re´gion de ρOph et montre, pour la
source Oph-B2, que le profil radial de densite´ est diffe´rent du cas de la sphe`re isotherme
singulie`re de´crite dans le mode`le de Shu (ρ ∝ r−2). Cela sugge`re un effondrement plus
dynamique, probablement induit par les perturbations produites par les jeunes e´toiles
21 Jansky (Jy) =10−26 W m−2 Hz−1. Un beam ou lobe primaire est un faisceau correspondant a` la
largeur a` mi-hauteur du pic de diffraction du te´lescope. Il est souvent mode´lise´ par un faisceau gaussien.
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Fig. 1.2 – Distribution des masses cumule´es des condensations pre´-stellaires dans ρ Oph
d’apre`s [Motte 98]. Les points repre´sente´s par les e´toiles sont issus d’un releve´ IR-moyen de
cette re´gion avec ISOCAM. La courbe en trait plein correspond a` l’IMF d’une population
d’e´toiles de champ
voisines. Ce type de mesure doit e´galement permettre de contraindre les mode`les qui
pre´disent diffe´rentes tempe´ratures au centre des coeurs denses. Le futur interfe´rome`tre
(sub)-millime´trique ALMA devrait permettre d’e´tudier efficacement de telles condensa-
tions individuelles a` travers toute la Galaxie. Il existe d’autres approches pour contraindre
les conditions initiales d’effondrement, comme les mesures de profiles de vitesse des coeurs
denses (voir par exemple [Belloche 02]). L’e´tude des raies de certains gaz permet de tra-
cer le profil en rotation et en effondrement des structures. La` encore le mode`le de Shu
n’explique pas comple`tement les re´sultats obtenus.
1.1.3 E´tude des Galaxies
Les galaxies sont les structures de base de l’Univers, ne´anmoins leur formation et
leur e´volution dans le temps restent e´galement tre`s mal connues. Il s’agit pourtant de
the´matiques tre`s importantes pour l’astrophysique et la cosmologie. L’inte´reˆt du domaine
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Fig. 1.3 – Profil de densite´ radiale de coeurs denses se´lectionne´s dans la re´gion de ρOph.
Le profil du beam du te´lescope est en tirets. D’apre`s [Motte 98].
(sub)-millime´trique pour cette e´tude est relativement re´cent et fait suite aux observations
re´alise´es d’abord par le satellite IRAS qui a de´tecte´ de nombreuses galaxies a` flambe´e
d’e´toiles de tre`s forte luminosite´ en infrarouge dans notre univers proche (z ≈ 5), puis
par COBE qui a de´couvert un fond diffus infrarouge compose´ de galaxies lointaines non
re´solues. Les nouveaux moyens d’observation dans ce domaine spectral vont comple´ter les
donne´es existantes dans d’autres domaines de longueurs d’onde et permettre d’obtenir une
connaissance globale des proprie´te´s des galaxies de notre Univers local jusqu’a` l’Univers
lointain. Le sce´nario global de la formation et de l’e´volution des galaxies devrait de cette
fac¸on eˆtre fortement ame´liore´.
1.1.3.1 Les Galaxies a` Grand Redshift
La connaissance de l’e´poque de la formation de la premie`re ge´ne´ration de galaxies,
ainsi que leur e´volution est un point important dans la cosmologie actuelle. Il existe deux
sce´narios de formation des galaxies : le mode`le de type “monolithique”, dans lequel les
galaxies naissent par effondrement de gigantesques structures gazeuses et e´voluent ensuite
tre`s peu dans le temps, et un mode`le dit hie´rarchique, plus re´cent, qui fait intervenir
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de nombreuses fusions et collisions de galaxies au cours de l’e´volution. Ces mode`les sont
fortement de´pendants des parame`tres cosmologiques. Pour trancher entre ces deux voies les
astronomes ont cherche´ a` observer les galaxies a` diffe´rentes e´poques de l’Univers pour ainsi
de´terminer leurs proprie´te´s et leur re´partition dans le temps. Ces e´tudes ont d’abord e´te´
mene´es en UV, en optique et en infrarouge proche, notamment graˆce au te´lescope spatial et
a` l’observation du ce´le`bre Hubble Deep Field ou “HDF” [Williams 96]. Ce releve´ profond
a permis de de´couvrir des galaxies jusqu’a` z ≈ 5 et montre´ que l’Univers lointain est tre`s
probablement domine´ par des galaxies de tailles plus modestes que celles de l’Univers local,
accre´ditant le sce´nario de formation de type hie´rarchique.
Dans les anne´es 80, le satellite IRAS (10 - 100 µm) permit de de´couvrir une population
importante de galaxies qui e´mettent une grande partie de leur e´nergie dans l’infrarouge.
Certaines de ces galaxies e´mettent meˆme l’essentiel de leur e´nergie au dela` de 60 µm, il
s’agit des galaxies de type starburst, “LIRG” ou “ULIRG3”. Ces sources, situe´es dans
l’Univers relativement proche, sont en fait le sie`ge d’intenses formations d’e´toiles au sein
de nuages mole´culaires ge´ants. L’e´mission infrarouge qui pique vers 100 µm correspond au
rayonnement de la poussie`re pre´sente dans ces nuages denses.
Le satellite COBE, a` l’aide de l’instrument FIRAS permit par la suite de montrer
l’existence d’un fond diffus infrarouge ([Puget 96]). Les donne´es ont montre´ que dans ce
fond il y a pratiquement deux fois plus d’e´nergie e´mise dans le domaine infrarouge que dans
le domaine visible. Ce rayonnement, isotrope, a tre`s vite e´te´ conside´re´ comme provenant
de la poussie`re des galaxies infrarouges primordiales. Deux me´canismes peuvent expliquer
cet “exce`s” infrarouge : une tre`s intense formation d’e´toiles dans l’Univers lointain et/ou
le rayonnement de la poussie`re autour de noyaux actifs de galaxies.
Pourtant, dans le domaine optique, le nombre de sources lointaines de´tecte´es (no-
tamment graˆce au HDF) n’est pas compatible avec les estimations tire´es des donne´es du
fond diffus malgre´ le fait qu’en optique la sensibilite´ est souvent meilleure que le seuil de
de´tection. L’hypothe`se principale pouvant lever cette ambigu¨ıte´ est le fait que l’opacite´
due a` la poussie`re est tre`s difficile a` estimer. Le domaine (sub)-millime´trique apparaˆıt
quant a` lui tout a` fait approprie´ pour la de´tection des toutes premie`res ge´ne´rations de
galaxies.
Afin de pre´parer les observations, de nombreux mode`les ont vu le jour pour tenter
3galaxies starburst : galaxies a` flambe´e d’e´toiles, LIG : Luminous InfraRed Galaxy, ULIRG : Ultra
Luminous InfraRed Galaxy.
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Fig. 1.4 – Mode`les de distributions spectrales d’e´nergie de galaxies starburst en fonction
de leur redshift dans la gamme infrarouge - millime´trique [Guiderdoni 98]
de pre´dire le comportement et l’e´mission des galaxies de´tecte´es dans le domaine infra-
rouge lointain - millime´trique. En particulier, l’approche semi-analytique de Guiderdoni
[Guiderdoni 98] permet d’obtenir la distribution spectrale en e´nergie (SED) des galaxies
en fonction du redshift, a` partir de la mode´lisation de l’e´mission de la poussie`re, du taux
de formation d’e´toiles et de leur e´volution ainsi que de l’absorption du rayonnement UV
des e´toiles jeunes par la poussie`re. La figure 1.4 pre´sente les re´sultats d’un tel mode`le et
montre que les galaxies de type starburst situe´es dans l’Univers local ont un pic d’e´mission
vers 100 µm. Ce pic se trouve de´cale´ vers 500 µm pour z=5.
Le mode`le montre e´galement que graˆce a` la forme particulie`re du spectre vers les
grandes longueurs d’onde, l’intensite´ du flux des galaxies entre 500 µm et 1 mm de´pend
vraiment peu du redshift. De plus, pour des redshifts au-dela` de 10, ces galaxies sont plus
brillantes dans le millime´trique que dans d’autres domaines (voir la figure 1.5). Un releve´
profond et complet des galaxies de z=1 a` z=10 peut donc eˆtre envisage´ graˆce a` des obser-
vations a` une longueur d’onde donne´e dans la gamme (sub)-millime´trique. Leur redshift
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Fig. 1.5 – Relations flux des galaxies / redshift a` diffe´rentes fre´quences. Au-dela` de z=10,
les bandes millime´triques (345 et 230 GHz) semblent plus adapte´es que les autres longueurs
d’onde pour la de´tection des galaxies lointaines. Il faut noter que le mode`le qui a permis de
re´aliser cette figure fait l’hypothe`se que la poussie`re est toujours pre´sente meˆme a` grand
redshift (d’apre`s [Blain 02]).
est ensuite de´termine´ par d’autres moyens. La me´thode du redshift spectroscopique en
optique par exemple utilise la mesure du de´calage de certaines raies d’e´mission par rap-
port au spectre de re´fe´rence d’une galaxie proche. La me´thode du redshift photome´trique
consiste a` mesurer la SED sur la gamme radio - submillime´trique et a` la comparer a` des
fits de SED de galaxies proches.
En 1997, graˆce a` SCUBA, la premie`re ve´ritable came´ra submillime´trique installe´e sur
le JCMT (voir a` la fin de ce chapitre), une population de galaxies submillime´triques (a`
850 µm) a e´te´ trouve´e (figure 1.6). Pour la premie`re fois, les sources constituant le fond
diffus infrarouge ont commence´ a` eˆtre re´solues. Pour l’instant environ 100 galaxies sub-
millime´triques ont e´te´ de´tecte´es, et ont permis de faire des estimations de la tempe´rature
des poussie`res, de la masse et de la distribution de ces objets ( [Hughes 98], [Blain 02],
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Fig. 1.6 – Mosa¨ıque du Hubble Deep Field Nord re´alise´e par le HST. D’autres donne´es
sont superpose´es : (◦) sources SCUBA, 8 sources d’intensite´ supe´rieure a` 1 mJy ont e´te´
de´tecte´es a` 850 µm, (♦) sources VLA en radio, (+) sources Chandra en X. Il n’existe pas
de corre´lation e´vidente entre les sources submillime´triques et celles de´tecte´es a` d’autres
longueurs d’onde. D’apre`s [Serjeant 03].
[Serjeant 03]). Mais du fait de la trop grande diffe´rence de re´solution angulaire entre op-
tique et submillime´trique, seulement quelques galaxies ont pu eˆtre associe´es a` leur contre-
partie optique. Il s’agit donc du de´but de cette e´tude, des observations de plus grande
envergure sont ne´cessaires, notamment pour de´terminer avec pre´cision les redshifts des
objets de´tecte´s et leur nature re´elle (galaxies a` tre`s grand taux de formation d’e´toiles ou
noyaux actifs de galaxies entoure´s de poussie`re). L’inte´reˆt du de´veloppement d’instruments
(sub)-millime´triques a` haute re´solution angulaire est e´galement tout a` fait justifie´.
La connaissance du redshift est e´galement importante pour la de´termination du pic
de formation d’e´toiles dans l’histoire de l’Univers. Actuellement, il existe une diffe´rence
notable sur ce point entre les observations en optique et celles re´alise´es a` beaucoup plus
grande longueur d’onde. Les donne´es optiques indiquent un pic de formation a` z ≈ 1.5
d’apre`s le HDF alors que les donne´es SCUBA et MAMBO sugge`rent que le taux de forma-
tion d’e´toiles continue d’augmenter au-dela` de z=3, dans l’hypothe`se que le fond infrarouge
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est domine´ par la formation d’e´toiles et non par les noyaux actifs de galaxies [Menten 00].
Des groupes ont e´galement commence´ l’e´tude de quasars (d’abord observe´s en optique)
dans le millime´trique afin d’e´tudier la relation entre formation d’e´toiles et formation de
trous noirs massifs (voir par exemple [Omont 03]).
A cause de la faible quantite´ de sources de´tecte´es jusqu’a` maintenant, plusieurs ques-
tions concernant l’astronomie extragalactique submillime´trique restent encore a` e´lucider.
Ainsi, la nature des sources submillime´triques les plus brillantes n’est pas clairement
e´tablie : galaxies a` tre`s fort taux de formation d’e´toiles ou AGN4 ? Quelle est la re´partition
a` grande e´chelle de ces galaxies lointaines ? L’e´tude des amas en (sub)-millime´trique
peut permettre de tester les diffe´rents mode`les cosmologiques de formation des grandes
structures. Pour continuer l’e´tude des galaxies submillime´triques de´bute´e par SCUBA et
MAMBO, une nouvelle ge´ne´ration d’instruments est ne´cessaire, instruments qui cherche-
ront a` optimiser la re´solution angulaire (a` l’aide par exemple du futur grand interfe´rome`tre
ALMA), la sensibilite´ ainsi que le champ de vue.
1.1.3.2 L’E´tude des Galaxies Proches
L’arrive´e des premiers instruments submillime´triques a` e´galement permis de contri-
buer a` l’e´tude du milieu interstellaire dans les galaxies relativement proche en comple´ment
des autres longueurs d’onde. Ce point est important pour l’e´tude de la dynamique et de
l’e´volution ge´ne´rale des galaxies elles-meˆmes, mais e´galement pour l’e´tude de la formation
d’e´toiles en leur sein dans des conditions varie´es. Comme pour notre galaxie, le domaine
submillime´trique permet de mesurer diffe´rentes caracte´ristiques des nuages mole´culaires
extragalactiques telles que leur taille, leur tempe´rature, leur emplacement dans la ga-
laxie ou encore l’emissivite´ de la poussie`re. Ces parame`tres n’ont pu eˆtre de´termine´s avec
pre´cision lors de pre´ce´dentes observations avec IRAS ou ISO du fait de leur trop faible
re´solution angulaire. La figure 1.7 est un exemple d’observation d’une galaxie spirale en
optique et a` 850 µm avec SCUBA. Les travaux actuels tentent notamment de de´terminer
la re´partition de la poussie`re dans et entre les bras spiraux de fac¸on a` observer les zones
de compression ou` peuvent se de´clencher d’intenses formations stellaires ([Alton 02]). La
mesure de l’asyme´trie de distribution de la poussie`re sur l’ensemble d’une galaxie est
e´galement un moyen de remonter aux sce´narios de formation de ces structures.
4AGN : Active Galactic Nuclei ou noyau actif de galaxie.
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Un autre exemple de sujet concerne l’e´tude des galaxies en interaction telle les ce´le`bres
galaxies des antennes (voir figure 1.8). Les observations optiques ont d’abord montre´ que
les zones d’interaction sont tre`s obscurcies a` cause de la forte concentration de poussie`re.
Ces zones sont donc tre`s probablement le the´aˆtre d’intenses formations d’e´toiles. Cela a
e´te´ confirme´ d’abord par ISO qui a mesure´ a` 15 µm que plus de la moitie´ de l’e´mission
infrarouge de ce complexe provenait de cette zone d’interaction [Vigroux 96]. Ces re´sultats
ont e´te´ confirme´s par les donne´es SCUBA (figure 1.8b).
Fig. 1.7 – Galaxie spirale NGC 6946 vue en bande B avec superposition des contours a`
850 µm obtenus avec SCUBA (d’apre`s [Alton 02]).
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(a) (b)
Fig. 1.8 – Galaxies des antennes (NGC 4038-4039) (a) en visible par le HST, (b) a` 850
µm par SCUBA d’apre`s P. van der Werf.
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1.1.4 Le Corps Noir Cosmologique
1.1.4.1 Les Fondements
Pre´dit en 1946 par Gamow, le rayonnement fossile a e´te´ de´tecte´ fortuitement en 1965
par Penzias et Wilson des laboratoires Bell. Travaillant sur la communication par satellite
a` l’aide d’une antenne radio, ils ont de´tecte´ un signal “parasite” provenant de toutes les
directions du ciel et qui correspondait au rayonnement d’un corps noir a` environ 10K.
Le lien avec les conclusions de Gamow fut e´tabli et ce signal apparut comme une preuve
observationnelle majeure de la the´orie du BigBang5. Selon ce mode`le standard, l’Univers
des premiers instants e´tait extreˆmement chaud et dense, ce qui impliquait que les photons
e´mis e´taient presque instantane´ment absorbe´s par la matie`re (les e´lectrons) : l’Univers
e´tait opaque. Son expansion pre´dite par les e´quations de la relativite´ ge´ne´rale d’Einstein
implique qu’a` une certaine e´poque, environ 300 000 ans apre`s le BigBang, ces photons
ont pu se propager librement dans l’espace. Les photons du CMB ont garde´ la trace
du de´couplage avec la matie`re (qui e´tait d’une tempe´rature de l’ordre de 3000K) et ont
voyage´ jusqu’a` notre e´poque et nos de´tecteurs. Comme l’univers s’est dilate´ avec le temps,
la longueur d’onde de ce rayonnement a change´ pour eˆtre actuellement dans la gamme
millime´trique. Il correspond a` l’e´mission d’un corps noir quasi parfait a` 2.726 K (voir la
figure 1.9 ).
1.1.4.2 L’E´tude des Anisotropies
L’expe´rience DMR sur le satellite COBE a montre´ qu’en fait cette distribution an-
gulaire du fond diffus e´tait anisotrope a` l’e´chelle d’une part pour 100 000. Ces anisotro-
pies sont les reliques des fluctuations de densite´ primordiales, et refle`tent donc l’Univers
a` l’e´poque du de´couplage matie`re/rayonnement. Sont-elles e´galement les embryons des
structures de l’Univers que l’on observe actuellement ? L’e´tude de leur spectre angulaire
permet de contraindre tre`s fortement les divers parame`tres cosmologiques [White 94]. Plu-
sieurs expe´riences re´centes ont effectue´ des mesures remarquables a` diffe´rentes re´solutions
angulaires (voir figure 1.10).
La conclusion majeure issue de ces mesures re´centes des anisotropies re´alise´es par
le satellite ame´ricain WMAP ([Kogut 03]), est que notre univers est plat et en expansion
5Une autre preuve observationnelle e´tant celle de la mesure de la constante de Hubble qui met en
e´vidence l’e´loignement des galaxies par rapport a` un observateur quelconque.
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Fig. 1.9 – Diffe´rences entre les mesures de Cobe Firas et un corps noir the´orique, d’apre`s
[Mather 94].
(son contenu est domine´ a` 73% par l’e´nergie du vide). Ces re´sultats contraignent e´galement
d’autres parame`tres tels que l’aˆge de l’Univers notamment (13.7 ± 0.2 109 anne´es).
Le projet Planck, satellite de l’ESA qui sera lance´ en 2007, pre´voit de mesurer les ani-
sotropies avec une pre´cision angulaire limite´e par la confusion, soit de l’ordre de quelques
minutes d’arc et permettra d’atteindre les pre´cisions ultimes sur les diffe´rents parame`tres
cosmologiques.
1.1.4.3 Les Autres The`mes Lie´s a` l’E´tude du CMB
L’effet SZ
Les photons du CMB peuvent permettre l’e´tude des structures gravitationnellement
lie´es les plus massives de l’Univers, les amas de galaxies, graˆce a` l’effet Sunyaev-Zel’dovich
[Sunyaev 70]. Un plasma d’e´lectrons chauds entoure les amas et communique une fraction
de leur e´nergie aux photons du CMB (effet Compton inverse). Il en re´sulte une distorsion
du spectre du CMB dans le millime´trique (voir figure 1.11).
La position du ze´ro de la distorsion (vers 1,4 mm) permet d’obtenir des informations
physiques sur l’amas (tempe´rature, vitesse) ainsi que des informations d’ordre cosmo-
logique lorsque les donne´es sont combine´es avec des observations en X. La figure 1.11
montre qu’il est ne´cessaire d’avoir des re´sultats d’observations entre 800 µm et quelques
millime`tres de longueur d’onde pour contraindre la position du ze´ro. La prochaine e´tape
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Fig. 1.10 – Mesures des anisotropies du CMB par diverses expe´riences, d’apre`s [Wright 03].
dans ce domaine est la re´alisation de releve´s profonds d’amas. Pour cela la de´tection bo-
lome´trique depuis les bandes atmosphe´riques a` 1,3 et 2 mm (voir plus loin dans ce chapitre)
paraˆıt la plus prometteuse (voir par exemple l’instrument Diabolo [Benoit 00]). La concep-
tion de l’instrument devra chercher a` optimiser la couverture du plan focal, la re´solution
angulaire et bien-entendu la sensibilite´.
La polarisation du CMB
La the´orie du mode`le standard pre´voit e´galement qu’une partie du rayonnement du
CMB est polarise´e suite a` la diffusion Thomson sur les e´lectrons juste avant leur recombi-
naison avec les protons. Plus faible encore que le signal caracte´ristique des anisotropies, le
signal polarise´ doit permettre d’avoir acce`s aux parame`tres cosmologiques avec une plus
grande pre´cision. La polarisation du CMB commence actuellement a` eˆtre de´tecte´e (voir
[Kogut 03]) mais ne´cessite encore e´norme´ment de travail, notamment pour de´terminer la
contribution des avant-plans. Plusieurs instruments sont en pre´paration (Maxipol, Boome-
rang en “version polarise´e”, PolarBear, Planck, Elisa-Pol) et vont utiliser pour la plupart
de grandes matrices de bolome`tres millime´triques.
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Fig. 1.11 – Spectre SZ de l’amas Abell 2163 dans le (sub)millime´trique d’apre`s
[Lamarre 98]. Le pic aux courtes longueurs d’onde correspond a` l’e´mission en avant plan
de la poussie`re de notre galaxie. Le´gende : Isophot (∗), Iras (×), Pronaos ( ), Suzie (♦),
Diabolo (4).
1.1.5 Autres Sujets d’Inte´reˆt
L’e´tude de la formation des e´toiles et des galaxies est la motivation principale des futurs
grands projets submillime´triques tels que Herschel ou ALMA par exemple. Mais la feneˆtre
(sub)-millime´trique e´tant une branche relativement nouvelle de l’astronomie contempo-
raine, tous les domaines peuvent e´galement be´ne´ficier des nouveaux de´veloppements ins-
trumentaux.
– E´tude du syste`me solaire : Le domaine infrarouge lointain - millime´trique est d’un
inte´reˆt certain pour l’e´tude des tre`s nombreuses mole´cules pre´sentes dans les corps
du syste`me solaire (raies rotationnelles ). L’observation en continuum permet quant
a` elle d’e´tudier l’e´mission des corps froids. Ainsi par exemple, SCUBA a e´te´ utilise´
pour observer la come`te Hale-Bopp a` 850 µm par D. Jewitt ([Jewitt 99]) et MAMBO
a servi a` observer sur de longues pe´riodes la come`te LINEAR ([Altenhoff 02]). Ces
travaux ont permis de mesurer l’e´mission thermique de particules solides dans les
chevelures des come`tes. A partir de ces observations, on peut en de´duire la masse
totale de l’objet, le taux de production de poussie`re et la taille des particules.
– E´tude des disques proto-plane´taires : Contrairement aux domaines optique
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et infrarouge proche, le (sub)-millime´trique permet d’observer un disque proto-
plane´taire sans eˆtre perturbe´ par la lumie`re de l’e´toile jeune centrale. Les obser-
vations de W. Holland ([Holland 98]) ont montre´ que l’imagerie de tels objets a` 850
µm peut renseigner sur la masse totale de poussie`re en orbite autour de l’e´toile ainsi
que sur la structure et donc l’aˆge du disque.
– E´tude des restes de supernovae : IRAS a e´te´ le premier a` montrer la pre´dominance
de la poussie`re dans l’Univers en ge´ne´ral. Plusieurs sources de cre´ation de poussie`res
ont e´te´ e´tudie´es, comme le vent stellaire ou encore les explosions de supernovae.
Ce dernier type de me´canisme a e´te´ re´cemment e´tudie´ en submillime´trique par
[Dunne 03] pour le reste de supernova Cassiope´ A. Pour la premie`re fois, une quantite´
importante de poussie`re froide a e´te´ de´tecte´e dans un reste : 2-4 MJ a` ∼ 18K soit
une quantite´ environ 1000 fois plus grande que les pre´ce´dentes estimations. Si de nou-
velles observations confirment ces re´sultats, les supernovae de type II apparaˆıtraient
ainsi comme une source essentielle de production de poussie`re dans l’Univers.
1.2 Les Limitations Dues a` l’Atmosphe`re Terrestre
Observer le ciel dans le domaine (sub)-millime´trique revient, de fac¸on caricaturale,
a` essayer de de´tecter une source de quelques fractions de picoWatt6 a` travers un e´cran
opaque, brillant et turbulent, a` l’aide d’un te´lescope lumineux. . .
Ce paragraphe de´crit les diffe´rentes contraintes de l’atmosphe`re qui sont impose´es aux
observations avec des te´lescopes au sol dans ce domaine spectral et les moyens de s’en
affranchir.
1.2.1 Caracte´ristiques de l’Atmosphe`re entre 100 µm et 2 mm
La Transmission Atmosphe´rique
Dans le (sub)-millime´trique, contrairement aux domaines optique et radio, l’atmosphe`re
terrestre est pratiquement opaque au rayonnement. Cette absorption est cause´e par les
transitions mole´culaires de type rotationnelles des mole´cules de vapeur d’eau pre´sentes
dans les couches infe´rieures de l’atmosphe`re a` environ 2 km d’altitude (il existe dans une
moindre mesure une absorption par l’oxyge`ne et l’ozone). Le meilleur moyen de s’en affran-
chir est bien-entendu de re´aliser les observations depuis l’espace. Mais il existe ne´anmoins
61 picoWatt (pW) = 10−12 W.
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Fig. 1.12 – Simulation de transmissions atmosphe´riques ze´nithales au sommet du Mauna-
Kea pour 0.2 mm, 1 mm et 3 mm de vapeur d’eau pre´cipitable (respectivement gris clair,
gris et gris fonce´) Les feneˆtres atmosphe´riques de 300 a` 800 µm sont tre`s de´pendantes de la
quantite´ de vapeur d’eau et ne sont donc disponibles que sur de tre`s rares sites . Donne´es
issues du site internet du [CSO].
des feneˆtres de transmission entre 300 µm et quelques millime`tres de longueur d’onde qui
sont accessibles depuis le sol (350, 450, 850 µm puis 1.3, 2 et 3 mm, voir la figure 1.12).
La transmission atmosphe´rique est fortement de´pendante de la quantite´ de vapeur
d’eau, spe´cialement pour les bandes spectrales a` 350 et 450 µm qui ne sont exploitables
que pour des valeurs typiques de 1mm de vapeur d’eau pre´cipitable (soit ∼ 30% du temps
a` Mauna Kea par exemple). Pour les bandes au-dela` de 850 µm (et donc celle a` 1,3 mm
qui nous inte´resse plus spe´cifiquement), les observations astrophysiques sont envisageables
sur des sites en altitude qui pre´sentent des proprie´te´s remarquables concernant leur faible
taux d’humidite´ (a` 1,3 mm, la transmission est de l’ordre de 90% pour 1mm de vapeur
d’eau). Les principaux sites sur lesquels sont installe´s des e´quipements d’astronomie (sub)-
millime´trique sont le Pico Veleta en Espagne (2850 m) ou` est installe´ le te´lescope de
l’IRAM, Mauna Kea a` Hawaii (4200 m), le de´sert d’Atacama au Chili (5200 m) ou encore
le plateau antarctique (3000 m).
Le coefficient de transmission atmosphe´rique est de´fini a` partir des relations de transfert
de rayonnement a` travers l’atmosphe`re par :
t = e−τλA (1.1)
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ou` τλ est l’opacite´ atmosphe´rique au ze´nith (de´pendant de la longueur d’onde) et
A est l’airmass7 et el l’e´le´vation. Par exemple, au Pico Veleta, une valeur de τ = 0.1
correspondant a` 2mm d’eau pre´cipitable indique des conditions d’observation parfaites a`
1.3 mm.
Emission, Bruit de Ciel
L’atmosphe`re terrestre non seulement absorbe une large partie du spectre (sub) -
millime´trique mais e´galement e´met un rayonnement de corps noir a` ces longueurs d’onde.
Le signal astrophysique que l’on cherche a` quantifier se trouve ainsi superpose´ a` une intense
e´mission de fond (plus forte de ∼ 3 a` 4 ordres de grandeurs pour des sources astrophysiques
typiques). La tempe´rature de la couche atmosphe´rique qui e´met ce rayonnement est en
ge´ne´ral estime´e a` 250K et le coefficient d’e´mission est obtenu a` partir de l’opacite´. D’apre`s
la loi de Kirchhoff, l’emissivite´ est e´gale a` l’absorption, donc ² = 1− t, soit ² = 1− e−τλA.
Lorsque l’atmosphe`re peut eˆtre conside´re´e comme optiquement mince a` une longueur
d’onde donne´e (soit lorsque τ est 6 1) l’intensite´ rec¸ue de l’atmosphe`re vaut :
Iλ = τλBλ(Tatm)A (1.2)
ou` Bλ(Tatm) est la fonction de corps noir de Planck.
Cette e´mission de´pend de la quantite´ de vapeur d’eau pre´sente dans l’atmosphe`re
et donc varie en fonction de la concentration de cette dernie`re. De plus les e´tudes de
la structure de l’atmosphe`re montrent que la vapeur d’eau est distribue´e sous forme de
structures de tailles varie´es et dont la re´partition spatiale fluctue dans le temps a` cause du
vent. Cela se manifeste par des fluctuations basses fre´quences dans l’intensite´ rec¸ue par
le de´tecteur que l’on nomme bruit de ciel ou sky noise en anglais (le mode`le sera de´crit
plus longuement dans le dernier chapitre). Il existe aussi une source de bruit due a` la
re´fraction des rayons provenant de la source e´tudie´e par les cellules de vapeur d’eau dont
la concentration et donc l’indice peut varier avec le temps. Cela est e´quivalent au seeing
(turbulences) en optique et se traduit par une incertitude sur le pointage du te´lescope.
7l’airmass ou masse d’air est de´fini comme A = 1
sin(el)
et correspond a` la quantite´ d’atmosphe`re traverse´e
dans l’hypothe`se de couches planes et paralle`les.
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1.2.2 Les Techniques d’Observation
1.2.2.1 Mesure de l’Opacite´ et Calibration
La premie`re e´tape dans une se´quence d’observation (sub)-millime´trique depuis le sol
consiste a` de´terminer les conditions atmosphe´riques du site. La technique la plus utilise´e
actuellement est celle du skydip (“profil d’atmosphe`re”) qui consiste a` mesurer l’e´mission
atmosphe´rique en fonction de l’e´le´vation a` l’aide d’un radiome`tre (typiquement a` inter-
valles constants entre 80◦ et 15◦). Il est possible d’utiliser des sources d’e´talonnage interne
pour augmenter la pre´cision. En appliquant un mode`le qui de´crit a` la fois l’atmosphe`re et
le syste`me de mesure, il est possible de remonter a` l’opacite´ (voir [Archibald 02]) :
Iobs = (1− ηtel)Itel + ηtelIatm − bηtelIatme−τA (1.3)
ou` Iobs est l’intensite´ du ciel mesure´e par le dispositif, Itel est l’intensite´ d’un corps noir
a` la meˆme tempe´rature que celle du te´lescope, Iatm est l’intensite´ ve´ritable e´mise par l’at-
mosphe`re, ηtel est le coefficient de transmission du te´lescope et b est un facteur de´finissant
la fraction utile du filtre optique utilise´ par l’instrument. Une fois l’opacite´ connue, il est
possible de corriger les donne´es de l’extinction de l’atmosphe`re pour une e´le´vation donne´e.
Ce releve´ des conditions atmosphe´riques doit eˆtre re´alise´ tre`s re´gulie`rement (en moyenne
toutes les heures) pour s’assurer que l’opacite´ reste compatible avec les conditions d’ob-
servation.
Les skydips sont accompagne´s de mesures d’e´talonnage permettant de relier le signal
obtenu par le de´tecteur (en Volts) a` l’intensite´ de la source astrophysique (en Jy). Pour
cela, il est possible d’utiliser des e´talons tels que certaines plane`tes (Mars, Neptune ou
Uranus) ou certains nuages mole´culaires. En pratique, il est important de re´aliser les
mesures d’e´talonnage avec le meˆme mode d’ope´ration que les observations. Typiquement
les erreurs obtenues par cette me´thode sont de l’ordre de 5 a` 10%. Enfin, le pointage du
te´lescope doit eˆtre ve´rifie´ re´gulie`rement par l’observation de sources ponctuelles (sur un
te´lescope comme le 30m de l’IRAM, une erreur typique est de l’ordre de 2 a` 3 arcsec).
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1.2.2.2 Me´thodes de Suppression de l’Emission du Fond
Comme il a e´te´ vu pre´ce´demment, le signal qui provient de la source a` e´tudier contribue
pour tre`s peu au flux total rec¸u sur le plan focal du te´lescope. Non seulement l’atmosphe`re
e´met comme un corps noir a` environ 250 K, mais le te´lescope lui-meˆme rayonne fortement
dans les longueurs d’onde (sub)-millime´triques, tout comme l’ensemble de l’instrumenta-
tion optique (miroirs secondaires, lentilles e´ventuelles, filtres, baﬄage, etc. . .). Pour me-
surer un signal tre`s faible par dessus ce fond il faut donc pouvoir en estimer l’e´mission
et la supprimer par la suite. Dans le cas de plans focaux (sub)-millime´triques posse´dant
un nombre de pixels peu e´leve´ (comme c’est encore le cas actuellement avant la prochaine
ge´ne´ration de de´tecteurs) la me´thode la plus utilise´e pour s’affranchir de l’e´mission de fond
est la technique d’acquisition diffe´rentielle8 appele´e “double-lobe”, et consiste a` observer
alternativement la source (le signal correspondant est S1 = SObj + Sfond) et une position
proche ou` la source n’e´met pas (S2 = Sfond). Le signal de la source est obtenu par la
diffe´rence entre les deux signaux (SObj = S1 − S2). Comme il existe des fluctuations spa-
tiales de l’atmosphe`re (de type 1/f en premie`re approximation), la se´paration angulaire
entre les deux positions ne doit pas eˆtre trop grande pour conside´rer que le signal prove-
nant du ciel est le meˆme dans les deux cas (typiquement 1∼3 arcmin). Le balayage est
obtenu ge´ne´ralement par le mouvement du miroir secondaire du te´lescope ou “wobbling”,
mouvement qui doit se rapprocher le plus possible d’un cre´neau.
Si l’e´mission de l’atmosphe`re e´tait parfaitement constante et uniforme sur le champ
couvert par le wobbling, l’e´mission du ciel serait supprime´e dans la limite du bruit de
photon. Or, cette approximation n’est vraie que jusqu’a` un certain point puisque l’on peut
montrer que pour ces e´tendues angulaires typiques, le fond est distribue´ sous forme de
gradient d’e´mission que la me´thode de wobbling ne permet pas de supprimer.
Une autre technique est alors utilise´e : le nodding. Elle consiste a` avoir deux positions
“OFF” (hors source) de part et d’autre d’une position “ON” (source). La se´quence est
obtenue par le mouvement du te´lescope lui-meˆme, en plus de la modulation du miroir se-
condaire. Bien-suˆr, du fait de la structure imposante, en ge´ne´ral, du te´lescope, la fre´quence
de cette modulation est infe´rieure au Hz. De plus, comme les fluctuations atmosphe´riques
sont e´galement temporelles, le principe du wobbling, n’est valable que sur une e´chelle de
8Cela correspond a` un filtrage spatial par un filtre du premier ordre (n − u) ou` n est une fonction
porte positive et u une fonction porte ne´gative, chacune de largeur e´gale a` celle du lobe du te´lescope et
d’e´cartement e´gal a` la se´paration angulaire des 2 faisceaux.
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temps ou` les conditions n’ont pas ou peu varie´. En pratique, la se´quence “ON-OFF” du
miroir secondaire est effectue´e a` quelques Hz (1 a` 2 Hz sur le 30m de l’IRAM).
Cette technique est facilement concevable dans le cas de l’observation de sources ponc-
tuelles ou faiblement e´tendues, mais elle est e´galement applique´e avec succe`s a` l’e´tude
de sources e´tendues ou` l’on applique a` chaque point de l’objet e´tudie´ la technique du
wobbling. L’image finale est obtenue en faisant appel a` des algorithmes de reconstruction,
[Emerson 79]. D’autres me´thodes de cartographies de sources e´tendues existent, comme la
technique appele´e “On-The-Fly”, [Mangum 99]. La source est balaye´e en continu suivant
une direction, avec une position “OFF” a` chaque extre´mite´ (le te´lescope peut e´galement
eˆtre en mode wobbling lors des scans). Cette me´thode est moins sensible aux e´ventuels
changements de gains a` travers la carte (variations instrumentales ou atmosphe´riques) car
la totalite´ de la source est obtenue sur des e´chelles de temps plus courtes que dans le cas
du wobbling simple. Le rapport Signal/Bruit (S/N) est ame´liore´ en re´pe´tant la se´quence
plusieurs fois.
Meˆme si ces techniques ont permis de re´aliser de ve´ritables prouesses dans le do-
maine de l’imagerie (sub)-millime´trique, elles posse`dent pourtant quelques inconve´nients
(cf. [Weferling 02]). Ainsi, le syste`me de modulation du miroir secondaire produit des vi-
brations microphoniques, impose une limite me´canique sur la fre´quence de modulation et
n’est pas disponible sur tous les te´lescopes (sub)-millime´triques. Avec l’arrive´e des plans
focaux e´quipe´s d’un grand nombre de de´tecteurs, de nouvelles me´thodes peuvent eˆtre en-
visage´es (technique de Fastscanning par exemple [Reichertz 01]). L’avantage des grands
champs de vue est qu’il permet d’utiliser les pixels de bord de champ, qui n’observent que
la contribution du ciel, pour enlever le bruit atmosphe´rique sur l’ensemble des de´tecteurs.
Aucun wobbling n’est ne´cessaire en principe, la suppression du bruit atmosphe´rique s’ef-
fectue apre`s les observations. Ce type de me´thode sera e´tudie´ plus en de´tail dans le dernier
chapitre.
1.3 E´tat de l’Art des Came´ras (Sub)Millime´triques au Sol
Dans le domaine de l’astronomie continuum (sub)-millime´trique, les de´tecteurs les plus
couramment utilise´s depuis une vingtaine d’anne´es sont les bolome`tres. Les de´couvertes
scientifiques re´gulie`rement obtenues dans ce domaine de l’astrophysique ont pousse´ a`
l’ame´lioration des technologies, notamment ces dernie`res anne´es. Cette partie pre´sente les
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principaux instruments de cette tre`s jeune branche de l’astronomie. L’aspect plus spe´cifique
de la technologie des bolome`tres sera aborde´ dans le deuxie`me chapitre.
1.3.1 Principaux Instruments Actuels
UKT14
Cet instrument est probablement le pre´curseur des came´ras (sub)-millime´triques ac-
tuelles installe´es sur des te´lescopes au sol (voir figure 1.13). Il s’agit en fait d’un photome`tre
tre`s simple (un seul pixel qui est un bolome`tre composite Ge:In:Sb refroidi a` 100 mK) fonc-
tionnant dans toutes les bandes atmosphe´riques entre 350 µm et 2 mm a` l’aide d’une roue
a` filtre. L’instrument, une coope´ration anglo-ame´ricaine, a e´te´ installe´ d’abord en 1986 sur
le te´lescope infrarouge UKIRT au sommet du Mauna Kea, puis de´place´ sur le te´lescope
JCMT de 15 m de diame`tre en 1988. A 1,3 mm de longueur d’onde, le de´tecteur pre´sente
un NEP de 10−15 W Hz−1/2, un NEFD de 350 mJy Hz−1/2 et une largeur de faisceau
de 19,5 arcsec (voir la note en bas de page pour les de´finitions9). Cet instrument a per-
mis de de´tecter quelques galaxies a` tre`s haut redshift apre`s de longues inte´grations sous
d’excellentes conditions atmosphe´riques [Dunlop 94].
SCUBA
Dans le milieu des anne´es 90, il est clairement apparu que la prochaine e´tape dans
l’instrumentation pour l’astronomie (sub)-millime´trique e´tait le passage de 1 a` plusieurs
pixels, de fac¸on a` re´aliser des observations d’objets e´tendus ou des sondages profonds. Les
groupes qui ont construit UKIRT ont ainsi de´veloppe´ un projet beaucoup plus ambitieux,
SCUBA, la premie`re ve´ritable came´ra submillime´trique : 37 pixels bolome´triques dispose´s
en hexagone composent la partie “grande longueur d’onde” (750 et 850 µm) et 91 pixels
pour les feneˆtres a` 350 et 450 µm (voir figures 1.14 et [Holland 99]).
Installe´e sur le port Nasmyth du JCMT, la came´ra contient deux plans focaux qui ont
pratiquement le meˆme champ de vue, soit environ 2,3 arcmin de diame`tre, et qui peuvent
eˆtre utilise´s simultane´ment graˆce a` la pre´sence d’un filtre dichro¨ıque. Les performances des
de´tecteurs, refroidis a` 100 mK (tempe´rature obtenue a` l’aide d’un re´frige´rateur a` dilution),
sont limite´es par le bruit de photon du fond (limite ultime, comme on le verra dans le
9Le NEP pour Noise Equivalent Power., soit Puissance Equivalente au Bruit, est la puissance minimum
de´tectable par le re´cepteur, par bande de fre´quence, soit celle correspondant a` un rapport S/N=1. Le
NEFD, Noise Equivalent Flux Density, est la sensibilite´ de l’instrument. Ce terme est proportionnel au
NEP et de´pend de parame`tres lie´s au te´lescope et a` l’atmosphe`re. Une explication plus de´taille´e de ces
termes sera aborde´e dans le prochain chapitre.
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Fig. 1.13 – Optique du photome`tre UKT14 installe´ sur le te´lescope JCMT a` Mauna Kea,
ope´rant dans toutes les feneˆtres de transmission atmosphe´rique de 350 µm a` 2 mm. La
bande spectrale d’ope´ration est de´finie par une roue a` filtres refroidie a` 4,2 K. [Duncan 90]
chapitre 2). Le nombre de de´tecteurs ainsi que leur sensibilite´ a permis a` SCUBA d’eˆtre
∼10000 fois plus rapide que UKT14 pour l’imagerie de sources e´tendues (cf. [Holland 99]).
A 850 µm et sous de bonnes conditions atmosphe´riques, le NEP est de l’ordre de 2 ×
10−16 W Hz−1/2, soit un NEFD de 80 mJy Hz−1/2. Les bolome`tres sont de type composite
(ils utilisent des thermome`tres de type Germanium transmute´) et leur syste`me de lecture
utilise des transistors de type JFET10 a` 200 K. Le couplage du rayonnement entre le
te´lescope et les bolome`tres est re´alise´ a` l’aide de cornets en me´tal dispose´s conjointement
dans le plan focal (figure 1.14 b).
Pour ce type de technique, le couplage optimum avec une source ponctuelle est obtenu
pour un diame`tre de cornet de 2Fλ (ou` F est le rapport entre la focale et le diame`tre du
syste`me optique conside´re´). Quand plusieurs de´tecteurs de ce type sont place´s dans un plan
focal pour re´aliser des images de sources e´tendues, l’e´chantillonnage instantane´ ne fournit
pas toute l’information pre´sente the´oriquement dans l’image. En effet, lorsqu’une image est
forme´e par un syste`me optique, le point e´le´mentaire est de´fini par la tache de diffraction du
syste`me, soit un diame`tre de Fλ (largeur a` mi-hauteur). Le the´ore`me de Shannon indique
10pour Junction Field Effect Transistor.
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(a) (b)
Fig. 1.14 – Came´ra Submillime´trique SCUBA installe´e sur le JCMT (a) design optique
de la came´ra, (b) photo du plan focal grandes longueurs d’ondes montrant les 37 pixels a`
850 µm et 3 pixels photome´triques a` 1.1, 1.3 et 2 mm de longueur d’onde.
que pour ne pas perdre d’information, le pas minimal d’e´chantillonnage spatial de l’image
doit eˆtre de 0.5Fλ. Par conse´quent, dans le cas des instruments semblables a` SCUBA, il faut
“combler les trous” de l’image e´chantillonne´e. La solution consiste a` re´aliser un mouvement
sur le ciel a` l’aide du miroir secondaire (voir figure 1.15). Pour SCUBA, 16 positions sont
ne´cessaires a` une longueur d’onde pour obtenir un e´chantillonnage optimum11.
SCUBA a permis de re´aliser de nombreuses avance´es scientifiques, parmi lesquelles
la de´couverte d’une nouvelle population de galaxies submillime´triques ([Hughes 98] par
exemple).
SHARC I et II
Dans le milieu des anne´es 90, les e´quipes du Goddard Space Flight Center et de Cal-
tech ont propose´ un autre concept d’instrument avec la re´alisation de la came´ra SHARC
(Submillimeter High Angular Resolution Camera) sur le te´lescope CSO de 10.4 m a` Hawaii
pour les bandes atmosphe´riques a` 350 et 450 µm [Wang 96]. L’ide´e est de se rapprocher
de ce qui se fait dans la de´tection optique ou infrarouge, c’est a` dire avoir un plan fo-
cal compose´ d’une matrice de de´tecteurs qui e´chantillonnent instantane´ment l’image a` la
1164 positions dans le cas d’une observation simultane´e avec les deux plans focaux.
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Fig. 1.15 – Repre´sentation sche´matique de pixels bolome´triques utilisant des coˆnes de
diame`tre 2Fλ. Les coˆnes sont adjacents dans le plan focal, mais pour e´chantillonner une
image a` la fre´quence de Nyquist (0.5 Fλ), il est ne´cessaire de combler les zones non
couvertes.
fre´quence de Nyquist. Cela implique la suppression des concentrateurs de rayonnement.
Dans sa premie`re version, l’instrument ne comprenait qu’une barrette de 24 bolome`tres12.
Depuis 2002, son remplac¸ant SHARC II a e´te´ installe´ au CSO (figure 1.16). Le plan focal
est constitue´ de 12 × 32 bolome`tres13 de type “pop-up” situe´s dans une cavite´ quart d’onde
(ce syste`me d’absorption, initie´ par les matrices de bolome`tres du CEA, sera de´crit dans
le prochain chapitre). Le syste`me de lecture associe chaque pixel a` un transistor JFET a`
120 K. Le NEFD a` 350 µm est de l’ordre de 1 Jy Hz−1/2 et est fortement de´pendant des
conditions atmosphe´riques. Un plan focal de ce type est pre´vu pour l’instrument HAWC
a` bord du futur observatoire submillime´trique embarque´ dans l’avion SOFIA.
MAMBO
Depuis le de´but des anne´es 90, le groupe du MPIfR14 a` Bonn en Allemagne travaille
sur le de´veloppement de bolome`tres pour l’astronomie millime´trique [Kreysa 98]. Plusieurs
ge´ne´rations d’instruments ont e´te´ installe´s sur divers te´lescopes, et en particulier la came´ra
MAMBO, sur le 30 m de l’IRAM, qui compte actuellement 117 bolome`tres a` 1.3 mm de
longueur d’onde. Il s’agit de bolome`tres de type re´sistif utilisant des concentrateurs de
rayonnement. Des techniques de micro-usinage silicium et de photolithographie sont em-
ploye´es pour re´aliser le substrat de la partie de´tection (membrane en Nitrure de Silicium15
12Les bolome`tres de SHARC I, refroidis a` 300 mK, sont de type re´sistif (silicium dope´), le champ de
vue est de´fini par une pupille et l’absorption du rayonnement se fait par interaction avec une couche de
bismuth (50% d’absorption au maximum).
13A 350 µm, la se´paration des pixels est de 0.65 Fλ. Des filtres permettent l’observation a` 350, 450 et 850
µm, meˆme si les performances en terme de sensibilite´ dans cette dernie`re bande sont largement infe´rieures
a` celles de SCUBA.
14Max-Planck-Institut fur Radioastronomie.
15Le nitrure de silicium, Si3N4, offre une tre`s bonne re´sistance me´canique et une faible conductivite´
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Fig. 1.16 – Plan focal de la came´ra SHARC II : 12 × 32 bolome`tres pour la de´tection a`
350 et 450 µm [Dowell 03].
et absorbant me´tallique en couche mince). Les senseurs thermiques (NTD-Ge) sont ensuite
colle´s a` la main sur chaque membrane. La couche de de´tection est alors place´e sous l’e´tage
de concentration de rayonnement compose´ de coˆnes a` 2Fλ (voir figure 1.17). A 1.3 mm, le
NEFD typique est ∼ 30 mJy Hz−1/2. Les me´thodes classiques d’observation sont utilise´es
(chopping et On-The-Fly), ainsi que la nouvelle me´thode du fastscanning [Reichertz 01].
BOLOCAM
En 1995, une e´quipe du JPL16 mene´e par J. Bock, a mis au point un nouveau type de
technologie pour les bolome`tres : les spider web, qui permettent d’atteindre de tre`s grandes
sensibilite´s comme on le verra par la suite. Ces de´tecteurs ont e´te´ place´s dans plusieurs
instruments, dont la came´ra BOLOCAM, installe´e depuis 2000 sur le te´lescope CSO et
qui a e´te´ conc¸ue pour l’observation du ciel dans les bandes a` 1.1, 1.4 et 2.1 mm [Glenn 03].
Les 110 pixels17 non multiplexe´s (membranes de Si3N4, thermome`tres NTD-Ge et coˆnes
de couplage) sont se´pare´s de 1.5 Fλ a` 1.1 mm de longueur d’onde. Cette configuration
optique est un compromis entre les plan focaux de type 2Fλ et les matrices monolithiques,
puisqu’il ne faut que 4 pointages pour reconstituer une image e´chantillonne´e a` la fre´quence
de Nyquist. La sensibilite´ en mode On-The-Fly est de l’ordre de 70 mJy Hz−1/2.
Il faut noter e´galement que plusieurs projets spe´cifiquement consacre´s a` l’e´tude du
Corps Noir Cosmologique ont vu re´cemment le jour. Il s’agit de projets au sol (ACBAR au
poˆle Sud par exemple), embarque´s sur ballon stratosphe´rique (BOOMERANG, MAXIMA,
thermique.
16Jet Propulsion Laboratory, NASA, USA.
17Nombre de pixels au de´but 2004.
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Fig. 1.17 – Plan focal de la came´ra millime´trique MAMBO 2 installe´e sur le te´lescope de
30 m de l’IRAM.
ARCHEOPS).
1.3.2 Futurs Instruments
La premie`re ge´ne´ration de came´ras dans la gamme 350 µm - 2 mm a de´montre´ la
faisabilite´ des observations et la pertinence des re´sultats scientifiques, notamment depuis
le sol pour les longueurs d’onde autour du mm. La prochaine ge´ne´ration d’instruments
devrait be´ne´ficier des avance´es technologiques en terme de micro-usinage silicium, ainsi que
de l’e´mergence de nouveaux types de composants supraconducteurs pour tenter d’ame´liorer
la sensibilite´ des de´tecteurs et de gagner environ un ordre de grandeur en terme de nombre
de pixels dans les futurs plans focaux.
Les projets (sub)-millime´triques les plus importants pour les prochaines anne´es en
terme de moyens mis en oeuvre et de performances envisage´es sont Herschel, Planck et
ALMA.
Herschel (2007) couvrira depuis l’espace la gamme 60 - 670 µm en de´tection continuum
(instruments PACS et SPIRE) et he´te´rodyne (HIFI) [Pilbratt 01].
Le satellite Planck (instruments he´te´rodynes et bolome´triques, cf. [Lamarre 01]), qui
sera lance´ en meˆme temps qu’Herschel, effectuera la cartographie comple`te du CMB ainsi
que des mesures de polarisation avec une sensibilite´ ine´gale´e.
38 Chapitre 1. L’Astronomie Millime´trique
ALMA, projet d’astrophysique qui regroupe un consortium ve´ritablement internatio-
nal, sera un interfe´rome`tre de 64 te´lescopes de 12 m de diame`tre installe´ a` 5000 m d’alti-
tude dans un des endroits les plus secs du globe, le de´sert d’Atacama au Chili. Ce projet
(de´tection he´te´rodyne) ouvrira la voie de la tre`s haute re´solution angulaire dans le (sub)-
millime´trique (0.1” a` 1 mm, soit la meˆme re´solution angulaire que le HST dans le visible).
Afin de pre´parer et de comple´ter ces missions ambitieuses, des projets d’instruments bo-
lome´triques sont pre´vus sur divers te´lescopes au sol. C’est le cas du te´lescope APEX18, pro-
totype le´ge`rement modifie´ des futures antennes d’ALMA, qui sera e´quipe´ d’une came´ra de
bolome´tres pour l’observation dans la bande 850 µm. Cet instrument, LABOCA, de´veloppe´
par le groupe de E. Kreysa a` Bonn [Kreysa 03], est base´ sur l’architecture de la came´ra
MAMBO et comportera 295 pixels (voir figure 1.18).
Le groupe de l’Universite´ de Berkeley pre´voit e´galement d’y installer courant 2004 un
instrument bolome´trique de´die´ a` l’e´tude de l’effet Sunyaev Zel’dovich, APEX SZ : 330
pixels a` cornets, champ de vue de 0.4◦ et de´tection possible a` 1.4 mm ainsi qu’a` 2 mm.
Outre le grand nombre de de´tecteurs, l’originalite´ principale de cet instrument est le fait
que les bolome`tres seront de type TES19 sur un substrat de type spider web en Si3N4. Il
s’agira de l’un des premiers instruments utilisant la technologie des bolome`tres a` transition
supraconductrice associe´s a` des e´tages d’amplification a` SQUID20. Il est pre´vu dans un
premier temps de tester le plan focal avec un suiveur (SQUID) par pixel, puis par la suite
d’utiliser le multiplexage en fre´quence (voir [Lanting 03]) pour la mise en oeuvre de plus
grandes matrices de de´tecteurs.
La came´ra SCUBA avait provoque´ une ve´ritable re´volution dans le domaine de l’ima-
gerie submillime´trique. Les laboratoires qui l’ont conc¸ue travaillent actuellement sur la
conception d’un instrument qui se veut tout autant re´volutionnaire, SCUBA2 [Holland 03].
La future came´ra installe´e sur le JCMT aura deux plans focaux ope´rant simultane´ment
a` 450 et 850 µm de 5120 pixels chacun (e´chantillonnage respectivement Fλ et 0.5Fλ).
Les bolome`tres seront de type TES a` cavite´s quart d’onde et seront lus par des SQUID.
La tempe´rature de fonctionnement de 120 mK permettra d’atteindre des performances
limite´es par l’atmosphe`re et l’e´mission du te´lescope (limite fondamentale). Le NEFD a`
18Atacama Pathfinder EXperiment.
19Transition Edge Sensor, senseur a` transition supraconductrice.
20Superconducting Quantum Interference Device.
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(a) (b)
Fig. 1.18 – (a) Le te´lescope submillime´trique APEX, prototype modifie´ des futures an-
tennes d’ALMA, sur le plateau du de´sert d’Atacama, Chili. Sa mise en service va de´buter
courant 2004. (b) Photo du plan focal de la came´ra 850 µm LABOCA comprenant 295
bolome`tres surmonte´s de coˆnes. Une came´ra de deuxie`me ge´ne´ration sera installe´e par la
suite, et utilisera des bolome`tres de type TES multiple´xe´s via un syste`me a` base de SQUID
[May 03].
850 µm est estime´ a` 30 mJy Hz−1/2 avec un champ de vue de 8’ × 8’. La vitesse de carto-
graphie serait ainsi 1000 fois plus grande que pour SCUBA a` niveau de bruit e´quivalent.
La mise en service sur le JCMT est pre´vue pour 2006.
Parmi les autres projets marquants, il faut e´galement noter la construction en cours du
Large Millimeter Telescope (LMT), te´lescope millime´trique de 50m de diame`tre installe´
au sommet du volcan e´teint Sierra Negra, au Mexique a` 4600 m d’altitude. Une version
modifie´e de BOLOCAM est pre´vue dans les prochaines anne´es (NEFD ∼ 3 mJy Hz−1/2
a` 1.1 mm, re´solution angulaire de 5.5 arcsec et champ de vue de 2.1 arcmin2). Un releve´
profond de 200 heures couvrirait 10 deg2 a` une sensibilite´ de 1mJy [LMT].
Signalons que certains groupes pensent de´ja` aux remplac¸ants d’Herschel, de Planck
et d’ALMA. C’est le cas notamment de la NASA qui e´tudie le projet SAFIR (Single
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Fig. 1.19 – Repre´sentation sche´matique d’un des deux futurs plans focaux de la came´ra
SCUBA-2 (5120 pixels de type TES).
Aperture Far-infraRed observatory, [SAFIR]), observatoire spatial muni d’un te´lescope de
10 m refroidi a` 5K. La tre`s faible e´mission du te´lescope devrait permettre en the´orie
d’obtenir des NEP de l’ordre de 10−20 W Hz−1/2, entre 20 µm et 1mm. Ce projet est a`
l’e´tude pour l’horizon 2015-2020.
1.4 Motivation Pour Une Came´ra de Nouvelle Ge´ne´ration
sur le 30m
Dans les prochaines anne´es, de nombreux efforts vont eˆtre de´ploye´s pour re´aliser de
grands releve´s (sub)-millime´triques galactiques (sites de formation stellaire) et extra-
galactiques (e´tude des population de galaxies a` grand redshift). Afin de contraindre les
tempe´ratures des nuages mole´culaires ge´ants ou encore de de´terminer les redshifts des ga-
laxies lointaines, des mesures sur toute la gamme 200 µm - 2 mm seront ne´cessaires. Le
domaine millime´trique sera particulie`rement adapte´ a` l’observation des galaxies a` z>5 par
exemple. De plus, la relativement bonne transmission de la feneˆtre atmosphe´rique a` 1.3
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Nom Anne´e Te´lescope λ Champ FWHM NEFD
(µm) (arcmin2) (arcsec) (mJy/Hz1/2)
UKT14 1988 JCMT 1300 - 19.5 350
SHARC 1996 CSO 350 0.3 10 1000
SCUBA 1997 JCMT 850 4.5 14.5 80
BOLOCAM 2001 CSO 1100 50 30 70
MAMBO2 2001 IRAM 30m 1300 6 11 30
SHARC II 2002 CSO 350 2.7 10 500
BOLOCAM II 2005 LMT 1100 2.1 5.5 3
SCUBA 2 2006 JCMT 450 64 8 200
850 64 14.5 50
SPIRE 2007 Herschel 250 32 18 37
350 32 25 35
500 32 36 41
PACS 2007 Herschel 200 6 6.6 36
Tab. 1.1 – Performances d’instruments majeurs dans le domaine (sub)-millime´trique.
FWHM = Field Width at Half Maximum = lobe de l’instrument.
mm permet d’envisager des observations de bonne qualite´ a` une re´solution angulaire suf-
fisante (de l’ordre de 10 arcsec pour un te´lescope de 30m de diame`tre) pour, par exemple,
de´terminer le profil de densite´ d’enveloppes proto-stellaires.
Installe´ en 1984 sur le Pico Veleta dans la Sierra Nevada espagnole a` 2850 m d’alti-
tude, le te´lescope millime´trique de 30 m de l’IRAM est e´quipe´ d’instruments de de´tection
he´te´rodyne et continuum (MAMBO). Une piste envisage´e et logique pour la future instru-
mentation continuum du 30 m est l’exploitation du maximum de champ de vue disponible
sur la plate-forme Nasmyth. Pour un champ de 5 arcmin de diame`tre (maximum actuel-
lement disponible au foyer Nasmyth) et un plan focal rempli de de´tecteurs a` 0.5 Fλ, cela
repre´sente environ 2300 pixels, soit environ 20 fois plus que l’actuelle came´ra MAMBO. Ce
nombre important de pixels permet bien-entendu d’envisager des vitesses de cartographie
beaucoup plus e´leve´e que ce qui e´tait obtenu auparavant. Griffin a montre´ qu’a` champs de
vue e´gaux, un gain en vitesse de cartographie d’environ 3 e´tait attendu lors de l’utilisation
de matrices de de´tecteurs a` 0.5 Fλ plutoˆt qu’a` 2 Fλ, [Griffin 02]. De meˆme, une estimation
re´alise´e par B. Lazareff a montre´ qu’un plan focal de 1024 bolome`tres espace´s a` 0.5 Fλ sur
le 30m pouvait eˆtre jusqu’a` 20 fois plus rapide (a` τ = 0.5) pour la re´alisation de grandes
cartes, par rapport a` la came´ra MAMBO2 (127 “pixels” a` l’e´poque, cf. [Lazareff 00]).
Cette valeur a e´te´ calcule´e en conside´rant une sensibilite´ meilleure que celle actuellement
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Fig. 1.20 – Le te´lescope millime´trique de 30m de l’IRAM.
obtenue sur le 30m (d’un facteur 2), ce qui semble re´alisable a` premie`re vue. Un tel ins-
trument serait alors tout a` fait adapte´ a` la re´alisation de grands releve´s profonds dans le
millime´trique.
La construction d’un tel instrument ne´cessite des techniques de fabrication collective
des de´tecteurs, telles que celle employe´es par exemple, par le CEA dans le cas du pho-
tome`tre PACS sur HERSCHEL. L’objet de cette the`se est d’e´tudier l’adaptabilite´ des
de´tecteurs initialement de´veloppe´s par le CEA pour le submillime´trique (90 - 210 µm) au




La De´tection Continuum : Les
Bolome`tres
“Oh Langley invented the bolometer,
Which is really a kind of thermometer.
It will measure the heat
In a polar bear’s feet
From a distance of half a kilometer”
De´claration de l’assistant de Samuel P. Langley apre`s que ce dernier ait invente´
le bolome`tre, en 1881.
Ce chapitre de´crit le fonctionnement des de´tecteurs de pre´dilection pour le continuum
(sub)-milime´trique, les bolome`tres, ainsi qu’une revue des principales technologies utilise´es
dans leur conception. La deuxie`me partie de ce chapitre pre´sente le de´veloppement et les
spe´cificite´s des bolome`tres du CEA.
2.1 Principes Fondamentaux
Les de´tecteurs ge´ne´ralement employe´s pour la mesure du rayonnement e´lectromagne´tique
de l’ultraviolet a` l’infrarouge moyen utilisent l’effet photoconducteur ou l’effet photovolta¨ıque
(famille des de´tecteurs quantiques). Dans ce cas, l’e´nergie hν d’un photon incident sur le
mate´riau du de´tecteur (cristal dope´ ou non) permet a` un e´lectron situe´ dans la bande de
valence, de passer dans la bande de conduction. Si un champ e´lectrique lui est applique´,
une variation de courant lie´e a` l’absorption du photon peut eˆtre observe´e. Cet effet trouve
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sa limite vers 100 µm (≈ 0.01 eV) pour les semiconducteurs traditionnels1. A plus grande
longueur d’onde, le photon n’a alors plus assez d’e´nergie pour faire passer un e´lectron de
la bande de valence a` la bande de conduction.
Dans le domaine des ondes me´triques et centime´triques, la de´tection du rayonnement
e´lectromagne´tique est directe : l’amplitude du champ e´lectrique est mesure´e directement
par des techniques radio. La technique he´te´rodyne, qui est maintenant utilise´e jusque
dans le THz (∼ 300 µm), utilise un oscillateur local qui produit une onde a` une fre´quence
parfaitement de´finie, proche de la fre´quence du signal a` observer et superpose´e a` celle-
ci dans un e´le´ment non-line´aire (jonction SIS2 par exemple). La conse´quence de cette
superposition est de produire, entre autre, une composante de champ dont la fre´quence
est la diffe´rence des fre´quences des deux champs incidents. Le champ re´sultant e´tant
de beaucoup plus basse fre´quence, il est plus facile a` amplifier par la suite. Meˆme si
les techniques radios sont maintenant utilise´es jusque dans l’infrarouge lointain, elles ne
permettent pas encore de re´aliser de ve´ritables came´ras. De plus, leur bande passante
spectrale limite´e ne les destine pas re´ellement aux observations continuum.
Les de´tecteurs de choix du domaine (sub)-millime´trique sont les de´tecteurs thermiques,
et notamment les bolome`tres3. Le premier bolome`tre a e´te´ invente´ en 1880 par Samuel P.
Langley, un astronome ame´ricain. Son expe´rience utilisait le principe connu depuis plu-
sieurs anne´es de la variation de la re´sistance e´lectrique d’un me´tal avec la tempe´rature. Une
lamelle de platine fine et noircie constituait l’un des bras d’un pont de Wheatstone. Lorsque
cette bande de me´tal e´tait soumise a` un rayonnement lumineux, sa re´sistance e´lectrique
variait, perturbant ainsi l’e´quilibre du pont. Le signal e´tait observe´ par un galvanome`tre,
permettant d’obtenir des pre´cisions de l’ordre de 10 µK sur la tempe´rature du corps e´tudie´.
Le principe simple du bolome`tre de Langley est toujours d’actualite´. L’e´volution naturelle
a consiste´ a` optimiser tous les parame`tres intervenant dans ses performances.
1La limite est repousse´e vers 200 µm dans le cas de semiconducteurs stresse´s (contraints), comme le
Ge:Ga, pour lequel une pression me´canique constante permet de diminuer le gap entre bande de valence
et bande de conduction [Richards 82].
2Supraconducteur Isolant Supraconducteur.
3du grec bolo = radiation ou rayonnement et metron = mesure.
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Fig. 2.1 – Le bolome`tre invente´ par S. Langley en 1881, d’apre`s [Benford 99].
2.2 Fonctionnement The´orique
2.2.1 Le Principe
Le principe de fonctionnement d’un de´tecteur bolome´trique est relativement simple.
Une particule (photon par exemple4) de´pose une plus ou moins grande partie de son
e´nergie dans un mate´riau sous forme de chaleur. L’e´le´vation de tempe´rature due a` cette
absorption est mesure´e a` l’aide d’un thermome`tre (figure 2.2).
Fig. 2.2 – Repre´sentation sche´matique du fonctionnement d’un bolome`tre. L’e´nergie d’un
rayonnement incident (ou d’une particule) est absorbe´e par un mate´riau (bleu clair).
L’e´le´vation de tempe´rature re´sultante est mesure´e par un senseur thermique (bloc bleu ciel)
dont la re´sistance varie avec la tempe´rature. Une fuite thermique de´finie par la conductance
thermique Gth, permet l’e´vacuation de la chaleur vers un puits a` tempe´rature constante
et de´finit la constante de temps du dispositif.
Le bolome`tre infrarouge et (sub)-millime´trique est donc un de´tecteur quadratique puis-
qu’il mesure la puissance du rayonnement. De plus, son principe ne se limite pas qu’a` ce
4Des bolome`tres dits massifs sont utilise´s pour la recherche des particules de type WIMPS (projet
Edelweiss pas exemple).
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domaine mais permet en the´orie de de´tecter le rayonnement e´lectromagne´tique depuis les
rayons X jusqu’au millime´trique (par extension, le terme luminosite´ bolome´trique en as-
trophysique de´finit la luminosite´ sur l’ensemble du spectre e´lectromagne´tique). De fac¸on
a` optimiser son fonctionnement, ses e´le´ments constitutifs doivent pre´senter certaines ca-
racte´ristiques :
– Ils doivent posse´der une tre`s faible capacite´ calorifique afin de maximiser l’e´le´vation
en tempe´rature pour une e´nergie incidente donne´e. La masse de l’absorbant et du
thermome`tre doit donc eˆtre la plus petite possible. De plus, la capacite´ calorifique des
mate´riaux traditionnellement employe´s dans la conception des bolome`tres de´pend de
la tempe´rature suivant T β ou` β = 3 pour les mate´riaux semiconducteurs (silicium,
germanium) en dessous d’une certaine tempe´rature (tempe´rature de Debye) et β =
1 pour les me´taux. C’est l’une des raisons de l’utilisation des basses tempe´ratures
pour les bolome`tres.
– La partie centrale doit e´galement eˆtre, en premie`re approximation, isole´e thermi-
quement de son support afin que la chaleur absorbe´e produise une e´le´vation de
tempe´rature importante et concourt ainsi a` une meilleure sensibilite´ (∆T = PphotRth
ou` Rth est la re´sistance thermique en K/W). Les mate´riaux supportant la structure
centrale du de´tecteur doivent donc eˆtre isolants (cas des semiconducteurs pour les-
quels la re´sistance thermique est proportionnelle a` T−3). En pratique, il doit tout de
meˆme exister une fuite thermique entre l’absorbant et une source froide afin d’e´vacuer
l’e´nergie stocke´e sous forme de chaleur autrement que par rayonnement. La pre´sence
de cette re´sistance thermique a pour conse´quence l’existence d’une constante de
temps thermique de´finie par :




Un compromis doit donc eˆtre trouve´ entre sensibilite´ du de´tecteur et rapidite´.
– L’aspect e´lectro-thermique est e´galement un point cle´ du bolome`tre. Le senseur ther-
mique lie´ a` l’absorbant doit eˆtre bien-entendu le plus sensible possible. Il est de´fini
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ou` R est la re´sistance e´lectrique du thermome`tre5.
Ce coefficient est ne´gatif dans le cas des bolome`tres a` senseur thermique de type
semiconducteur (leur re´sistance augmente lorsque la tempe´rature diminue), et positif
dans le cas des bolome`tres supraconducteurs.
2.2.2 Le Couplage Optique Avec le Rayonnement
Dans le cas des photoconducteurs, on de´finit ge´ne´ralement les performances optiques
du de´tecteur par son rendement quantique
(
nombre moyen de photo-e´lectrons produits
nombre moyen de photons incidents
)
. Pour les
bolome`tres, il faut raisonner en terme de coefficient d’absorption, de´fini comme le rapport
entre la puissance absorbe´e et la puissance incidente sur le de´tecteur. Pour optimiser cette
absorption, l’approche classique consiste a` utiliser un dispositif (cavite´ re´fle´chissante) qui
concentre le rayonnement sur la partie absorbante et multiplie les interactions rayonnement
/ de´tecteur. Il est alors possible d’envisager des absorbants de taille re´duite, dans le but
de minimiser la capacite´ calorifique.
Dans les anne´es 70, R. Winston a e´tudie´ les configurations ge´ome´triques les plus
adapte´es a` l’optimisation de l’absorption d’un champ e´lectrique [Winston 70]. Il s’agit de
coˆnes me´talliques de profil parabolique qui de´finissent parfaitement un angle de vue sur
le ciel, et rejettent efficacement le rayonnement qui provient d’angles plus ouverts (figure
2.3). Meˆme si ce type de dispositif garantit un confinement optimal pour le rayonnement
que l’on cherche a` de´tecter, il faut e´galement que la partie absorbante du bolome`tre soit
adapte´e. Or les mate´riaux semiconducteurs ge´ne´ralement utilise´s (silicium, germanium,. . .)
sont quasiment transparents dans le (sub)-millime´trique et posse`dent e´galement un coef-
ficient de re´flexion important du fait de leur indice de re´fraction e´leve´.
Les e´quations de Maxwell montrent qu’un mate´riau re´sisitif (film me´tallique par exemple)
dont l’impe´dance est adapte´e absorbe au maximum 50% de l’onde incidente en un pas-
sage. Ce type d’absorbant est tre`s utilise´ et ge´ne´ralement place´ dans une sphe`re ou cavite´
inte´grante pour augmenter la probabilite´ d’absorption. Mais comme cela a de´ja` e´te´ vu
dans la premie`re partie, les concentrateurs de rayonnement sont particulie`rement efficaces
lorsque leur ouverture vaut 2Fλ, au de´triment de l’e´chantillonnage optimal de l’image. De
plus, meˆme si la fabrication de ces coˆnes est maˆıtrise´e sur de faibles quantite´s, la re´alisation
de grands plans focaux avec ce type de technologie reste de´licate. C’est ce qui a pousse´













Fig. 2.3 – (a) Sche´ma d’un coˆne de concentration de´finissant l’angle d’ouverture du
de´tecteur et permettant un couplage e´leve´ entre le rayonnement incident et la partie
absorbante, (b) Syste`me de concentration du rayonnement d’un bolome`tre utilisant un as-
semblage de 3 coˆnes conse´cutifs (syste`me ”back to back”), utilise´ dans l’instrument Planck
HFI et repris pour l’expe´rience embarque´e sur ballon stratosphe´rique Archeops pour l’ob-
servation des anisotropies du CMB, [Benoit 02]. L’avantage de cette disposition est que
divers e´le´ments optiques (filtres, lentilles) peuvent eˆtre place´s a` diffe´rentes tempe´ratures,
tout en garantissant la parfaite de´finition du champ de vue (suppression des lobes secon-
daires). Les bolome`tres de l’instrument HFI du satellite PLANCK seront sensiblement
identiques a` ce syste`me.
plusieurs laboratoires, dont le CEA, a` trouver des solutions pour un syste`me d’absorption
autorisant une conception monolithique (matricielle) de de´tecteur bolome´trique.
2.2.3 Mode´lisation du Bolome`tre
2.2.3.1 L’Equation de Base du Bolome`tre
Le fonctionnement d’un bolome`tre est re´gi par le bilan thermique de l’ensemble de ses
e´le´ments (cf. [Chanin 84], [Richards 94]). D’apre`s la figure 2.2, deux puissances applique´es
contribuent a` l’e´le´vation en tempe´rature du bolome`tre :
La puissance photonique, est en ge´ne´ral constitue´e d’une composante quasi constante,
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P1, correspondant a` l’e´mission de fond provenant de l’atmosphe`re, du te´lescope et de l’op-
tique de l’instrument, et une composante dynamique d’amplitude beaucoup plus faible, P2,
module´e a` une fre´quence ω correspondant a` la variabilite´ de la source observe´e (chopping
ou de´filement de la source devant le de´tecteur) ,
Pph = P1 + P2eiωt (2.3)
La puissance e´lectrique, PJ vient quant a` elle, de la lecture du thermome`tre de
re´sistance e´lectrique R, valeur fortement de´pendante de la tempe´rature du bolome`tre (cou-
rant de polarisation constant).
PJ = R(T )I
2 (2.4)
Pour e´viter la saturation du de´tecteur, l’e´nergie “stocke´e” dans la capacite´ calorifique
C est e´vacue´e via la fuite thermique de conductance Gth = 1Rth , vers une source froide
de tempe´rature T0. Comme la conductance de´pend de la tempe´rature, il est souvent utile
de de´finir une conductance moyenne, Gth de´finie entre Tb et T0. L’expression de cette




GthdT = Gth(Tb − T0) (2.5)
Le bilan thermique des puissances “entrantes” et “sortantes” permet donc d’e´crire :
Pph + PJ = C
dTb
dt
+Gth(Tb − T0) (2.6)
Il s’agit de l’e´quation de base du bolome`tre. La re´solution de cette e´quation diffe´rentielle du
premier ordre montre que pour une absorption d’une certaine puissance, la tempe´rature
du bolome`tre croˆıt de fac¸on exponentielle vers une tempe´rature d’e´quilibre. Une fois le
re´gime stationnaire atteint, la tempe´rature oscille alors a` la fre´quence ω :
Tb = T1 + T2eiωt (2.7)
2.2.3.2 La Re´ponse des Bolome`tres
La re´ponse en tension d’un bolome`tre est de´finie par S = dVdP en [V W
−1] ou` dV
est le signal aux bornes de la re´sistance bolome´trique correspondant a` l’absorption d’une
puissance photonique, dP .
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Au premier ordre et en conside´rant des petites variations de tempe´rature autour d’une









En remplac¸ant Tb et PJ par leurs expressions l’e´quation 2.6 devient [Richards 94] :






iωt = Gth(T1 − T0) +GT2eiωt + iωCT2eiωt (2.9)
Ici, G repre´sente la conductance instantane´e a` la tempe´rature T2.
En ne conside´rant que les termes constants dans le temps, il apparaˆıt :
P1 + I2R = Gth(T1 − T0) (2.10)
Il s’agit de l’e´quation de re´gime stationnaire du bolome`tre, qui ne de´pend pas de la capacite´
calorifique, et qui permet de de´finir la tempe´rature moyenne du bolome`tre, T1.
La meˆme de´marche pour les termes dynamiques donne :
P2
T2






















G+ iωC − I2 (dRdT ) (2.13)
En faisant intervenir le coefficient de tempe´rature α,
S =
RIα
G+ iωC −RI2α (2.14)
Dans le cas d’un bolome`tre semiconducteur (α < 0), l’augmentation de tempe´rature
du bolome`tre provoque la baisse de R : la puissance due a` la polarisation du thermome`tre
varie e´galement. On de´finit alors une conductance effective Ge, diffe´rente de la conductance
moyenne Gth du fait de cette contre-re´action thermique par : Ge = G − RI2α (et donc
2.2. Fonctionnement The´orique 51





ou` τe = CGe est la constante de temps effective. L’e´quation de la re´ponse de´finit une courbe
de type lorentzienne. Cette e´quation montre que la valeur de la conductance thermique
doit eˆtre faible pour obtenir une grande valeur de S (mais rappelons qu’elle intervient
aussi dans la constante de temps thermique du de´tecteur).
Une estimation de la re´ponse d’un bolome`tre est ge´ne´ralement obtenue en e´tudiant
ses performances pour diffe´rentes puissances e´lectriques, en l’absence de puissance optique
incidente. Pour cela, les courbes courant-tension ou I(V) du thermome`tre sont releve´es et
permettent de calculer R = VI et Z =
dV
dI (impe´dance dynamique). La re´ponse e´lectrique





Cette mesure permet d’obtenir une bonne estimation des performances du bolome`tre, sans
avoir a` mettre en oeuvre un syste`me de caracte´risation optique.
2.2.3.3 Bruits des Bolome`tres
L’un des crite`res de performances d’un bolome`tre est son rapport Signal/Bruit, crite`re
essentiel dans tout proce´de´ de de´tection. On emploie ge´ne´ralement en de´tection infrarouge,
la figure de me´rite de´note´e NEP6 qui correspond au signal optique minimum de´tectable





. Plusieurs sources de bruits fondamentaux
contribuent au NEP total et sont de´crites par la suite.
Le bruit de photons.
Il provient des fluctuations quantiques du flux de photons incident sur le de´tecteur
effectivement de´tecte´s. Il s’agit donc d’un bruit pre´sent quelque soit le type de de´tecteur
envisage´ et est par conse´quent une limitation ultime au processus de de´tection. On com-
prend alors que dans la conception de l’instrument “ide´al”, on cherchera a` minimiser les
bruits propres du de´tecteur en dessous de cette limite fondamentale.
6Noise Equivalent Power, Puissance e´quivalente au bruit. Le NEP total du de´tecteur est lie´ a` son bruit
(exprime´ ge´ne´ralement en V/
√
Hz) et sa re´ponse (en V/W). Le NEP s’exprime donc en W/
√
Hz.
52 Chapitre 2. La De´tection Continuum : Les Bolome`tres
Les fluctuations du nombre de photons (bosons) par mode spatial et spectral s’e´crivent
(distribution statistique de Bose-Einstein) :
〈(∆n)2〉 = n+ n2 (2.17)
Le premier terme du membre de droite correspond au fait que les photons qui ar-
rivent sur le de´tecteur sont non corre´le´s et suivent ainsi une statistique de Poisson, dans
laquelle la variance vaut n. Ce terme est dominant aux courtes longueurs d’onde (vi-
sible et proche infrarouge). Le deuxie`me terme (qui va contribuer a` ce que l’on appelle
ge´ne´ralement le bruit thermique) se rapporte aux battements entre champs e´lectriques
de fre´quences diffe´rentes. On ne conside`re plus les photons comme e´tant statistiquement
inde´pendants. Ils arrivent en groupe, interfe`rent et produisent des fluctuations, donc du
bruit (cf [Lamarre 86], [Richards 94]). Dans le cas d’un de´tecteur quadratique, le bruit est
caracte´rise´ par les fluctuations moyennes de puissance, soit 〈(∆n)2〉h2ν2 en [W2].








ou` AΩ est l’e´tendue de faisceau du syste`me instrumental. Les fluctuations moyennes en




(le facteur 2 vient du fait que l’on conside`re une bande post-de´tection de 1 Hz pour
le NEP, qui est obtenue avec un temps d’inte´gration de 0.5 s). En faisant intervenir la
puissance optique, Pphot = 2Nnhν, l’expression de la variation de puissance par bande de
fre´quence B [Hz] s’e´crit (c’est l’expression de NEP 2phot) :
P 2
B








Le premier terme du membre de droite domine dans le domaine infrarouge, le deuxie`me
terme dans le domaine radio. Pour les longueurs d’onde qui nous concernent, les deux
termes doivent donc eˆtre conside´re´s.
En pratique, et dans le cas de l’approximation Rayleigh-Jeans, l’expression utilise´e est
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ge´ne´ralement e´crite sous la forme (expression utilise´e pour la suite) :







avec ² l’e´missivite´ de la source, t, le coefficient de transmission optique de l’instrument et
η la transmission optique du syste`me.
Dans le domaine infrarouge, et par extension dans le (sub)-millime´trique, le terme
ge´ne´ralement employe´ lorsqu’un de´tecteur atteint ce niveau de bruit limite est BLIP, pour
Background Limited Infrared Photodetection.
Le bruit Johnson
Ce bruit (blanc) est toujours associe´ a` une re´sistance e´lectrique et est lie´ au mouvement






ou` S est la valeur de la re´ponse [V W−1]. Cette expression peut eˆtre ajuste´e pour tenir
compte de la pre´sence de la re´sistance de polarisation Rl qui est utilise´e ge´ne´ralement en
se´rie avec la re´sistance bolome´trique pour maintenir un courant quasi constant pour la










Le Bruit de phonons
Ce bruit thermique, appele´ quelquefois bruit de conduction thermique est duˆ aux
fluctuations du nombre de phonons a` travers la fuite thermique qui relie l’absorbant a` la




Cette expression est valable dans le cas d’un bolome`tre a` l’e´quilibre thermique (T cor-
respond a` la tempe´rature de la partie absorbante et G = dPdT ). En pratique, du fait de
la de´pendance en tempe´rature de la conductance thermique, il a e´te´ montre´ que cette
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expression surestimait d’environ 30% le NEPphonon re´el ([Richards 94], [Mather 82]).
Le bruit de lecture
Ce terme est duˆ aux composants qui constituent le ou` les e´tages d’amplification. Si elect
est la densite´ spectrale de bruit du circuit de lecture exprime´e en [V Hz−1/2], le NEPelect





Autres sources de bruit
Un bruit pre´sent dans bon nombre de syste`mes de de´tection et particulie`rement dans les
bolome`tres de type re´sisitif est le bruit en 1/f. Il n’existe pas de the´orie ge´ne´rale de´crivant
ce phe´nome`ne. Plusieurs travaux ont montre´ ne´anmoins que dans le cas de la conduction
par saut entre impurete´s (mate´riaux de´sordonne´s), l’origine du bruit peut provenir de la
distribution spatiale ale´atoire des impurete´s et du pie`geage temporaire des e´lectrons de
conduction sur ces sites [Buzzi 99].
Les fluctuations de tempe´rature du syste`me cryoge´nique sont e´galement une source de
bruit basse fre´quence. En ge´ne´ral, les cryore´frige´rateurs 3He utilise´s dans nos expe´rimentations
sont stables (variation de la tempe´rature de moins d’1% sur une heure).
Il existe d’autres perturbations qui proviennent de l’environnement du syste`me de
mesure, comme le bruit de courant par exemple, duˆ aux e´ventuels contacts de mauvaise
qualite´ dans le circuit de lecture (shot noise).
Les vibrations provenant des pompes utilise´es en cryoge´nie peuvent eˆtre une source de
bruit microphonique. Cela se traduit alors par une variation de capacite´ e´lectrique au sein
du de´tecteur et par des fluctuations en tension.
L’environnement e´lectromagne´tique exte´rieur peut e´galement produire des perturba-
tions dans les mesures (utilisation de filtres RF pour y reme´dier). Une dernie`re source
de bruit qui sera a` prendre en compte dans les prochaines ge´ne´rations d’instruments et
notamment dans notre concept est l’e´ventuel bruit ramene´ par le syste`me de multiplexage.
2.3 Etat de l’Art des Bolome`tres
2.3.1 Les Bolome`tres Re´sistifs
Dans les anne´es 60, pour la premie`re fois des semiconducteurs sont utilise´s pour re´aliser
les thermome`tres de certains bolome`tres pour la de´tection en infrarouge. F. Low, en 1961,
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a utilise´ un cristal de germanium dope´ gallium, recouvert de peinture noire absorbante,
obtenant un NEP de 5.10−13 W Hz−1/2 a` 2K [Low 61]. Ce concept posse`de de se´rieuses
limitations lorsqu’il est applique´ au domaine millime´trique. En effet, pour respecter le
crite`re de la limite de diffraction (AΩ ≈ λ2), la taille du de´tecteur doit eˆtre proche de la
longueur d’onde qui est mesure´e. Dans le dispositif pre´conise´ par Low, cela est difficilement
envisageable du fait de la trop grande capacite´ calorifique qui en de´coulerait. Une nouvelle
approche a consiste´ a` de´coupler la fonction absorption du rayonnement de la fonction ther-
mome´trie et a` optimiser inde´pendamment les deux fonctions (bolome`tres dits composites,
voir [Coron 76]). De nouveaux types d’absorbants, de capacite´ calorifique plus faible, ont
ainsi e´te´ utilise´s, tels que les me´taux en couches minces de´pose´s sur des substrats cristallins
comme le saphir, le diamant ou le silicium (voir par exemple [Clarke 74]).
Dans les anne´es 80, E. Haller du laboratoire LBL a` Berkeley ([Haller 85]), a mis au
point un thermome`tre de germanium dope´ par bombardement de neutrons (NTD-Ge).
Lorsqu’un cristal de germanium est soumis a` un flux de neutrons, des isotopes instables
du Ge sont produits et se de´sinte`grent en divers e´le´ments (Ga et As notamment) qui
se pre´sentent alors comme des dopants dans le mate´riau (voir le paragraphe 2.4.2.2 sur
la conduction e´lectrique dans les semiconducteurs a` basse tempe´rature). L’avantage de
cette me´thode est la grande homoge´ne´ite´ de distribution des dopants au sein du cristal.
Ce mate´riau, largement utilise´ dans plusieurs instruments (SCUBA, MAMBO, SPIRE,
Planck HFI, LABOCA par exemple) a permis d’effectuer une grande avance´e dans le
domaine de la de´tection bolome´trique graˆce a` une relativement faible capacite´ calorifique,
un faible niveau de bruit (notamment en 1/f) et une tre`s grande reproductibilite´ (des
NEP de l’ordre de 10−16 W Hz−1/2 ont pour la premie`re fois e´te´ obtenus a` 0.3 K (cf.
[Alsop 92]).
Depuis le milieu des anne´es 90, un tre`s grand nombre de bolome`tres de type compo-
site utilisent une technologie innovante invente´e par J. Bock et ses collaborateurs (JPL
et Caltech), les spider web (cf. [Bock 95], [Mauskopf 97], [Turner 01]). Chaque pixel com-
prend une structure re´alise´e en Si3N4 et grave´e en forme de toile d’araigne´e sur laquelle
est de´pose´ un absorbant me´tallique (bismuth ou or7) ainsi qu’un thermome`tre NTD-Ge
(voir les figures 2.4 et 2.5). La taille moyenne des motifs qui constituent la grille est tre`s
7Pour les me´taux difficiles a` graver, on utilise la technique dite de lift-off. Un masque photore´sine est
de´pose´ sur les parties ou` le me´tal n’est pas de´sire´. Ensuite le film me´tallique est de´pose´ sur l’ensemble de
la surface.Un solvant permet alors de retirer la re´sine ce qui laisse le me´tal uniquement sur les zones sans
re´sine.
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infe´rieure a` la longueur d’onde, par conse´quent son comportement vis a` vis de l’interaction
du rayonnement incident est semblable a` celui d’une surface plane me´tallise´e. Les avan-
tages d’une telle structure sont sa faible masse, donc une faible capacite´ calorifique ainsi
qu’une faible interaction avec les particules cosmiques (petite section efficace).
Le plus souvent, pour obtenir de bonnes performances, ces bolome`tres sont associe´s a`
des transistors JFET pour la pre´-amplification du signal8 (voir figure 2.6 pour le sche´ma
classique du circuit de lecture d’un bolome`tre re´sisitif). Les NEP obtenus avec ce type
de bolome`tres sont de 1.5 × 10−17 W Hz−1/2 a` 300 mK et 1.5 × 10−18 W Hz−1/2 a` 100
mK (avec des constantes de temps respectivement de 100 ms et 65 ms) [Lange 96] et
[Griffin 00].
Les re´sultats obtenus par la solution spider web - thermome`tre NTD-Ge ont permis de
prouver l’efficacite´ d’une telle technologie pour la premie`re ge´ne´ration de came´ras (sub)-
millime´triques. Ne´anmoins, pour la conception de grands plans focaux (> 1000 pixels)
la solution consistant a` venir coller ou presser les thermome`tres manuellement sur la
membrane apparaˆıt comme re´dhibitoire ou tout du moins mal adapte´e. C’est pour palier a`
cette limitation que la conception de bolome`tres de type monolithiques a e´te´ explore´e. Les
premiers de´veloppements ont e´te´ mene´s par Downey qui a e´labore´ en 84 un bolome`tre “tout
silicium” [Downey 84]. Des techniques de micro-usinage silicium ont e´te´ utilise´es pour cre´er
une structure suspendue par des poutres de silicium qui permettent de controˆler la fuite
thermique vers le substrat. Le thermome`tre est directement implante´ dans la structure
centrale (Si:Pb:B), et l’absorbant est du bismuth de´pose´ en couche mince sur le silicium.
Ce dispositif a e´te´ repris par le groupe de H. Moseley au GSFC pour le projet SHARC
(voir figure 2.7).
L’avantage de cette technologie est qu’elle permet d’envisager la re´alisation d’un grand
nombre de pixels, de fac¸on collective, garantissant des proprie´te´s e´lectro-thermiques iden-
tiques pour une meˆme se´rie de fabrication. Cette piste est celle qu’a choisie le CEA,
comme d’autres laboratoires par la suite, pour le de´veloppement de grandes matrices de
bolome`tres submillime´triques.
8En fait il s’agit plutoˆt d’e´tages de suiveurs qui servent a` l’adaptation d’impe´dance pour transmettre
le signal vers d’autres e´tages d’amplification. La tempe´rature minimale de fonctionnement des JFET est
de l’ordre de 80K (optimale vers 120K).
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Conductivies in the range of 20 pW/K to 20 nW/K at 100 mK are easily achieved.  The thermal efficiency of the 
bolometer, defined as the fraction of the absorbed power that contributes to a temperature rise of the thermistor, is a 
function of the geometry of the device, and of the relative thermal conductivities of the absorber, the mechanical support 
legs, and the electrical leads.  A full discussion of the thermal efficiency is given in Turner et @l. [7].  The thermal 








Figure 2.  A 100 GHz PFM detector.  The absorber is 4500 !m in diameter (see Table 2 for other parameters).  The 
temperature rise of the absorber is measured via an NTD Ge thermistor positioned at the center of the web. The inset 
shows the In bump bonds that connect the themistor to the absorber. 
 
Fig. 2.4 – Photo d’un bolome`tre de type spider web a` 100 GHz de´veloppe´ pour Planck.
Le mate´riau absorbant est de l’or (couche de ∼ 12 nm) de´pose´ sur la membrane de Si3N4
par lift-off. Le diame`tre de l’absorbant est de 4.5 mm. Le thermome`tre est de type NTD
Ge (aggrandissement) et est rapporte´ sur l’absorbant par hybridation par bille d’indium
(d’apre`s [Yun 03]).
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Fig. 1. Cross section of the SPIRE detector array showing the feed horns,
circular waveguide section, and detector cavity. The drawing is not to scale. The
dimensions labeled on this figure are listed in Table I for each of the photometer
and FTS arrays. To give maximum overlap of the detectors in the focal plane, the
horn center-to-center spacing was set for the photometers and
for the spectrometers. The horn aperture is 100 m less than the horn spacings
to allow for 50- m wall thickness. There is an vacuum gap of approximately
between the detector wafer and horn block. The length “L,” shown on the
left-hand side of the figure is to the apex of the horn.
absorption, the bolometer absorbers have a “spider-web”
architecture. The detector wafer has 1.8- m–thick Si N
micromesh absorber patterned on a 350- m-thick silicon
substrate. Neutron-transmutation-doped (NTD) germanium
(Ge) thermistors are indium (In) bump bonded to the absorbers.
The detector wafer is mounted on a second metallized silicon
wafer, which has been etched to form tuned backshorts. The
detector wafer and backshort wafer combination is fixed to an
invar backplate. Invar is used to minimize mechanical stress
on silicon during thermal recycling and to keep the detectors
aligned. The feed horn block is mounted on the invar backplate
so that it is suspended over the detector wafer and maintains a
safe vacuum gap between them. The lower half of the feed horn
block, referred as the “frontshort,” and the backshort along
with the detector form the integrating cavity. The cavities are
circularly symmetric about the axis of the circular waveguides
connected to the feed horns. The integrating cavity has a
diameter of with a –diameter micromesh absorber
sitting at approximately distance from both the frontshort
and backshort for optimum absorption. is the free-space
wavelength at the band center of the different photometer
and the FTS arrays. It can be seen from Fig. 1 that there is
a vacuum gap in each pixel, which will allow cavity
energy to leak from one pixel to the other, possibly degrading
isolation between adjacent cavities. For convenience, the five
SPIRE detector arrays have been designated “P/SW,” “P/MW,”
and “P/LW” for the short, medium, and long wavelength
photometers, and “S/SW” and “S/LW” for the short and long
wavelength spectrometers, respectively. For each array, the
dimensions indicated in Fig. 1 are listed in Table I.
A. Simulation Setup
The basic objective of our simulations was to design, opti-
mize, and predict performance of the bolometric integrating
cavities. We used Ansoft’s High Frequency Structure Simu-
lator (HFSS)1 for simulating SPIRE’s integrating cavities.
HFSS solves electromagnetic-field parameters in arbitrary
1High Frequency Structure Simulator (HFSS), Ver. 8, Ansoft Corporation,
Pittsburgh, PA.
TABLE I
FEED HORN AND CAVITY DIMENSIONS
three-dimensional structures using finite-element techniques.
HFSS is ideal for our simulations because the calculated field
quantities inside the cavities can be accessed, thereby allowing
the optical coupling efficiency to be estimated. HFSS has
been used before for integrating cavity coupling efficiency
calculations by using a simple technique where the differences
in the -parameters, with and without the absorber inside the
cavity, were used for predicting reflected and absorbed power
in the cavity [6], [7]. HFSS has also been used to simulate com-
plicated waveguide-based circuits such as solid-state frequency
multipliers and ortho-mode transducers [8]–[10]. Due to the
tremendous improvement in HFSS capabilities and phenomenal
improvement of computer speeds over the last couple of years,
it is now possible to carry out more sophisticated and detailed
simulations and, consequently, to perform electromagnetic
calculations to optimize and predict performance of large arrays
of feed horn coupled integrating cavities.
Given that the cavities are larger than a wavelength, it was
impossible to simulate an entire array in a single simulation
using HFSS. Thus, we simulated an array of pixels by mod-
eling a single pixel and using radiation boundary conditions on
the outer walls of the pixel. Radiation boundaries absorb the
energy incident on them. One could also use matching bound-
aries, also known as master–slave boundaries, to simulate pe-
riodic structures. Since the design was expected to have very
low energy leakage between the pixels, both the radiation and
matching boundary conditions would give similar results. We
indeed checked this for our model and found the results obtained
using both the radiation and the master–slave boundaries to be
comparable. We also found that the simulation with radiation
boundaries converged more quickly, making it the best choice
for treating the boundary conditions for our simulations.
Fig. 2 shows the schematic of our single pixel model used for
HFSS simulations. The top metal cover, which is a part of the
horn block, is removed (shown upside down in this figure) to
show the different components inside the cavity more clearly.
Although, in reality, the micromesh absorbers are supported by
thin silicon nitride legs, we suspended the absorbers in free
space to simplify the model. Since the legs are thin (1.5 m
4 m) and only one of them is metallized to carry detector
bias, this simplification did not affect the simulations. The ab-
sorber itself was metallized to approximately match the free-
space impedance to facilitate absorption. The metal backshort
was realized using perfect boundary condition on the pro-
truded part of the backshort wafer, as shown in Fig. 2.
To determine the optical efficiency of the cavity, we needed
to calculate the power absorbed by the absorber inside the inte-
Fig. 2.5 – Repre´sentation des pixels bolome´triques de´veloppe´s pour SPIRE par le JPL
(le sche´ma n’est pa a` l’e´chelle). La m mbrane spid r web est place´e dans une cavite´ e
hauteur λ/4. Pour le photome`tre, λ0 va de 250 a` 517 µm, L de 23 a` 46 mm et A de 2.4 a`
4.9 mm (d’apre`s [Chattopadhyay 03]).






Fig. 2.6 – Sche´ma e´lectrique classique d’un circuit de lecture d’un bolome`tre de type
re´sistif.












Note:  The width of the legs has








Fig. 2.7 – Repre´sentation d’un pixel bolome`trique de type monolithique re´alise´ en silicium
(l’absorbant est du bismuth), pour le projet SHARC 1. La partie centrale mesure 2 × 1
mm, l’e´paisseur e´tant de 12 µm (d’apre`s [Benford 99]).
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2.3.2 Les Bolome`tres de type TES
Les me´taux supraconducteurs sont de plus en plus e´tudie´s dans le domaine des bo-
lome`tres (sub)-millime´triques pour remplacer les traditionnels thermome`tres re´sistifs se-
miconducteurs (voir par exemple [Clarke 77], [Lee 98]). Un tel mate´riau voit sa re´sistance
e´lectrique chuter fortement lorsque sa tempe´rature est abaisse´e en dessous d’une certaine












• Volt@ge-bi@sed on norm@l - superconducting tr@nsition
• Resist@nce h@s @ very steep dependence on temper@ture in tr@nsition region
• Film held @t const@nt volt@ge bi@s - ch@nge in resist@nce results in @ ch@nge in current 
through the film
• Low noise, low power (~ 1nW) SQUID @mmeter re@dout
• Under development @t  NIST/GSFC,  JPL,  UC Berkeley,  SRON
• TES = Tr@nsition Edge SensorFig. 2.8 – (a) Caracte´ristique Re´sistance / Tempe´rature typique d’un mate´riau supracon-
ducteur. (b) Circuit de lecture associe´ au bolome`tre TES, utilisant un SQUID.
Un bol me`tre qui utilise un thermome`tre supraconducteur (on parle alors de bolome`tre
TES) a donc une sensibilite´ tre`s importante autour de la zone de transition entre l’e´tat
normal et l’e´tat supraconducteur (α allant de 50 a` 2000). A premie`re vue, ce type de
de´tecteur n’est pas adapte´ pour la re´alisation de bolome`tres e´quipant les te´lescopes au sol,
du fait de la tre`s grande variation de puissance optique incidente sur le de´tecteur (le TES
peut e´ventuellement passer dans le mode re´sistif, et donc pre´senter un α tre`s petit).
Un moyen de contourner cette limitation est d’utiliser l’effet de la contre-re´action
e´lectro-thermique forte (strong electrothermal feedback en anglais cf. [Lee 96]). Si le syste`me
est polarise´ en tension (constante), une e´le´vation de la puissance de fond provoque une
augmentation de la valeur de la re´sistance du TES R (et une diminution du courant
de lecture). La puissance Joule donne´e par PJ = V 2/R diminue. La puissance totale
(Pphot.+PJ) varie alors tre`s peu, tout comme la tempe´rature du bolome`tre. Cette contre-
re´action a l’avantage de diminuer fortement la constante de temps du syste`me, ainsi que
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le bruit Johnson9.
Les variations de courant re´sultant des petites variations de re´sistance (l’impe´dance
typique des TES est de quelques mΩ) sont lues par un transistor de type SQUID (voir
la revue de K. Irwin [Irwin 02]). Ces transistors ont l’avantage de pouvoir eˆtre utilise´s a`
de tre`s basses tempe´ratures avec une dissipation thermique ne´gligeable et sont tre`s peu
bruyants.
Les re´sultats obtenus par plusieurs groupes sont encourageants (NEP de l’ordre de 1×
10−17 W Hz−1/2, τ ≈ 10 ms a` 300 mK [Lee 97]), d’autant plus que leur conception est tout
a` fait compatible avec les techniques de fabrication collective (voir figure 2.11). Les points
durs actuels restent la suppression du bruit en 1/f, le blindage magne´tique des SQUIDs,
l’adaptation aux conditions de fort background et le multiplexage. Sur ce dernier point, le
groupe de Berkeley propose une technique de multiplexage fre´quentiel (Frequency domain
multiplexing, cf. [Lanting 03]) dans laquelle chaque bolome`tre est polarise´ en tension a` une
fre´quence donne´e. Les signaux sont ensuite somme´s a` l’entre´e d’un SQUID, transmis puis
de´multiplexe´s par l’e´lectronique chaude.
Les figures suivantes pre´sentent divers travaux dans le domaine des TES. La figure
2.13 notamment pre´sente un concept de plan focal de bolome`tres de type TES couple´s
avec des antennes. Ce type d’absorption est notamment de´veloppe´ pour la de´tection de la
polarisation du CMB.
9Ne´anmoins, cette contre-re´action trouve ses limites dans le cas de tre`s grandes variations de puissance
incidente, et certains groupes envisagent l’implantation sur un meˆme pixel de deux mate´riaux supracon-
ducteurs ayant des transitions a` des tempe´ratures diffe´rentes, de manie`re a` couvrir une grande gamme de
puissance incidente (cf. [Griffin 00]).




Fig. 2.9 – (a) Repre´sentation du concept de pixel bolome´trique a` TES (Mo-Cu) pour
SCUBA 2. (b) Le plan focal, concept semblable a` celui propose´ par le CEA, contiendra 5120
pixels a` 450 µm et autant a` 850 µm (4 matrices de 32 × 40 pixels), d’apre`s [Duncan 03].
9
Berkeley                            JPL
Fig. 2.10 – Prototype de matrice de bolome`tres TES de´veloppe´ au JPL [Dowell 03b].
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Fig. 2.11 – De´veloppement de matrices de bolome`tres TES a` Berkeley. Un prototype de
structure me´canique 32 × 32 pixels a e´te´ conc¸u [Gildemeister 00].
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MPIfR Bolometer
Abbildung 5: Test-Array mit supraleitenden Thermistoren. Die TES-Thermistoren befinden sich in einer Ecke
des quadratischen Goldrings in der Mitte der Membran. Der Goldring bewirkt durch seine gute Wa¨rmeleitung,
dass alle Phononen, die innerhalb des Rings erzeugt wurden, zur Erwa¨rmung des Thermistors beitragen. Auf
dem Wafer sind Niob-Leitungen, die, ausser auf der Membran, mit Gold abgedeckt sind. Nach aussen sorgen
Gold-Bonds fu¨r thermische und Aluminium Bonds fu¨r elektrische Verbindungen. Gitterkonstante des hexago-
nalen Arrays: 5,5 mm.
folgreich implementiert. Der Thermistor ist hier eine Metallschicht, die in dem U¨bergang zwischen Supra- und
Normalleitung betrieben wird. Dieser U¨bergang ist sehr steil und fu¨hrt daher zu einer hohen Empfindlichkeit.
Bolometer dieser Art werden als TES-Bolometer bezeichnet (Transition Edge Sensor). Erste Implementierun-
gen hatten Probleme mit der Stabilita¨t und supraleitende Bolometer waren fast vergessen, bis K. D. Irwin in
1994 die entscheidende, im Ru¨ckblick selbstversta¨ndliche, Einsicht hatte dass Thermistoren mit positiver Tem-
peraturkoeffizienten mit konstanter Bias- Spannung betrieben werden mu¨ssen. Halbleiterthermistoren mit ne-
gativem Temperaturkoeffizienten verlangen dagegen konstanten Bias-Strom. Wenn man das beachtet, entsteht
eine elektrothermische Ru¨ckkopplung im Bolometer, die den Arbeitspunkt stabilisiert. Wegen ihrer extrem stei-
len Temperaturcharakteristik ist dieser Effekt bei supraleitenden Thermistoren besonders gross und macht das
Bolometer sehr schnell und erho¨ht seine Linearita¨t (siehe Abb. 4). Fu¨r die geringen elektrischen Widersta¨nde
der supraleitenden Bolometer existieren bereits kryogene Versta¨rkerelemente in der Form von SQUIDs (Su-
perconducting Quantum Interference Devices). SQUIDs bestehen aus zwei Josephson Elementen in einem
supraleitendem Ring. Sie stellen extrem empfindliche Magnetometer dar, die aber auch einen Strom sehr ge-
nau messen ko¨nnen, wenn man diesen erst in ein Magnetfeld umwandelt. In diesem Modus ist ein SQUID ein
rauscharmer kryogener Stromversta¨rker mit minimaler Dissipation (nW).
Die diffizile SQUID Technologie wird nur von wenigen Instituten beherrscht und wir haben daher schon vor
einigen Jahren eine Zusammenarbeit mit dem IPHT (Institut fu¨r Physikalische Hochtechnologie) in Jena be-
gonnen. Das IPHT ist international anerkannt fu¨r seine Kompetenz in der SQUID Technologie. Als Thermi-
storschicht haben wir zusammen ein Schichtpaket (Bilayer) aus Molybda¨n und Gold entwickelt, das es erlaubt
u¨ber den Proximity Effekt eine Sprungtemperatur zwischen 200 und 600mK einzustellen. Ein erstes Testarray
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Fig. 2.12 – Prototype de bolome`tres TES de´veloppe´s par le MPIfR, l’Universite´ de Bo-
chum et l’IPHT en Allemagne (mate´riau bi-couches de molybde`ne / palladium-or), d’apre`s
[May 03]. POLARBEAR-I focalplane
• 150 pixels x 2 polarizations = 300 single-color 
bolometers
• 3 Frequency bands, 150, 250, and 350 GHz
Fig. 2.13 – C nc pt de plan focal pour l’expe´rience de de´tectio de polarisation du CMB
Polarbear conc¸u pa le groupe cosmologie de l’Universite´ de B rkeley. Da s un premier
temps, 300 bolome`tres TES a` antennes seront re´partis sur 3 bandes, 150, 250 et 350 GHz.
3000 bolome`tres sont pr´vus pour la suite [Richards 03].
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2.4 Les Matrices de Bolome`tres du CEA
2.4.1 Le Contexte
Au de´but des anne´es 90, avec l’ame´lioration remarquable des techniques de de´tection
submillime´trique, un projet ambitieux d’observatoire spatial europe´en en infrarouge loin-
tain - submillime´trique est envisage´. En 1995, le CEA (le LETI/LIR et le DAPNIA/SAp10),
fort de son expe´rience dans le de´veloppement d’instrumentation spatiale infrarouge11,
de´bute l’e´tude d’un concept de matrice de bolome`tres pouvant satisfaire les besoins de
cette future mission de l’ESA12, le satellite Herschel (anciennement FIRST) [Pilbratt 01].
L’objectif e´tait de proposer un plan focal comprenant un grand nombre de pixels pour
couvrir un champ de vue important avec un e´chantillonnage instantane´ de l’image au
crite`re de Rayleigh. Ces spe´cifications impliquent une fabrication collective des de´tecteurs,
l’abandon du syste`me d’absorption par coˆnes de Winston, ainsi que l’utilisation de tech-
niques de multiplexage. Le LETI posse´dait alors diverses technologies qui pouvaient eˆtre
mises en commun pour une telle re´alisation. Ainsi, la maˆıtrise de proce´de´s de micro-
usinage silicium a permis d’envisager la re´alisation de grilles de type spider web dispose´es
de manie`re carte´sienne (comme un capteur CCD optique). Les codes de calcul utilise´s pour
mode´liser l’absorption e´taient issus de technologies militaires et venaient de passer dans le
domaine public. L’aspect thermome´trique be´ne´ficiait de travaux plus anciens sur les pro-
prie´te´s des mate´riaux Si:P:B a` basse tempe´rature. Enfin, les techniques de multiplexage
de´veloppe´es pour ISOCAM a` base de transistors CMOS ont e´galement e´te´ applique´es au
proble`me.
En 2000, le concept propose´ par le CEA fut retenu pour e´quiper les deux plans focaux
de l’instrument PACS du futur satellite Herschel. Cet observatoire sera lance´ en 2007 par
une Ariane V et place´ en orbite au point L2. Il aura une dure´e de vie de trois ans et demi
(limite´e par la quantite´ d’he´lium liquide embarque´e). Il sera e´quipe´ d’un miroir primaire
de 3,5 m de diame`tre (le plus grand a` eˆtre envoye´ dans l’espace au moment du lancement)
refroidi passivement a` 80 K et de trois instruments (HIFI, SPIRE et PACS). PACS est
un spectro-photome`tre adapte´ a` la gamme 60 - 210 µm (cf. [Poglitsch 01]). Le CEA est
10LETI : Laboratoire d’Electronique de Technologie et d’Instrumentation, LIR : Laboratoire InfraRouge
a` Grenoble, DAPNIA : De´partement d’Astrophysique, de physique de Particules, de physiqueNucle´aire et
de l’Instrumentation Associe´e, SAp : Service d’AstroPhysique.
11De´veloppement de la came´ra et des de´tecteurs photoconducteurs Si:Ga d’ISOCAM, [Cesarsky 96].
12European Space Agency
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responsable de la partie photome`tre (de´tecteurs, me´canique, e´lectronique et cryoge´nie).
Deux plans focaux vont se partager la bande spectrale : le “bleu” optimise´ pour la bande
(60 - 130) µm (2048 pixels, champ de vue de 1.75’ × 3.5’) et le “rouge” pour la bande
(130 - 210) µm (512 pixels, champ de vue identique au pre´ce´dent).
2.4.2 Le Pixel et la Matrice
2.4.2.1 Description Ge´ne´rale
Le concept du bolome`tre du CEA est pre´sente´ sur la figure 2.14 [Agnese 03]. Le pas d’un
pixel est de 750 µm (le mur inter-pixel en silicium a une e´paisseur de 70 µm). Chaque
pixel posse`de une grille de silicium de 5 µm d’e´paisseur re´alise´e par des techniques de
micro-usinage. Elle supporte l’e´le´ment thermome´trique implante´ en son centre, ainsi que
le me´tal absorbant (TiN ou WN) de´pose´ en couche mince. Cette grille est suspendue par
des poutres en silicium qui font e´galement office de fuite thermique entre la grille et la
structure en silicium maintenue a` 300 mK. Cette structure ajoure´e est fonctionnellement
comparable aux spider webs du JPL.
Le thermome`tre est de type re´sistif (silicium dope´ phosphore et bore, voir paragraphe
suivant) de tre`s haute impe´dance, quelques GΩ. Des techniques d’hybridation par billes
d’indium permettent de former une cavite´ quart d’onde dans laquelle le fond est recou-
vert d’un me´tal re´flecteur (Or). Le principe de l’absorption de l’onde est de´crit dans le
paragraphe 2.4.2.3. Ces billes d’indium assurent e´galement la conduction e´lectrique entre
la grille et le substrat contenant le circuit de lecture.
Diverses difficulte´s technologiques sont apparues lors des premie`res fabrications de
matrices du fait des faibles e´paisseurs de Silicium mises en jeu et de l’utilisation de plusieurs
filie`res technologiques telles que la microe´lectronique, la micro technologie de surface et la
microconnectique.
Une matrice PACS est compose´e de 16×16 pixels actifs et 16×2 pixels aveugles (voir
la figure 2.16).
2.4.2.2 Thermome´trie a` Basse Tempe´rature
Comme on l’a vu pre´ce´demment, dans le (sub)-millime´trique les e´nergies des photons
individuels rec¸us ne sont pas assez e´leve´es pour permettre aux e´lectrons des traditionnels
mate´riaux photoconducteurs de passer dans la bande de conduction, d’ou` le recours aux
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CMOS à 300 mK
Fig. 2.14 – Le sche´ma d’un bolome`tre de´veloppe´ pour l’instrument PACS. Un absorbant
me´tallique (TiN, WN) est de´pose´ sur une grille en silicium place´e a` λ/4 d’un re´flecteur (en
Or). La cavite´ est re´alise´e par des billes d’indium, qui transmettent e´galement le signal
e´lectrique du thermome`tre (Si:P:B) au circuit de lecture situe´ sur la partie infe´rieure. Le
mur interpixel mesure 70 µm d’e´paisseur.
bolome`tres.
Les the´orie de la conduction e´lectrique des mate´riaux pouvant eˆtre utilise´s comme ther-
mome`tres dans les bolome`tres a` basses tempe´ratures a e´te´ e´tudie´e par de nombreux auteurs
(voir par exemple [Mott 56], [Anderson 58]). Ce dernier a e´tudie´ la transition me´tal-isolant
dans les semiconducteurs en conside´rant un syste`me de´sordonne´ (re´seau non re´gulier,
pre´sentant des de´fauts, se traduisant par des fluctuations de niveaux d’e´nergie). Meˆme a`
tre`s basse tempe´rature, ces mate´riaux peuvent conduire par activation thermique (interac-
tion e´lectron-phonon). Dans le cas de mate´riaux faiblement dope´s le mode de conduction
principal est la conduction par sauts entre impurete´s ou “hopping” (cf. [Shklovkii 84],
[Buzzi 99]).
C’est ce type de conduction qui intervient dans le mate´riau utilise´ dans nos bolome`tres,
le silicium mono-cristallin implante´ phosphore et bore. Ce choix s’explique par le fait que
d’une part cette technologie est tout a` fait compatible avec la filie`re silicium classique
(bien maˆıtrise´e au LETI) et d’autre part que ce mate´riau pre´sente une tre`s faible capacite´









Fig. 2.15 – Repre´sentation d’une matrice PACS. Le circuit de lecture est implante´ sous
chaque pixel (suiveur MOS et multiplexeur). Les signaux sont transporte´s vers un deuxie`me
e´tage d’amplification a` 2K via des conducteurs “flex” en kapton posse´dant une faible
conductance thermique.
calorifique a` 300 mK.
Les atomes de phosphore ont des niveaux d’e´nergie proches des nombreux niveaux de
la bande de conduction dans le silicium. Les sauts ont lieu entre les atomes de phosphore
neutres et les atomes de phosphore ionise´s.
Pour que des atomes de phosphore existent a` l’e´tat ionise´, il est ne´cessaire de doper
le mate´riau avec des atomes de bore, qui ionisent une fraction des donneurs, il s’agit du
proce´de´ de compensation13 (voir figure 2.17).
Si les concentrations en phosphore et bore sont respectivement Nd et Na, le phe´nome`ne
de saut produit une conduction e´lectrique optimale pour un facteur K = Na/Nd = 50%. A
basse tempe´rature, Na donneurs sont ionise´s par Na accepteurs (graˆce a` la compensation).
Les (Nd – Na) donneurs neutres restants peuvent alors ce´der l’un de leur e´lectron a` l’un
des Na donneurs ionise´s pour assurer la conduction e´lectrique.
13le phosphore e´tant un atome pentavalent, il peut ce´der un e´lectron au bore qui n’en a que trois sur sa
couche externe.
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Fig. 2.16 – Photo du plan focal “bleu“ de PACS contenant 8 matrices de 256 pixels (plus
32 pixels aveugles).
Diffe´rents mode`les ont e´te´ propose´s de fac¸on a` trouver la relation macroscopique
re´sistance - tempe´rature en fonction des proprie´te´s microscopiques. Le mode`le de saut
a` porte´e variable (Variable Range Hopping, VRH ) e´labore´ par Mott, conside`re que la
longueur de saut entre sites augmente lorsque la tempe´rature diminue. Efros et Shklovs-
kii proposent une extension de ce mode`le pour les tre`s basses tempe´ratures en faisant
intervenir la notion de gap coulombien (cf. [Buzzi 99]). L’expression de la re´sistivite´ est
alors :






T0 et R0 sont des parame`tres lie´s au mate´riau, T0 de´pend notamment de la compen-
sation K.
En pratique ces mode`les the´oriques expliquent les grandes lignes des comportements
des mate´riaux a` basse tempe´rature. De fac¸on a` e´tablir un mode`le quantitatif applique´
au cas pre´cis du mate´riau Si:P:B (pour notamment e´tudier l’influence du dopage et du
facteur K), P. Agne`se et C. Buzzi du LETI/LIR ont re´alise´ des simulations nume´riques
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Fig. 2.17 – Principe de la conduction par saut entre impurete´s P (saut repre´sente´ en
rouge), d’apre`s [Buzzi 99].
utilisant les techniques de percolation14. Les re´sultats ont montre´ que le comportement de
la re´sistivite´ en fonction de parame`tres de dopage et de compensation e´tait en accord avec
la loi d’Efros classique (l’exposant de l’exponentielle est tre`s proche de 1/2). Ils ont de plus
montre´ que l’effet de champ e´lectrique15 e´tait conforme a` l’e´quation d’Efros modifie´e :











E est le champ e´lectrique applique´,
k est la constante de Boltzmann,
L(T ) est la longueur de saut.
Cette expression est celle qui sera utilise´e par la suite pour les simulations nume´riques.
La figure 2.18 (b) montre le de´tail d’un thermome`tre implante´ sur la grille du bolome`tre.
14La percolation est une the´orie qui permet, d’une manie`re statistique, de de´crire la fac¸on dont se cre´e
un chemin entre des e´le´ments place´s de fac¸on ale´atoire dans un syste`me. Elle est utilise´e entre autres
pour de´crire des phe´nome`nes d’e´coulement de liquide dans un milieu poreux, ou pour la vulcanisation
d’un polyme`re. Le seuil de percolation est un parame`tre essentiel, qui marque la limite entre un re´gime de
propagation et un re´gime isolant.
15La loi d’Efros telle que de´finie par l’expression 2.27 est e´tablie dans l’hypothe`se des champs e´lectriques
faibles. En pratique, comme on cherche a` mesurer une re´sistance, une tension e´lectrique est applique´e au
mate´riau qui tend a` modifier la de´pendance R(T ).
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(a) (b)
Fig. 2.18 – (a) Photo d’un pixel PACS (grille silicium et thermome`tre implante´ dans la
partie centrale). (b) De´tail du thermome`tre et notamment de la piste e´lectrique sur l’une
des deux poutres de silicium. Le thermome`tre est “sure´leve´” par rapport au plan de la grille
(technologie Mesa). Il est en fait se´pare´ de la grille par une couche d’oxyde, ce qui permet
d’avoir une implantation uniforme des dopants dans l’ensemble du thermome`tre et donc des
parame`tres de conduction e´lectrique tre`s proches de ce qu’annonce la the´orie. Les motifs
pe´riodiques carre´s sont des de´poˆts de TiN qui permettent l’absorption du rayonnement.
2.4.2.3 Absorption du Rayonnement - Cavite´ Quart d’Onde
Dans le cas des bolome`tres du CEA, l’absorption du rayonnement est re´alise´e par un
film me´tallique de´pose´ sous les grilles de silicium16. Afin d’expliquer le phe´nome`ne d’ab-
sorption, on conside`re la propagation d’une onde e´lectromagne´tique dans un gaz d’e´lectrons
dans le cas du mode`le de Drude (e´lectrons libres de densite´ N par unite´ de volume)
[Quere 98]. Un mate´riau est notamment caracte´rise´ par sa fre´quence de plasmon, ωp, qui






ou` m est la masse de l’e´lectron, q sa charge e´lectrique et ²0 la constante die´lectrique
du vide. L’onde incidente est de la forme E = E0eiωt, ou` ω est la fre´quence de l’onde
16Le silicium, d’indice 3.4 est transparent au rayonnement (sub)-millime´trique.
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e´lectromagne´tique. Les proprie´te´s optiques du mate´riau caracte´rise´es par sa constante






² est donc positif ou ne´gatif suivant les valeurs de ω. Cela de´termine si le mate´riau est
transparent ou au contraire opaque au rayonnement. Lorsque ² est ne´gatif, le mate´riau
posse`de un indice de re´fraction complexe car ² = n2 soit n˜ = n0+in1. La partie imaginaire
correspond a` l’amortissement de l’onde incidente dans le mate´riau et donc a` son absorption.










ou` τ est le temps de retour a` l’e´quilibre de la fonction de distribution des e´lectrons apre`s
une perturbation. Lorsque σ est re´el, il de´finit le re´gime purement re´sistif et si ωp ¿ 1τ , le
milieu est dit re´sistif dilue´ et absorbe le rayonnement. La conductivite´ permet de choisir
le mate´riau afin qu’il soit adapte´ en impe´dance au vide, pour ne pas produire de re´flexions
parasites. Pour cela on utilise la notion de re´sistance par carre´, inde´pendante de toute




σd = 377Ω/ (impe´dance du vide) est la valeur que doit avoir
un mate´riau pour eˆtre adapte´ en impe´dance.
Pour la conception du bolome`tre du CEA, le choix du me´tal absorbant s’est porte´
sur le TiN (ou le WN e´galement), me´tal qui pre´sente les caracte´ristiques ade´quates en
conductivite´ et compatible avec la technologie de fabrication. Le me´tal est de´pose´ sous
les grilles, a` une distance λ/4 du re´flecteur en or, soit a` 20 µm dans la configuration
PACS “bleue” (25 µm pour le plan focal “rouge”). La composante e´lectrique du champ
e´lectromagne´tique re´fle´chie par l’or est en opposition de phase par rapport a` la composante
incidente.
En effet dans le cas d’une re´flexion me´tallique, pour que la composante tangentielle du
champ e´lectrique soit nulle en surface du me´tal, les e´lectrons situe´s dans cette zone cre´ent
un champ de meˆme amplitude en opposition de phase par rapport au champ incident. Il
s’e´tablit une onde stationnaire dans cette cavite´. Un ventre de champ e´lectrique apparaˆıt
sur la grille qui a e´te´ place´e a` λ/4 par l’interme´diaire de billes d’indium. Le rayonnement
se trouve a` cet endroit uniquement sous la forme du champ e´lectrique, la composante
magne´tique e´tant re´fle´chie sans de´phasage, elle pre´sente un noeud a` cet endroit. L’onde est
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efficacement absorbe´e par le me´tal, on parle de re´sonance verticale (en the´orie, l’absorption
est de 100% a` la longueur d’onde vise´e).
Il est possible d’e´largir la bande d’absorption en plac¸ant des motifs me´talliques hori-
zontaux sur la grille de silicium (voir figure 2.18 b). Une re´sonance se produit alors entre les
motifs et on parle de re´sonance horizontale. Un code de calcul de´veloppe´ au CEA/CESTA
permet de simuler cette double re´sonance et a permis d’e´laborer une structure qui remplace
efficacement les coˆnes de Winston et les sphe`res inte´grantes.
Dans le but de diminuer la capacite´ calorifique, le me´tal absorbant utilise´ pour ces
matrices est supraconducteur a` 300 mK (TiN, Tc=2.2 K), ce qui peut paraˆıtre incompatible
avec l’aspect absorption de l’onde e´lectromagne´tique. L’absorption du rayonnement est
ne´anmoins possible dans une certaine gamme de longueurs d’ondes comme le de´crit la
the´orie BCS17.
Dans un supraconducteur, coexistent des e´lectrons normaux et des e´lectrons “lie´s”
(interaction e´lectron-phonon) appele´s paires de Cooper. Une analogie avec la physique
des semiconducteurs permet de conside´rer l’existence d’une bande interdite se´parant les
e´lectrons lie´s en paires de Cooper et les e´lectrons normaux.
Lorsqu’une onde e´lectromagne´tique de relativement haute fre´quence interagit avec le
mate´riau supraconducteur, le phe´nome`ne est comparable a` celui qui se produit dans le cas
d’un me´tal normal, l’onde est absorbe´e (l’e´nergie des photons est supe´rieure a` la largeur
de bande interdite, on dit e´galement que la paire de Cooper est casse´e). A plus basse
fre´quence, l’onde incidente voit une surface sans re´sistance et n’est donc pas absorbe´e.
La the´orie BCS permet de calculer la longueur d’onde limite λc en dec¸a` de laquelle le





soit, pour le TiN, λc = 1858 µm. En premie`re approximation, ce me´tal peut donc eˆtre
utilise´ pour des applications millime´triques.
2.4.2.4 Capacite´ Calorifique
Le comportement thermique d’un isolant a` basse tempe´rature est de´crit par sa capacite´
calorifique dans le mode`le de Debye. La chaleur se propage dans le mate´riau sous forme
d’une vibration quantique du re´seau, un phonon. Par analogie avec l’e´lectromagne´tisme le
17Mode`le de Bardeen, Cooper et Schrieffer, voir [Dumoulin 96].
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phonon repre´sente un phe´nome`ne ondulatoire et peut eˆtre conside´re´ comme une particule
de´crite par la statistique de Bose-Einstein. L’e´nergie d’une onde qui se propage dans le
milieu peut s’e´crire E = Nhν, ou` N est le nombre de phonons associe´s a` l’onde, et ν est
la fre´quence de l’onde.





V est le volume du mate´riau, v est la vitesse du phonon.










ou` TD est la tempe´rature de Debye.
Dans le cas d’un me´tal, la capacite´ calorifique est e´galement lie´e au gaz d’e´lectrons
libres. Lorsque la tempe´rature est e´leve´e de 0 a` T, seuls les e´lectrons proches du niveau
de Fermi sont excite´s. Ces e´lectrons sont au nombre de nFkT et leur e´nergie d’excitation
est de l’ordre de 2kT . La variation d’e´nergie est ∆E = 2nFk2T 2. La capacite´ calorifique






La conduction thermique microscopique s’effectue par phonons dans le cas d’un isolant
et e´galement par les e´lectrons dans les me´taux. Les particules qui ve´hiculent l’e´nergie
calorifique peuvent subir des collisions contre les parois du mate´riau ou les impurete´s du
re´seau, ce qui en fait un phe´nome`ne re´sistif.
Me´taux : dans le cas du mode`le de Drude pour un me´tal, le transfert de chaleur est
d’autant plus efficace que le libre parcours moyen des e´lectrons, Λ et leur vitesse, v sont









2 = 32mkT ).
Isolants : a` basse tempe´rature, la conduction thermique par phonons intervient. Ce
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phe´nome`ne est de´crit par le mode`le de Casimir concernant la conduction de la chaleur
dans les cristaux. Il formalise la conduction pour des longueurs d’onde de phonons du
meˆme ordre de grandeur que les structures de silicium dans lesquelles le processus a lieu.
Les phonons sont alors re´fle´chis par les parois du mate´riau de la meˆme fac¸on qu’une
onde e´lectromagne´tique dans un guide d’onde. Cette analogie permet de montrer que la
conductance dans un cristal est de la forme
G(T ) = AT 3 (2.37)
Pour l’e´tude de nos de´tecteurs, la conductance des poutres de silicium qui assurent le
lien thermique entre les grilles de de´tection et la source froide, est donc de la forme,
G(T ) = aT + bT 3 (2.38)
2.4.2.6 Le Syste`me de Lecture
L’une des spe´cifications de de´part dans la conception des matrices de bolome`tres au
CEA, e´tait l’imple´mentation d’un syste`me de multiplexage, de manie`re a` pouvoir utiliser
un grand nombre de de´tecteurs. La solution retenue (bolome`tres re´sistifs) implique que le
circuit de lecture soit situe´ au plus pre`s de l’e´tage de de´tection (a` 2K a` l’origine) de fac¸on
a` diminuer les effets de microphonie et a` abaisser la constante de temps e´lectrique18.
Les composants traditionnellement utilise´s comme suiveurs en bolome´trie jusque la`
e´taient les transistors JFET, peu bruyants (typiquement 0.3 nV Hz−1/2), mais ne fonc-
tionnant pas a` tre`s basse tempe´rature. Leur emploi dans le cas de la solution du CEA
n’e´tait par conse´quent pas envisageable.
La seule solution dans ce cas pour re´aliser un e´tage de pre´-amplification et de mul-
tiplexage directement a` l’e´tage de´tecteurs est d’utiliser des transistors MOS qui fonc-
tionnent a` basses tempe´ratures. Ces composants avaient de´ja` e´te´ employe´s a` 4K par le
LETI pour la conception du syste`me de multiplexage de la came´ra ISOCAM, mais jamais
a` une tempe´rature infe´rieure. L’utilisation de tels transistors peut sembler inadapte´e dans
18La conception monolithique fut la technologie retenue pour la fabrication de ces grandes matrices, im-
pliquant l’usage de thermome`tres en silicium (implante´) de haute impe´dance (au moins quelques centaines
de MΩ). Or si le dispositif utilise des pre´-amplificateurs de´porte´s a` plus haute tempe´rature, et comme les
fils entre les bolome`tres et l’e´tage de pre´-amplification posse`dent une capacite´ e´lectrique non ne´gligeable,
la valeur de la constante de temps, RC re´sultante est re´dhibitoire pour les applications envisage´es.
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une expe´rience d’astrophysique ou` l’on cherche a` atteindre les limitations fondamentales,
puisque leur niveau de bruit typique est de l’ordre de quelques µV Hz−1/2 a` 1Hz (fort
bruit 1/f). La solution a` ce proble`me consiste a` avoir une re´ponse tre`s e´leve´e, de fac¸on a`
compenser les effets du bruit des MOS. Dans le cas de PACS, ou` la puissance incidente
(background) est de l’ordre de 5 pW par bolome`tre ([PACS]), la valeur de la re´sistance
bolome´trique est typiquement de quelques GΩ a` 300 mK. Nous verrons dans le prochain
chapitre que pour les applications millime´trique au sol, il s’agit sensiblement du meˆme
ordre de grandeur de puissance de fond.
Dans le concept propose´, mesurer le flux optique incident revient a` mesurer une va-
riation de tension au point milieu du pont e´lectrique forme´ par la re´sistance bolome´trique
(place´e au centre de la grille) et par une re´sistance de re´fe´rence place´e a` 300 mK entre
chaque pixel (voir la figure 2.19). Le signal est ensuite dirige´ vers un transistor MOS utilise´
en suiveur (gain en tension proche de 1, aucun de´phasage entre le signal d’entre´e et de
sortie, grande impe´dance d’entre´e, faible impe´dance de sortie). Le syste`me de multiplexage
(16 pixels vers une sortie) utilise ensuite la commutation de transistors MOS.
Fig. 2.19 – Photo des grilles de silicium des bolome`tres CEA. Pour chaque pixel, le ther-
mome`tre bolome´trique apparaˆıt sur une des deux branches de la partie centrale (en gris
et vertical) et les thermome`tres de re´fe´rence sont situe´s sur les se´paration inter-pixels.
Les points situe´s autour des pixels sont les points de contact pour l’hybridation par bille
d’indium.
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Pour re´duire le bruit en 1/f du suiveur MOS, un syste`me de modulation e´lectrique19
a e´te´ imple´mente´ (voir le circuit de lecture sur la figure 2.20). Le signal est module´ avant
l’e´tage MOS a` une fre´quence de l’ordre de 1 kHz (modulation entre le signal bolome´trique
et une tension de re´fe´rence, VRL), ce qui permet en the´orie de s’affranchir des perturba-











































Fig. 2.20 – Circuit de lecture simplifie´ utilise´ pour les matrices PACS. Le circuit repre´sente´
dans la partie supe´rieure permet la lecture de 16 pixels actifs de la matrice et transmet les
signaux vers une seule voie. L’autre sche´ma repre´sente la lecture des 16 pixels aveugles.
Afin de re´duire les perturbations exte´rieures (variations de tempe´rature par exemple),
un autre syste`me diffe´rentiel a e´te´ mis en place : l’imple´mentation de pixels aveugles.
Pour une matrice de 16×16 pixels actifs, 2 range´es de 16 pixels aveugles sont place´es
a` une extre´mite´ de la matrice (voir figure 2.21). Ces pixels sont semblables aux pixels
actifs, mais recouverts d’une couche de silicium me´tallise´e et e´quipe´s d’une re´sistance
de chauffage permettant de simuler les meˆmes conditions de puissance background. Une
19Me´thode du double e´chantillonnage corre´le´.
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lecture diffe´rentielle est re´alise´e au niveau de l’e´lectronique chaude.
Fig. 2.21 – Photo d’une matrice 16×16 pixels pour PACS. 2 range´es de 16 pixels aveugles
sont dispose´es sous une couche de silicium me´tallise´ pour s’affranchir des perturbations
exte´rieures graˆce a` la mesure diffe´rentielle. Les signaux sont transmis a` un deuxie`me e´tage
d’amplification a` 2K via un flex en kapton.
De manie`re a` re´partir la puissance dissipe´e par la pre´-amplification et le multiplexage
et respecter le budget thermique sur l’e´tage 300 mK (8 µW disponibles dans l’instrument
PACS), un autre e´tage de pre´-amplification est place´ a` 2K, sous l’e´tage de de´tection






Dans ce chapitre une e´tude des parame`tres electro-thermiques des bolome`tres de´veloppe´s
pour notre projet est re´alise´e a` partir de la mode´lisation de leur comportement physique.
Les conditions spe´cifiques impose´es par une observation dans le domaine millime´trique
au sol, avec le te´lescope de 30m de l’IRAM, sont de´termine´es et permettent d’estimer
l’ordre de grandeur de la sensibilite´ a` atteindre pour envisager un instrument dont les
performances seraient limite´es par les fluctuations du fond optique. Les re´sultats issus de
la simulation nume´rique permettent ensuite de de´terminer les parame`tres optimaux et les
diverses caracte´ristiques des bolome`tres millime´triques. Dans un second temps, certaines
mesures re´alise´es dans le cadre de l’instrument PACS sont pre´sente´es et compare´es aux
re´sultats des simulations. L’aspect particulier de l’absorption du rayonnement sera aborde´
dans le prochain chapitre.
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3.1 Estimation des Performances
3.1.1 Puissance de Fond Par Pixel et NEP photon
L’estimation de la puissance totale optique incidente par pixel va eˆtre le facteur princi-
pal qui va permettre de de´terminer la sensibilite´ ultime de l’instrument. En effet, cette puis-
sance optique fixe le bruit de photon, qui comme on l’a vu, est le bruit fondamental dans le
processus de de´tection pour les instruments d’observation du spectre e´lectromagne´tique.
La conception de l’instrument cherchera donc a` optimiser tous les parame`tres libres de
manie`re a` maintenir toutes les autres sources de bruit en dessous de cette limite.
La puissance optique incidente par pixel de´pend bien-entendu du sche´ma optique de
l’instrument et notamment de l’e´tendue de faisceau du syste`me, E = AΩ, quantite´ qui se
conserve dans l’ensemble du syste`me optique.
Du point de vue du pixel, l’angle de vue Ωpixel sous lequel le rayonnement du te´lescope












ou` Soptique est la surface du syste`me optique re´alisant la formation de l’image finale
sur le plan focal, Doptique son diame`tre, f la focale du syste`me et F = fD .
Comme il est pre´vu que les pixels e´chantillonnent le plan focal image au crite`re de
Rayleigh, leur taille s’e´crit :
p = 0.5Fλ (3.3)





Le calcul de la puissance qui atteint le bolome`tre est effectue´ en utilisant les proprie´te´s
de marche inverse de la lumie`re (principe de Helmoltz). Tout se qui se trouve dans le
trajet du faisceau incident sur le de´tecteur contribue a` la puissance totale : diaphragmes de
champ, optique (miroirs, lentilles et filtres), te´lescope, atmosphe`re, sources astrophysiques.
Un grand soin doit donc eˆtre apporte´ au sche´ma optique et au choix des mate´riaux utilise´s
dans la conception de l’instrument pour minimiser cette puissance de fond (mate´riaux a`
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faible coefficient d’e´mission dans le millime´trique, utilisation de peinture absorbante pour
supprimer le rayonnement parasite).
Aux fre´quences conside´re´es (ν = 250 GHz), et pour les tempe´ratures envisage´es (typi-
quement, atmosphe`re a` 250 K, te´lescope et optique “chaude” a` 280 K, divers e´tages de la
came´ra a` 77K, 2K et 0.3K), l’approximation du re´gime Rayleigh-Jeans permet de d’e´crire





La puissance optique incidente sur un pixel de´pend alors de divers facteurs :
– le coefficient de remplissage ge´ome´trique du de´tecteur ηpix (0.95),
– le coefficient d’absorption du de´tecteur ηabs (0.85),
– la transmission du syste`me optique ηopt (0.25),
– le coefficient d’e´mission des diaphragmes ²b (0.05),
– le coefficient d’e´mission de l’optique ²opt (0.05),
– le coefficient d’e´mission du te´lescope ²t (0.1),
– le coefficient de transmission du te´lescope ttel (0.9),
– l’airmass A (masse d’air),
– l’opacite´ atmosphe´rique τ
Ainsi, la puissance totale s’e´crit :



























ou` ν1 = 200 GHz et ν2 = 280 GHz.
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αb est un facteur correctif lie´ au fait que la puissance e´mise par le baﬄage provient d’un
angle solide beaucoup plus grand que l’e´tendue de faisceau. Nos de´tecteurs ont en effet
une re´ponse angulaire relativement large (≈ pi sr) ce qui n’est pas le cas des bolome`tres
utilisant des cornets de concentration. Il est donc ne´cessaire de placer les matrices de
bolome`tres dans des enceintes froides (au mieux a` la tempe´rature du de´tecteur).
Remarquons que l’expression de la puissance totale ne fait pas intervenir explicitement
la taille du pixel. Cela vient du fait que le pas d’e´chantillonnage choisi pour l’instrument
(ici 0.5 Fλ) est de´fini par une certaine valeur d’e´tendue de faisceau (e´quation 3.4). Plu-
sieurs combinaisons “taille de pixel-ouverture” sont possibles pour re´pondre a` la condition
d’e´chantillonnage choisie.
Parmi tous les parame`tres qui de´finissent la puissance Ppix, la plupart sont difficiles a`
estimer avec pre´cision. L’ide´e est donc de de´finir une plage de possibilite´s qui va permettre
de se rapprocher du cas d’un instrument re´el et de de´finir la gamme de puissances atten-
dues. La figure 3.1 montre la variation de la puissance de fond sur un pixel, en fonction
de l’e´le´vation et de l’opacite´.
Les valeurs nume´riques utilise´es dans ce calcul sont :
ηpix = 0.95, ηabs = 0.85± 10%, ²t = 0.1± 10%, ²opt = 0.05± 10%, ηopt = 0.25± 30%,
²b = 0.05± 10%, et l’opacite´ atmosphe´rique variant de 0.1 a` 0.8.
Le cas moyen donne une puissance background de l’ordre de 5 pW a` une e´le´vation de
50◦, avec des variations de 4 a` 9 pW suivant les conditions d’observation1.
D’apre`s l’e´quation 2.21, la valeur moyenne du NEPphoton est 6.2×10−17 WHz−1/2 (avec
des variations entre 5.7 et 8.6×10−17 WHz−1/2).
3.1.2 Pre´sentation du Mode`le Nume´rique du Bolome`tre
L’objectif de l’utilisation d’un mode`le complet de notre bolome`tre est de trouver dans
un premier temps les parame`tres optimaux permettant d’obtenir un de´tecteur dont les
performances seraient limite´es par le bruit de photon calcule´ pre´ce´demment. D’apre`s les
e´quations des diffe´rents NEP e´tablies dans le chapitre 2, la condition “BLIP” impose que








1Cet ordre de grandeur de puissance est tout a` fait comparable avec la valeur attendue dans l’instrument
PACS : entre 4.1 et 7.8 pW suivant les plans focaux.
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Fig. 3.1 – Puissance de fond incidente sur un pixel a` 0.5Fλ en fonction de l’e´le´vation et
de l’opacite´ atmosphe´rique. La zone de´limite´e par le rectangle correspond aux puissances








< NEP 2photon (3.12)
Les parame`tres sur lesquels va porter l’e´tude sont la conductance G et la re´ponse S.
Il apparaˆıt a` premie`re vue que pour remplir la condition de l’e´quation pre´ce´dente G doit
eˆtre minimise´ et S le plus grand possible. Bien entendu, la tempe´rature de fonctionnement
ainsi que la re´sistance bolome´trique permettent e´galement d’optimiser le fonctionnement
comme cela peut se remarquer dans la dernie`re e´quation, mais dans notre cas on conside`re
que ces parame`tres sont fixe´s par choix technologique (T = 300 mK et voir la partie 3.1.2.4
pour la valeur de Rbolo).
Un mode`le nume´rique, prenant en compte les e´volutions particulie`res des diffe´rents
parame`tres, a e´te´ mis au point dans le cadre des de´veloppements de bolome`tres au SAp2.
2Le mode`le a e´te´ conc¸u a` l’aide de Matlab et de son extension de mode´lisation Simulink, logiciels de la
firme Mathworks.
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Il s’agit d’un mode`le dynamique, dont le coeur est l’e´quation diffe´rentielle 2.6 qui re´git les
e´changes thermiques (cf. figure 3.2).
Fig. 3.2 – Principe de base du mode`le nume´rique utilise´ pour simuler le comportement
e´lectro-thermique du bolome`tre. Les caracte´ristiques propres aux bolome`tres du CEA sont
les lois empiriques de la conductance thermique, de la capacite´ calorifique et de la re´sistance
e´lectrique, obtenues lors des diverses caracte´risations en laboratoire.
La re´solution de cette e´quation permet de connaˆıtre la tempe´rature du bolome`tre
quelque soit l’instant. Cette dernie`re influe en retour sur les diffe´rents parame`tres du
de´tecteur, comme la conductance, la capacite´ calorifique ou la re´sistance e´lectrique.
Le mode`le conc¸u sous Simulink (cf. figure 3.3) incorpore diffe´rentes caracte´ristiques
propres aux bolome`tres du CEA qui ont e´te´ mesure´es aux divers stades de de´veloppement
des de´tecteurs au LETI ou au SAp. Les parame`tres particuliers du pixel millime´trique
envisage´ sont pre´sente´s dans les parties suivantes.









































Fig. 3.3 – Le mode`le nume´rique du bolome`tre du CEA en formalisme Matlab. Le bloc
“bolome`tre” incorpore les diffe´rents e´le´ments repre´sente´s sur la figure 3.2 (voir en annexes
pour une description des diffe´rents blocs). Il est relie´ au bloc simulant la re´sistance de
charge. Les parame`tres inte´ressants (puissance optique P , tension de sortie au point milieu
vb, tempe´rature du bolome`tre Tbolo, capacite´ calorifique,. . .) sont sortis sous forme de
fichiers au format Matlab. Il est possible d’utiliser plusieurs types d’algorithmes de calculs
nume´riques (par exemple Runge-Kutta, Dormand-Prince, etc...).
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3.1.2.1 Le Pixel Millime´trique
Le de´veloppement des bolome`tres pour le millime´trique a l’avantage de be´ne´ficier des
acquis des bolome`tres PACS. Les re´sultats encourageants obtenus avec les pixels submil-
lime´triques permettent d’envisager une conception relativement proche pour notre projet.
La diffe´rence principale concerne la dimension du pixel. Le choix de la taille est un
compromis entre les aspects optiques et technologiques. En effet, il est possible en the´orie
d’utiliser un pixel dont la taille physique est infe´rieure a` la longueur d’onde que l’on
souhaite de´tecter (cf. [Savry 98] par exemple).
L’inte´reˆt d’une petite taille est de minimiser la capacite´ calorifique et de pouvoir envi-
sager un plan focal avec un grand nombre de de´tecteurs sans eˆtre trop limite´ par la place
disponible dans le cryostat. Comme la condition d’e´chantillonnage impose que p = 0.5Fλ,
une taille de pixel de 750 µm fixerait une ouverture optique de ≈ 1. Cette configuration
est envisageable mais limite le plan focal a` une centaine de pixels environ du fait des
aberrations importantes qui seraient pre´sentes pour de plus grands champs. Le nombre
d’ouverture est choisi de l’ordre de 2.5 ce qui a conduit au choix d’une taille de pixel de
1.5 mm.
Le design du pixel millime´trique est pre´sente´ sur la figure 3.4 (b). Ses e´le´ments consti-
tutifs et leur mode´lisation sont pre´sente´s dans les paragraphes suivants.
3.1.2.2 La Conductance Thermique
Il s’agit de la conductance des quatre poutres en silicium de dimensions 5 µm×2
µm×700 µm dans le cas du pixel millime´trique (cf. figure 3.4). La conductance du silicium
a e´te´ mesure´e lors du stage de DEA d’ O. Savry [Savry 98] pour des poutres adapte´es aux
matrices submillime´triques (longueur 420 µm). A partir de ces donne´es, on peut estimer
la conductance totale des quatre poutres de 700 µm :
G(T ) = 2.1× 10−10T 3 (3.13)
soit, pour une tempe´rature de 300 mK, G(0.3K) ≈ 0.6×10−11 W/K (l’erreur relative sur
ces valeurs est de l’ordre de 25% et vient de l’incertitude sur la mesure des dimensions des
poutres, cf. [Buzzi 99]).
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Fig. 3.4 – (a) Sche´ma d’un pixel de´veloppe´ pour le projet submillime´trique PACS. (b)
Sche´ma d’un pixel adapte´ pour le millime´trique : pas de 1.5 mm (grille de 1.4 mm), motifs
me´talliques de plus grande taille.
3.1.2.3 La Capacite´ Calorifique
La loi empirique mesure´e tient compte des divers mate´riaux utilise´s dans la conception
de la matrice, tels que le silicium (C varie en T 3), le me´tal absorbant supraconducteur





) et le thermome`tre implante´ (variation en T ). L’e´volution de
la capacite´ calorifique ([J/K]) avec la tempe´rature est de´finie par :





ou` VSi [cm3], Sabs et Sth sont respectivement le volume de la grille de silicium, et les
surfaces de l’absorbant me´tallique et du thermome`tre Si:P:B. Dans le cas de PACS (pixel
de 750 µm), la capacite´ calorifique totale a` 300 mK pour un pixel de type “rouge” vaut
environ 2.1×10−14 J/K.
La capacite´ calorifique de´termine, comme on l’a vu, la constante de temps thermique
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du syste`me3 (τth = C/G). Les modes d’observations envisage´s avec le te´lescope de 30m im-
posent une valeur de constante de temps maximum pour les de´tecteurs. Par exemple, pour
la nouvelle me´thode d’observation dite de fastscanning, la bande passante du de´tecteur
doit eˆtre au moins de 20 Hz (pour une vitesse de de´filement du te´lescope de 40 arcsec/s
et un e´chantillonnage a` 0.5Fλ, voir [Weferling 02]).
L’utilisation de la simulation nume´rique est ne´cessaire pour estimer cette valeur de
constante de temps dans le cas des pixels millime´triques, plus grands que les pixels de type
PACS (et donc plus lourd thermiquement). La figure 3.4 montre une structure possible
pour un tel pixel. Le calcul du volume de silicium pour une grille donne VSi = 4 × 2 ×
(75+8×10)×1400 = 1.74×106 µm3, soit 1.74×10−6 cm3 (avec 4 µm comme e´paisseur de
grille). Cela repre´sente ≈ 1.5 fois le volume des grilles de silicium de PACS4. Le mode`le va
permettre d’optimiser certains parame`tres, comme la conductance, de manie`re a` avoir une
constante de temps adapte´e aux besoins, tout en restant dans les spe´cifications de bruit.
3.1.2.4 La Re´sistance Electrique
Le mode`le d’Efros permet de mode´liser le comportement des thermome`tres haute
impe´dance Si:P:B (e´quation 2.28). Des mesures I(V) a` diffe´rentes tempe´ratures ont per-
mis de caracte´riser diffe´rents types de thermome`tres et d’e´tablir des lois empiriques pour
mesurer les parame`tres associe´s (R0, T0, longueur de saut L). La relation de´finissant la
re´sistance e´lectrique est donne´e par :








Les thermome`tres les plus performants ont pour dimension : longueur = 540 µm,
largeur = 40 µm, et sont caracte´rise´s par les parame`tres suivants :
– R0 = 220 Ω, T0 = 180 K.
– Parame`tres de la longueur de saut, a=2×10−3, b=-26×10−3, c=94×10−3 et d=-
71×10−3.
3Dans le cas de PACS, la constante de temps thermique est estime´e a` ≈ 45 Hz d’apre`s le mode`le
nume´rique.
4Remarquons qu’a` ces basses tempe´ratures, la capacite´ calorifique du me´tal est tre`s largement infe´rieure
a` celle du silicium.
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3.1.3 Optimisation a` Puissance Constante
Le mode`le nume´rique va donc eˆtre utilise´ pour de´terminer le point de fonctionnement
optimum du bolome`tre millime´trique en fonction des parame`tres libres que sont la conduc-
tance et la re´ponse e´lectrique (cf. e´quation 3.12).
3.1.3.1 Re´ponse Optimum
A puissance optique constante, il existe une polarisation e´lectrique du bolome`tre opti-
male, pour laquelle la re´ponse du de´tecteur est maximale (cf. [Chanin 84], [Griffin 88]) et
le NEP du de´tecteur minimal. C’est cette valeur de re´ponse qui doit eˆtre atteinte par le
bolome`tre pour obtenir les meilleures performances.
Pour obtenir le point de fonctionnement, le re´sultat de simulation recherche´ sera donc
une repre´sentation 2D du NEP du de´tecteur en fonction des parame`tres conductance et
tension de polarisation. Dans un souci de clarte´ et de pre´sentation de la me´thode, le cas
de la variation unique de la tension de polarisation (a` conductance constante) est d’abord
pre´sente´.
Pour chaque valeur de la polarisation e´lectrique, la simulation va calculer la re´ponse a`
un flux optique. Cette re´ponse est de´finie comme la variation du signal de sortie (en Volt),
rapporte´e a` une (petite) variation de puissance optique incidente, pour une puissance de
fond donne´e (en Watt). Le flux optique incident est de la forme Pphot = PBckg +∆Peiωst
ou` PBckg est le flux background et ∆P est un signal de faible amplitude module´ a` une
fre´quence ωs infe´rieure a` la bande passante du de´tecteur. Le signal de sortie Vbolo sera de
la meˆme forme.
De manie`re a` ce qu’il n’y ait pas d’influence de la constante de temps thermique sur le
calcul de la re´ponse, cette dernie`re est estime´e pour le cas du re´gime stationnaire. Comme
il s’agit d’une simulation dynamique, la me´thode consiste a` faire varier dans le temps la
tension de polarisation (bloc Vbias) par paliers et non de fac¸on continue. Le signal de
sortie est alors mesure´ sur une plage ou` le re´gime stationnaire est atteint (cf. figure 3.5).
La ve´rification du fonctionnement de la simulation est illustre´e sur le calcul de divers
parame`tres dont l’e´volution peut eˆtre pre´dite de fac¸on intuitive. La figure 3.6 montre
l’e´volution de ces parame`tres en fonction de la variation de la tension de polarisation,
pour une puissance constante de fond de 5pW.
La courbe S = f(Vbias) permet de de´terminer une re´ponse maximale de ≈ 3.3×1010
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Fig. 3.5 – Variation de la tension de polarisation (Vbias) en cre´neau pour de´terminer la
valeur optimale de la re´ponse e´lectrique. Afin d’obtenir la re´ponse a` un flux optique, ce
dernier est module´ en petite amplitude et a` basse fre´quence par rapport a` la constante
de temps du de´tecteur. Le rapport dV bolo/dPphot est calcule´ pour chaque cre´neau dans un
intervalle de temps ou` le re´gime stationnaire est atteint. Les pics pre´sents sur la courbe de
V bolo correspondent a` la re´ponse du syste`me a` une variation soudaine entre deux paliers
de tension de polarisation. Les mesures de la re´ponse ne tiennent pas compte de ces pics.
V/W a` Vbias=1.3 V (valeur sensiblement identique aux bolome`tres PACS). La forme de
cette courbe de re´ponse peut s’expliquer en regardant l’e´volution d’autres parame`tres.
A faible polarisation [0 - 1V], le signal de sortie croˆıt normalement avec la tension de
polarisation, la puissance Joule dissipe´e e´tant efficacement e´vacue´e via la fuite thermique.
La tempe´rature augmente ne´anmoins le´ge`rement, du fait de l’absorption de la fraction de
puissance Joule non e´vacue´e.
Comme tous les parame`tres de´pendent de la tempe´rature et qu’ils sont optimise´s pour
les basses valeurs de celle-ci, les performances globales se de´gradent peu a` peu avec la po-
larisation e´lectrique (et donc la puissance Joule). La valeur de la conductance augmente,
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ce qui diminue la re´ponse (voir e´quation 2.15). Cette conductance n’est ne´anmoins pas suf-
fisante pour e´vacuer l’exce`s de puissance Joule. La tempe´rature du bolome`tre augmente
alors tre`s rapidement et le bolome`tre atteint le re´gime d’emballement thermique. Remar-
quons que dans la plage d’utilisation (Vbias ≈ 1V), la tempe´rature du bolome`tre est de
l’ordre de 430 mK et la bande passante thermique the´orique de 26 Hz.
Ces parame`tres permettent ensuite de calculer les diffe´rents NEP d’apre`s les e´quations
e´nonce´es au chapitre 2 (cf. figure 3.7). Il apparaˆıt que le NEPdet. minimum est e´galement
obtenu pour Vbias ≈ 1.3 V et vaut 2.6×10−17 W/Hz1/2 pour 5 pW de puissance de fond
(NEPphoton =6×10−17 W/Hz1/2). Le bruit dominant au sein du de´tecteur est le bruit
Johnson, le bruit de MOS e´tant mode´lise´ pour une valeur typique de tension de bruit de
0.5 µV/Hz1/2. Ces re´sultats pre´liminaires montrent que la condition de de´tection limite´e
par le bruit de photon peut eˆtre atteinte (condition “BLIP”).
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Fig. 3.6 – Simulation de l’e´volution de divers parame`tres du bolome`tre millime´trique en
fonction du bias, pour un flux de fond constant de 5pW.
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Fig. 3.7 – Simulation des diffe´rents NEP du bolome`tre en fonction de la tension de pola-
risation.
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3.1.3.2 Conductance Optimum
La partie pre´ce´dente a mis en e´vidence l’influence de la re´ponse e´lectrique (via la pola-
risation e´lectrique) sur le NEP du de´tecteur. L’effet du choix de la conductance thermique
est maintenant e´tudie´, et plus particulie`rement la recherche d’e´ventuelles de´gradations des
performances dues a` de petites variations de conductance qui seraient lie´es aux incertitudes
du proce´de´ de fabrication.
On de´finit une variable fG, le facteur de conductance, qui correspond au facteur par
lequel la conductance de de´part (de´finie en 3.1.2.2) est multiplie´e. La figure 3.8 pre´sente
la distribution du NEPdetecteur en fonction de ce facteur ainsi que de la polarisation.

































Point de fonctionnement = NEP détecteur minimum
Fig. 3.8 – Evolution du NEP de´tecteur en fonction du facteur de conductance et de
la tension de polarisation. L’e´chelle des couleurs repre´sente log10(NEP ). Le niveau du
NEPphoton est indique´ par le trait noir, le niveau 3×10−17 W/Hz1/2 est en rouge. Les
traits pre´sents dans chaque cellule sont des erreurs dues au logiciel.
Le point de fonctionnement (de´fini par la plus petite valeur duNEPdetecteur) est obtenu
pour Vbias = 1.3V et fG ≈1. L’inte´reˆt de cette repre´sentation en deux dimensions est de
montrer qu’il existe une zone de´finie par un facteur de conductance variant de 0.8 a` 2 ou`
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les performances du bolome`tre restent tout a` fait satisfaisantes (NEPdetecteur 6 3×10−17
W/Hz1/2). Ce point est inte´ressant puisqu’il permet d’envisager l’augmentation de la bande
passante thermique du de´tecteur (τ = C/G) sans pour autant de´grader sa sensibilite´. La
figure 3.9 (b) illustre ce point et semble indiquer qu’une fre´quence de coupure de l’ordre
de 60 Hz est possible5.
Une analyse du comportement du bolome`tre pour de faibles valeurs de fG est ne´anmoins
ne´cessaire pour comprendre le comportement de la re´ponse e´lectrique (figure 3.9 a). En
effet, intuitivement on s’attend a` ce que la re´ponse augmente lorsque la conductance ther-
mique est re´duite, ce qui n’est pas le cas.
La figure 3.9 (c) montre une augmentation rapide de la tempe´rature du bolome`tre vers
les faibles valeurs de conductance. Cette e´le´vation de tempe´rature a pour effet de diminuer
fortement la valeur de la re´sistance bolome´trique, et donc son coefficient de tempe´rature
α de´finissant la sensibilite´ du thermome`tre (on rappelle que pour un bolome`tre de type
semiconducteur, α est ne´gatif)).
5La constante de temps e´lectrique, de´finie par τ = RboloCel est de l’ordre de 50 Hz (Cel est la capacite´
e´lectrique du fil entre le pont bolome´trique et le circuit de lecture qui vaut environ 0.1pF).
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Fig. 3.9 – (a) Evolution de la re´ponse e´lectro-optique du de´tecteur en fonction du fac-
teur de conductance pour une tension de polarisation constante (1.3V). Le profil du
NEPdetecteur est e´galement indique´. (b) Evolution de la bande passante thermique du
bolome`tre en fonction de la conductance thermique. (c) Evolution de la tempe´rature
du bolome`tre en fonction de la conductance thermique. (d) Evolution du coefficient de
tempe´rature du bolome`tre (α = 1R
dR
dT ) en fonction de la conductance thermique.
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3.1.4 Variation de la Puissance de Fond
La partie pre´ce´dente a permis de poser les fondements du bolome`tre millime´trique, a`
savoir qu’il e´tait possible de concevoir un de´tecteur dont le NEP est largement infe´rieur au
bruit de photon pour les conditions typiques d’observation (puissance de fond de 5 pW),
et dont la constante de temps est adapte´e a` ces meˆmes conditions. Mais comme on l’a
montre´ au de´but de ce chapitre, cette puissance moyenne de 5pW peut varier fortement
dans le temps. La simulation est donc maintenant utilise´e pour de´terminer l’e´volution des
performances avec la puissance optique incidente, que ce soit lors de l’e´talonnage ou lors
de variations plus importantes du background.
3.1.4.1 Etalonnage
Comme cela a e´te´ vu au premier chapitre, l’e´talonnage (on utilise souvent le terme
anglais de calibration) est un point tre`s important dans une se´quence d’observation en
millime´trique. Au 30m, la me´thode standard consiste a` utiliser des calibrateurs primaires
tels que les plane`tes.
En ge´ne´ral pour la calibration de came´ras bolome´triques (c’est du moins le cas au 30m),
deux points sont mesure´s sur la courbe (tension de sortie) = α(Flux calibre´) en supposant
que le de´tecteur ait un comportement line´aire dans cet intervalle (α = constante). A la
vue des courbes des parame`tres caracte´ristiques du bolome`tre dans la partie pre´ce´dente,
on imagine bien que non seulement la re´ponse varie avec la puissance optique incidente
mais e´galement que son comportement est non-line´aire. L’utilisation des de´tecteurs que
nous proposons laisse donc a` penser que la proce´dure de calibration sera diffe´rente si le
degre´ de “non-line´arite´” est important.
Le mode`le est utilise´ pour de´terminer la variation de re´ponse en fonction de la puissance
de fond ainsi que la forme du signal de sortie, pour une polarisation optimale de 1.3V et
une conductance de´finie par fG = 1, cf. figure 3.10.
Le comportement non-line´aire de la re´ponse apparaˆıt nettement, mais il correspond a`
des variations de puissance de fond importantes (plusieurs pW). L’exemple de la variation
de re´ponse pendant une calibration est repre´sente´ graˆce aux flux typiques de Mars et
Uranus6.
6La correspondance Jy/beam ⇐⇒ pW/pixel est donne´e par :
1Jy/beam = 10−26Wm−2Hz−1
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Fig. 3.10 – Evolution de la re´ponse e´lectro-thermique en fonction du flux background. La
fle`che rouge correspond a` la variation de flux due a` l’observation de Mars (≈ 250 Jy/beam,
soit 1 pW par pixel a` 1.3 mm). Dans l’encadre´, la courbe repre´sente la variation du signal
de sortie (Volts) en fonction de la puissance.
Les valeurs typiques de flux sont : Mars ≈ 250 Jy/beam (≈ 1 pW) et Uranus ≈ 28
Jy/beam (≈ 0.11 pW). La figure 3.10 montre que pour Mars, la re´ponse chute d’environ
20%, mais la forme de la courbe entre les deux points est quasiment line´aire. Cela se traduit
par une variation quasi-line´aire de la tension de sortie du bolome`tre (le comportement
devient non-line´aire pour des variations de puissance incidente de plusieurs pW) . Une
proce´dure d’e´talonnage semblable a` ce qui est actuellement utilise´ au 30m paraˆıt ainsi
re´alisable avec ce type de bolome`tre.
3.1.4.2 Bruit du De´tecteur
Pour des valeurs de polarisation e´lectrique et de conductance fixe´es, il est attendu que le
NEPdetecteur se de´grade avec l’e´le´vation de la puissance incidente (du fait de l’e´chauffement
1Jy/beam en pW/pixel = 10−26 × piD
2
4
×B × Topt × ηe × ηabs × ηpix × 1
4
soit 1Jy/beam ⇐⇒ 0.004 pW/pixel. D est le diame`tre du te´lescope, le facteur (1/4) correspond au fait
que le flux d’un beam est partage´ sur 4 pixels, voir la partie 3.1.1 pour la de´finition des autres parame`tres.
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du de´tecteur et de la chute de la re´ponse). La figure 3.11 (a) le confirme et montre que le
bruit du de´tecteur reste largement infe´rieur au bruit de photon sur la gamme [4 pW - 9
pW]. Le bruit qui varie le plus rapidement avec la puissance de fond est le bruit de MOS.




















































Fig. 3.11 – (a) Evolution des diffe´rents NEP en fonction du flux background incident sur le
pixel. (b) Variation du rapport NEPdetecteurNEPphoton en fonction du flux background pour diffe´rentes
valeurs du facteur de conductance.
La courbe rouge sur la figure 3.11 (b) montre que le bruit de de´tecteur atteint la valeur
du bruit de photon pour une puissance incidente de 13.6 pW (la contribution provient
essentiellement du bruit de MOS). Meˆme si en the´orie de telles variations ne sont pas
attendues sur la came´ra millime´trique, on peut remarquer que le fait d’augmenter la fuite
thermique du bolome`tre permet d’ame´liorer les performances sur une plus grande gamme
(au de´triment des meilleures valeurs de NEP dans la gamme 4-9 pW).
3.1.4.3 Mode a` Re´ponse Constante
On vient de montrer que pour des variations de puissance incidente de l’ordre de 1
pW, le comportement du de´tecteur est proche de la line´arite´. Pourtant si l’on conside`re
des observations longues dans des conditions atmosphe´riques fortement variables, les fluc-
tuations importantes du fond optique font que l’approximation de la line´arite´ n’est plus
valable. L’utilisation du mode`le nume´rique a permis de trouver un mode de fonctionne-
ment pour lequel la re´ponse du de´tecteur peut eˆtre maintenue constante sur une gamme
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e´tendue de puissance background.
La figure 3.12 est une repre´sentation de la variation de la re´ponse e´lectro-optique en


















































Fig. 3.12 – Repre´sentation de la re´ponse du bolome`tre en fonction de la polarisation Vbias
et de la puissance de fond PBackgnd. A polarisation constante, la re´ponse diminue avec le
flux incident suivant une relation non-line´aire. Il est ne´anmoins possible de trouver une
relation Vbias = f(PBackgnd) telle que la re´ponse soit maintenue a` une valeur constante
(courbe rouge).
Pour une polarisation Vbias donne´e, une augmentation de la puissance optique incidente
provoque une diminution de la re´ponse, on retrouve le profil non line´aire.
On remarque e´galement qu’il est the´oriquement possible de re´aliser un syste`me de
de´tection a` re´ponse constante en fonction de la puissance de fond. Il existe en effet une
relation Vbias = f(PFond) qui satisfait cette condition (elle correspond a` la courbe rouge
sur la figure 3.12). La figure 3.13 montre plusieurs courbes qui repre´sentent ces relations
pour diffe´rentes valeurs de re´ponses souhaite´es.
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Plage de variation de puissance background























Fig. 3.13 – (a) Courbes de re´ponses : famille de relations Vbias = f(PFond) permettant
d’obtenir une re´ponse e´lectro-optique constante. Pour chaque courbe, il existe 2 parties
pouvant eˆtre solutions aux conditions. La relation V=f(P) est quasi line´aire sur une grande
partie de ces courbes.
Il apparaˆıt tout d’abord que pour une puissance optique donne´e, deux polarisations
Vbias satisfont la condition de re´ponse impose´e. D’apre`s la figure 3.6, les polarisations se
trouvant au-dela` du point de polarisation optimale (Vbias > 1.3 V, partie haute de la figure
3.13) ont l’avantage de donner une constante de temps thermique plus petite au syste`me
(plus grande bande passante), elles seront donc privile´gie´es. Dans le cas de variations de
puissance optique entre 5 et 9 pW, la solution limite de cette me´thode propose une re´ponse
maximale constante de 1.4×1010 V/W.
D’autre part, la relation Vbias = f(PFond) est quasi-line´aire sur une large gamme, ce
qui peut faciliter la re´alisation d’un tel syste`me d’un point de vue e´lectronique. Dans le
meˆme temps, le NEP du de´tecteur reste relativement constant pour chaque courbe (la
limite NEPdetecteur = NEPphoton correspond au cas ou` la re´ponse vaut 1.1×1010 V/W).
En pratique, pour mettre en oeuvre cette me´thode, deux e´tapes sont ne´cessaires. La
premie`re consiste a` obtenir une table de correspondance Re´ponse e´lectro-optique = f
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(Vbias ; Pbackground), soit l’e´quivalent de la figure 3.12 pour chaque de´tecteur de la ma-
trice. Pour cela, on utilise un syste`me de´livrant un flux optique calibre´ et modulable. La
re´ponse est mesure´e a` chaque pas de puissance incidente, pour toute une gamme de po-
larisation e´lectrique. Cette mesure ne´cessite du temps et une instrumentation spe´cifique,
elle ne peut donc pas eˆtre re´alise´e fre´quemment.
La deuxie`me e´tape correspond a` la mise en oeuvre de la me´thode lors d’une observa-
tion. Pour estimer la puissance optique background, il est possible d’utiliser les re´sistances
chauffantes pre´sentes sur les pixels aveugles (cf. figure 2.20). En effet, ces re´sistances per-
mettent de cre´er la meˆme puissance sur les pixels aveugles que celle provenant du fond
optique sur les pixels actifs (par e´quilibrage d’un pont e´lectrique). Il est donc possible
d’avoir acce`s a` la puissance du fond a` partir de la puissance Joule de´livre´e pour e´quilibrer
le pont. A partir de la table de correspondance pre´alablement e´tablie, on peut donc ap-
pliquer une valeur particulie`re de tension de polarisation pour avoir la re´ponse que l’on
souhaite.
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3.1.5 Influence de la Tempe´rature du Bain Cryoge´nique
Les matrices du CEA ont e´te´ conc¸ues pour fonctionner a` une tempe´rature de 300 mK
(tempe´rature de la source froide sur laquelle sont place´s les thermome`tres de re´fe´rence).
Cette tempe´rature est obtenue graˆce a` un cryo-re´frige´rateur 3He du CEA/SBT [Duband 97].
Fig. 3.14 – Influence de la tempe´rature du bain cryoge´nique sur les performances du
bolome`tre.
Les re´frige´rateurs 3He ont une tre`s bonne stabilite´, de l’ordre de ∆T ≈ 1mK sur une
heure. Cette faible variation influe tre`s peu sur les performances du bolome`tre (variation
de ≈ 0.6% de la re´ponse).
3.2 Re´sultats de Mesures
Durant la the`se, il n’a pas e´te´ possible de re´aliser de prototype de pixel millime´trique
pour ve´rifier les proprie´te´s e´lectro-thermiques simule´es par le mode`le nume´rique7. Il est
ne´anmoins inte´ressant de montrer quelques re´sultats de caracte´risations de matrices sub-
millime´triques re´alise´es au SAp puisque le principe de base du de´tecteur est le meˆme dans
les deux cas et les performances vise´es sont du meˆme ordre de grandeur.
7La majeure partie des ressources disponibles au SAp et au LETI e´tait mise en priorite´ sur le projet
spatial PACS, pour cause de diffe´rents retards sur le projet.
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3.2.1 Premie`re Image
Le de´veloppement des matrices de bolome`tre au CEA a de´bute´ en 95 et se poursuit en-
core actuellement. La complexite´ de ce de´tecteur8 a conduit a` e´tudier d’abord se´pare´ment
les diffe´rents e´le´ments constitutifs, puis progressivement la matrice dans sa totalite´. Ainsi,
la premie`re ve´ritable image obtenue avec une matrice 16×16 pixels multiplexe´s a e´te´
re´alise´e en fe´vrier 2003 au SAp dans la phase de pre´paration des mesures de re´ponse
spectrale qui seront aborde´es dans le chapitre suivant (cf. figure 3.15).








Fig. 3.15 – Sche´ma du syste`me utilise´ lors de l’obtention de la premie`re image sur une
matrice submillime´trique multiplexe´e. Le rayonnement incident est une modulation entre
l’e´mission d’un corps noir a` 77K et celle d’un chopper a` 300K.
La matrice de type PACS “rouge” (pic d’absorption autour de 150 µm), place´e a` 300
mK dans un cryostat IRLab, rec¸oit le flux d’un corps noir (Eccosorb a` 77K) module´ par un
chopper a` 300K (cf. figure 3.16). L’image forme´e sur la matrice correspond a` la distribution
classique de la luminosite´ suivant la loi9 “en cos4(θ)”. La fre´quence d’acquisition des images
est de 20 Hz (mode envisage´ sur PACS). La re´ponse a e´te´ estime´e a` 1.5±0.5 × 1010 V/W
par comparaison avec un bolome`tre IRLab.
8Meˆme si le principe de base du bolome`tre est relativement simple. . .
9Dans le cas classique ou` un de´tecteur est illumine´ par une source e´tendue, sans optique de focalisation,
mais avec la pre´sence d’un diaphragme, la distribution angulaire du flux sur le plan de´tecteur suit la loi
I ∝ cos4(θ), cf. par exemple[Born 99].
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 DV=f(DP) sur le pixel central
(a)
(b)
Fig. 3.16 – (a) Premie`re image obtenue avec une matrice CEA submillime´trique (large
bande) en mode multiplexe´ (256 pixels). L’image est une acquisition (Fech = 20 Hz) du
signal correspondant a` l’e´mission du chopper a` 300K. (b) Signal temporel du pixel central.
3.2.2 Mesures des Performances
Plusieurs bancs de tests cryoge´niques ont e´te´ conc¸us pour caracte´riser les diffe´rentes
matrices de bolome`tres (de la matrice au plan focal entier de 2048 bolome`tres) et notam-
ment l’influence du type de dopage sur les performances des thermome`tres. Ces syste`mes
de mesure utilisent le principe de´crit par la figure 3.15. La diffe´rence est que le corps noir
est place´ sur l’e´tage he´lium, face au de´tecteur et controˆle´ en tempe´rature. Un chopper,
e´galement controˆle´ en tempe´rature permet de cre´er de petites variations de flux par dessus
une e´mission de fond. Des filtres froids de´finissent la bande passante optique.
Ces caracte´risations sont encore en cours a` Saclay, mais elles ont de´ja` permis de montrer
que des re´ponses supe´rieures a` 2×1010 V/W e´taient couramment atteintes.
Les figures suivantes pre´sentent des re´sultats obtenus avec une matrice PACS “bleue”
de type mode`le de qualification. Elles montrent le comportement ge´ne´ral du bolome`tre,
que l’on pourra rapprocher des simulations de la premie`re partie de ce chapitre. Pre´cisons
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que les mesures sont re´alise´es pour des modulations de puissance optique de 1pW. Il n’a
pas e´te´ possible de re´aliser des mesures a` plus petits signaux a` cause d’un proble`me de




Optimal bias is defined in terms of response, noise, etc.
The ultimate specification is NEP.
We measured these dependences with applied voltage in all acquisition modes.



































The VH and VL (negative) values were set in order to have the middle point of the detector
bridge as close to the zero value as possible, to input always the same voltage level at the
readout P_MOS grid.

































On this array, the detector response is quite important: it reaches 7-8 1010 V/W!
This unexpected response level obliges to reconsider gains in BOLC.
Fig. 3.17 – Mesures de la re´ponse e´lectro-optique en fonction de la tension de polarisation
pour 128 pixels de la matrice “bleue” SMD03-10 (le delta du signal optique servant au
calcul de la re´ponse est de 1 pW). L’unite´ de la re´ponse est arbitraire mais est directement
lie´e a` des [V/W].
Le comportement global des pixels suit parfaitement le profil e´tabli par la simulation
(cf. figure 3.6). La figure 3.17 montre qu’il existe une dispersion de la re´ponse de l’ordre de
30% (a` la polarisation optimum) sur les 128 pixels conside´re´s (les 128 autres pixels ont un
comportement identique et ne sont pas pre´sente´s ici). Cette valeur importante de´pend de
plusieurs facteurs, notamment de la probable non-uniformite´ de l’e´clairement sur le plan de
la matrice. D’autre part, il est possible que la gravure des grilles silicium et en particulier
des poutres servant de fuite thermique ne soit pas uniforme. Les pixels n’auraient donc
pas la meˆme valeur de conductance thermique. Ce point est a` l’e´tude actuellement.
La re´ponse moyenne au point de polarisation optimum est estime´e entre 7 et 8×1010V/W,
ce qui est une valeur tre`s e´leve´e pour ce type de de´tecteur (il s’agit de bolome`tres de re-
lativement basse impe´dance).
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L’analyse du NEP (il s’agit ici du NEP total, soit la somme quadratique de toutes les
composantes, y compris du bruit de photon) montre que le de´tecteur est tre`s proche des
spe´cifications de PACS (NEPphoton ≈ 1.5 × 10−16 W/Hz1/2). On retrouve e´galement la
plage de quelques centaines de milliVolts autour de la polarisation optimum pour laquelle
les performances restent tre`s bonnes.
4
1.1.3 NEP MODE :N












































We find again the anomaly on noise  for the measurement at 1.2V.
Around 1.1 V most detectors are between -16 and -15.5 achieving a NEP values between 10-16
and 3,3 10-16 W/√Hz.
Fig. 3.18 – Mesures du NEP total en fo ction de la te sion de polarisation pour 128 pix ls
de la matrice bleue SMD03-10. Une perturbation commune a` la grande majorite´ des pixels
lors de l’acquisition a` 1.2V produit un pic parasite.
3.2.2.2 Variation de la Puissance de Fond
Comme dans le cas de la simulation, une fois les conditions de polarisation optimum
e´tablies, il est inte´ressant de regarder l’e´volution des performances en fonction de la puis-
sance incidente.
Les profils de re´ponse (cf. figure 3.19) et de NEP (cf. figure 3.20) sont la` aussi tre`s
proches de ce donne la simulation.
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4.1.4 DIFFERENTIAL RESPONSIVITY (N)
The differential responsivity is the slope of the precedent curve. It gives the "small signal"
gain of the complete detector chain and is the only pertinent parameter to compute NEP. Here










































































The   d-responsivity losses  here a factor 5 between 1 and  5 pW.
Fig. 3.19 – Mesures de la variation de re´ponse e´lectro-optique en fonction de la puissance
de fond en pW (128 pixels de la matrice SMD03-10).
21
4.1.6 NEP VS POWER (N)








































Here is the explanation of the non-increase of noise density with power. As we have seen in
the previous paragraph, the differential gain (responsivity) decreases with flux. Obviously
photon noise is "small signal" and induces a progression of the spectral density as square root
of flux (√5). Meanwhile the responsivity (as we have seen peviously) decreased by a factor 5!
Fig. 3.20 – Mesures de la variation du NEP total en fonction de la puissance de fond pour
128 pixels de la matrice SMD03-10.
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3.2.2.3 Mesure de la Bande Passante
Dans les mesures pre´ce´dentes, la fre´quence du chopper e´tait de 0.5 Hz. Pour mesurer
la bande passante des bolome`tres, la fre´quence est ensuite augmente´e jusqu’a` 4.5 Hz. Les
puissances mises en jeu pour activer le chopper a` une fre´quence supe´rieure a` 4.5 Hz ne




This measurement is obtained by increasing the frequency of the chopper. Previous
measurements were done at 0.5 Hz. Here we explore the 0.5-4.5 Hz domain. Unfortunately
we were not able to increase  over 5 Hz: the power needed to move the chopper faster
































































Fig. 3.21 – Mesure de la variation de la bande passante pour 128 pixels de la matrice
SMD03-10. Le point a` 4 Hz est perturbe´ par l’effet de l’e´chantillonnage de l’image.
Les mesures montrent ne´anmoins que la bande passante du de´tecteur ne varie que de
≈ 10% entre 0.5 et 4.5 Hz. Des mesures comple´mentaires sont ne´cessaires.
3.2.2.4 Influence de la Tempe´rature du Bain Cryoge´nique
La figure 3.22 montre que la tempe´rature du cryo-re´frige´rateur est un parame`tre im-
portant sur les performances des bolome`tres. Une variation de 100 mK produit une chute
de la re´ponse d’un facteur 1.8 environ (la simulation donne une valeur plutoˆt de l’ordre
de 3). En pratique , la stabilite´ peut eˆtre tre`s bonne, par contre il existe une incertitude
importante sur la valeur exacte de la tempe´rature de la source froide du bolome`tre (due au
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fait que la valeur de la re´sistance thermique entre le boˆıtier de´tecteur et le strap thermique
venant du cryo-re´frige´rateur n’est pas connue avec pre´cision).
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5- PARAMETERS DEPENDING ON CRYOCOOLER TEMPERATURE.
5.1 RESPONSE AS  FUNCTION OF CRYOCOOLER TEMPERATURE
Here measurements in mode N.
































































As expected, the figures show a factor 4 lost when cryocooler temperature varies
between 280mK and 500 mK. This temperature is probably not the exact detector temperature
(CL dissipation is controlled but thermal resistance between detector assembly and thermal
strap is not known).
Fig. 3.22 – Mesure de la variation de la re´ponse de 128 pixels de la matrice SMD03-10 en
fonction de la tempe´rature du bain cryoge´nique.
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3.3 Conclusions
Les simulations ont montre´ qu’il e´tait possible de concevoir une matrice millime´trique,
base´e sur le mode`le des matrices submillime´triques PACS, dont les performances en terme
de sensibilite´ seraient limite´es par le bruit de photon du fond.
Le comportement non line´aire de la re´ponse en fonction de la puissance incidente a
e´te´ montre´, mais permet ne´anmoins d’effectuer une calibration classique avec des plane`tes
(Mars ou Uranus). Un mode dit de re´ponse constante a e´galement e´te´ mis en e´vidence et
peut eˆtre employe´ lors de fluctuations importantes de l’e´mission atmosphe´rique.
La constante de temps the´orique semble compatible avec les spe´cifications d’observa-
tions depuis le sol, mais peut e´galement eˆtre ame´liore´e en augmentant la conductance
thermique lors de la fabrication des de´tecteurs (sans diminution significative de la sensi-
bilite´).
Enfin, les re´sultats re´cents de mesures des matrices PACS semblent indiquer que les
performances re´elles sont tout a` fait celles qui sont attendues. Le syste`me de multiplexage
par MOS fonctionne (toutes les mesures pre´ce´dentes ont e´te´ re´alise´es avec une fre´quence
d’e´chantillonnage de l’image de 20 Hz).
Des mesures pre´liminaires avaient indique´ que le mode de lecture par double e´chantillonnage
corre´le´ permettait de supprimer la composante en 1/f du signal (coude du bruit < 0.1
Hz). Des travaux supple´mentaires sont ne´anmoins ne´cessaires pour mieux caracte´riser ces
diffe´rents modes de lecture, notamment le mode diffe´rentiel avec les pixels aveugles.
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Chapitre 4
Du De´tecteur au Plan Focal
Le chapitre pre´ce´dent e´tait consacre´ aux aspects thermiques et e´lectriques des bo-
lome`tres millime´triques. Leurs comportements ont e´te´ mode´lise´s en conside´rant qu’un
rayonnement millime´trique e´tait absorbe´ efficacement par un certain syste`me optique. Ce
chapitre pre´sente l’adaptation du syste`me d’absorption par cavite´ quart d’onde au do-
maine millime´trique et notamment le moyen original conc¸u pour y parvenir. Une premie`re
approche de l’architecture du plan focal est propose´e dans la deuxie`me partie.
4.1 Le Syste`me d’Absorption De´veloppe´ pour le Millime´trique
4.1.1 Les Limitations du Syste`me Submillime´trique
Dans le chapitre 2, il a e´te´ vu que l’absorption du rayonnement submillime´trique par les
bolome`tres du CEA s’effectue graˆce a` un dispositif qui combine deux types de re´sonances
e´lectromagne´tiques (une dans le sens horizontal, l’autre vertical, cf. partie 2.4.2.3 et figure
4.1). La hauteur de la cavite´ entre le re´flecteur et la grille absorbante de´finit la longueur
d’onde centrale a` laquelle le de´tecteur sera adapte´, les motifs me´talliques (croix, boucles,
grille) permettant quant a` eux d’e´largir le domaine de de´tection (cf. figure 4.2 b). La taille
de la cavite´ quart d’onde est de´finie par la hauteur des billes d’indium dispose´es sous les
cloisons inter-pixels (cf. figure 4.1).
L’ide´e ge´ne´rale du de´veloppement de matrices de bolome`tres millime´triques au CEA
est de reprendre chaque partie du syste`me submillime´trique existant, et de l’adapter aux
conditions impose´es par les plus grandes longueurs d’ondes. Ainsi, pour l’absorption op-
tique, la premie`re ide´e est bien-entendu d’augmenter la taille des billes d’indium pour
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Fig. 4.1 – Sche´ma de la cavite´ quart d’onde des pixels, utilisant l’absorption a` double
re´sonance. La taille maximale des billes d’indium limite l’efficacite´ du syste`me jusqu’aux
longueurs d’ondes proches de 300 µm.
centrer la courbe de re´ponse spectrale autour de 1.3 mm (ce qui correspond a` une cavite´
de 325 µm). Or, pour une e´paisseur de mur inter-pixel fixe´e (50 µm), des billes d’environ
300 µm couvriraient une partie non ne´gligeable du volume utile de la cavite´ re´sonante, ce
qui diminuerait ainsi le coefficient d’absorption. De plus, le LETI n’a pas encore valide´
la technologie d’hybridation par billes d’indium de tailles supe´rieures a` 60 µm pour les
matrices de bolome`tres1.
Les courbes de la figure 4.2 sont des simulations de l’absorption optique de cavite´s de
60 et 75 µm.
Le pic d’absorption est centre´ sur 240 et 300 µm pour des cavite´s respectivement de 60
et 75 µm. Le motif avec lequel le me´tal est de´pose´ sur la grille de silicium (ici en boucles)
permet d’e´largir l’absorption sur une zone relativement large. Mais ces courbes montrent
1Le de´veloppement des bolome`tres au CEA e´tait a` l’origine pour l’instrument SPIRE sur HERSCHEL
(250 - 600 µm). Les cavite´s conc¸ues alors avaient une taille de 75 µm. Sur PACS, l’architecture du pixel
a le´ge`rement change´ (redondance des billes ce qui limite la place disponible, des billes plus grosses se
toucheraient). La limite actuelle est 60 µm.
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Cavité de 75 mm
























Fig. 4.2 – (a) Simulations de l’absorption de cavite´s de 60 et 75 µm. L’absorption moyenne
dans la bande millime´trique est de l’ordre de 40% pour une cavite´ de 60 µm. (b) Simulations
de l’absorption montrant l’effet de boucles de me´tal supraconducteur (simulations re´alise´es
par le code e´lectromagne´tique FSS2D au LETI ).
e´galement qu’avec de telles cavite´s, meˆme s’il existe une absorption “re´siduelle” dans la
bande millime´trique, sa valeur est faible (40% en moyenne).
Il est donc apparu ne´cessaire de trouver une technique d’adaptation de l’absorption
aux longueurs d’ondes millime´triques, tout en essayant de minimiser les changements
importants par rapport aux matrices PACS (dans un souci de minimiser le couˆt de
de´veloppement et de be´ne´ficier des acquis des de´veloppements pre´ce´dents).
4.1.2 Les Diffe´rentes Solutions Technologiques pour le Millime´trique
Meˆme si les billes d’indium sont limite´es en taille, il est tout de meˆme envisageable de
trouver une technologie permettant de re´aliser une cavite´ proche de 325 µm. La solution
la plus intuitive consiste a` imaginer un syste`me qui vient s’intercaler entre les billes de 60
µm et la grille tout en assurant la conduction e´lectrique entre les deux. L’exemple montre´
sur la figure 4.3 (a) utilise un syste`me de double hybridation par billes d’indium ainsi
que des “vias” (trous me´tallise´s dans un die´lectrique) au travers d’une plaque en silicium,
mate´riau transparent dans le millime´trique2. Cette technologie de transmission verticale
2solution propose´e par B. Lazareff.
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du signal existe, et a e´te´ e´tudie´e au LETI. Il s’agit ne´anmoins d’une solution a` long terme,
ne´cessitant un de´veloppement a` part entie`re et des ressources importantes puisque de
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Fig. 4.3 – Description de plusieurs solutions envisage´es pour l’adaptation des matrices
submillime´triques au domaine millime´trique. La solution retenue (c) est la plus simple a`
re´aliser.
Une autre approche, tre`s proche de la premie`re, consiste a` utiliser la hauteur maximum
des cavite´s des matrices submillime´triques et a` augmenter le chemin optique a` l’inte´rieur de
celles-ci (cf. figure 4.3 b). Un mate´riau die´lectrique d’indice de re´fraction n et d’e´paisseur
e est place´ sur le re´flecteur. La hauteur de la cavite´ est alors augmente´e d’une quantite´
e(n−1). Pour les longueurs d’ondes vise´es par notre syste`me, cette technique ne´cessite des
mate´riaux de hauts indices ou un empilement complexe de mate´riaux d’indices diffe´rents.
La` aussi, cette technologie ne´cessite un de´veloppement lourd.
4.1. Le Syste`me d’Absorption De´veloppe´ pour le Millime´trique 117
La dernie`re solution propose´e, la moins intuitive, consiste a` garder en totalite´ la
structure d’une matrice submillime´trique (ou mieux, d’une matrice utilisant des billes
de taille maximum de 60 µm) et a` venir superposer une couche die´lectrique (un ou plu-
sieurs mate´riaux) en face avant (cf. figure 4.3 c). Si les parame`tres d’e´paisseur et d’in-
dice de re´fraction sont adapte´s convenablement, ce dispositif permet de supprimer toute
composante du champ e´lectrique qui serait re´fle´chie par le syste`me (syste`me anti-reflet).
L’avantage de cette solution est que la matrice de base est identique aux matrices sub-
millime´triques conc¸ues a` l’heure actuelle et dont le proce´de´ de fabrication est maintenant
maˆıtrise´. L’ajout de couche die´lectrique se fait en fin de process (collage classique entre
deux mate´riaux die´lectriques) et est similaire a` la technique utilise´e pour recouvrir les
pixels aveugles. La mode´lisation e´lectromagne´tique de cette solution est pre´sente´e dans la
partie suivante.
4.1.3 Mode´lisation de la Solution Retenue
4.1.3.1 Le Formalisme des Couches Minces
Le fait de placer un mate´riau die´lectrique (transparent dans le domaine millime´trique
en premie`re approximation), devant l’empilement technologique existant est semblable a`
l’ajout d’une couche anti-reflet devant un de´tecteur, comme c’est le cas dans les syste`mes
utilise´s traditionnellement en UV, optique ou infrarouge. Des re´flexions multiples se pro-
duisent a` l’inte´rieur de la nouvelle cavite´ ainsi forme´e ce qui a pour effet d’augmenter la
probabilite´ d’absorption de l’onde incidente par le me´tal. Le but de la mode´lisation sera
de trouver les configurations permettant d’annuler la composante de champ e´lectrique
re´fle´chie a` l’entre´e du syste`me3 a` une certaine longueur d’onde (ou plus exactement sur
un certain domaine spectral).
Plusieurs me´thodes sont envisageables pour connaˆıtre l’absorption d’une telle structure
et l’optimiser. Nous avons d’abord choisi la technique de mode´lisation utilise´e dans le
domaine des couches minces. L’avantage de cette me´thode est qu’elle n’est pas trop lourde
a` mettre en place (e´criture du code, et temps de calcul). Elle se limite par contre a`
des empilements plans semi-infinis et ne tient pas compte de l’effet des motifs me´talliques
pe´riodiques. Pour simuler la ve´ritable structure en 3D et notamment optimiser l’absorption
par les motifs me´talliques, une deuxie`me e´tape consistera a` utiliser des codes de calculs
3On conside`re que tout le rayonnement qui n’est pas re´fle´chi est absorbe´ par le de´tecteur.
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e´lectromagne´tiques de type HFSS notamment (cette e´tude n’a pu eˆtre mene´e dans le cadre
de la the`se, mais sera conduite au LETI).
….
n1 n2 n3 nj






Fig. 4.4 – Sche´ma d’un empilement multicouches die´lectriques classique. Le rayonnement
incident, caracte´rise´ par son champ e´lectrique Ei pe´ne`tre dans le multicouches avec un
certain angle d’incidence θi et traverse plusieurs couches d’indices ni et d’e´paisseurs di.
Dans notre cas, la dernie`re couche correspond au miroir.
Un exemple de structure multicouche typique est repre´sente´ sur la figure 4.4. Un em-
pilement de j couches, chacune caracte´rise´e par son e´paisseur di et son indice spectral ni
est place´ sur un substrat (dans notre cas le re´flecteur de la cavite´). Un rayon incident est
de´fini par son champ e´lectrique Ei et son angle d’incidence θi.
Le formalisme employe´ ici revient a` calculer le champ e´lectrique (et magne´tique) d’un
coˆte´ d’une interface de l’empilement et de le relier a` l’autre coˆte´. A l’interface de la couche
m, la continuite´ des composantes de champ e´lectrique permet d’e´crire :
Em = E+m + E
−
m (4.1)
les symboles “+” et “-” indiquent respectivement la direction incidente et la direction
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(Hm − η1Em) (4.7)
A l’interface m − 1, les composantes de champs sont relie´es a` celles de´finies par les





ou` λ est la longueur d’onde conside´re´e.


























et de fac¸on semblable pour les composantes magne´tiques. En remplac¸ant l’exponentielle
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par sa forme trigonome´trique, il vient :
Em−1 = E+m−1 + E
−









+Hm cos δ (4.12)




 cos δ (i sin δ)/η1











(M) est la matrice caracte´ristique de la couche m et Ys est l’admittance du substrat.
Dans le cas d’un empilement de couches, cette expression se ge´ne´ralise sous la forme :
 B
C














C = Y0(E+m − E−m) (4.17)





Ainsi, la multiplication des matrices4 caracte´ristiques de chaque couche permet d’avoir
4On parle quelquefois de matrice d’Abele`s, du nom du chercheur qui a mis en forme cette the´orie.
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acce`s aux composantes du champ re´fle´chi et donc dans notre cas, a` l’absorption de l’em-
pilement. Il s’agit d’un me´thode particulie`rement bien adapte´e aux codes de calcul par
ordinateur.
4.1.3.2 Mode´lisation de l’Empilement de la Matrice
Chaque couche de la matrice est mode´lise´e par une matrice du type de l’e´quation 4.13.
L’empilement est de la forme Die´lectrique - Airgap - Substrat silicium -Absorbant - Cavite´
- Re´flecteur.
Le substrat silicium correspond a` l’e´paisseur de la grille sur laquelle est de´pose´ le
me´tal (e´paisseur de 5 µm). Les indices des couches Cavite´ et Airgap valent 1. L’indice
du me´tal absorbant est de la forme nabs = n1 + in2 avec n2 tre`s e´leve´ pour permettre





Le travail a essentiellement porte´ sur l’ajout d’une couche unique de mate´riau die´lectrique
(du silicium d’indice 3.4) a` une distance variable de la grille (cf. figure 4.3). Pour une taille
de cavite´ quart d’onde fixe´e, il existe donc deux parame`tres libres (e´paisseur de la couche
de silicium et e´paisseur de l’airgap) sur lesquels l’optimisation de l’absorption dans une
certaine bande spectrale peut jouer. On fixe alors une gamme de valeurs re´alistes pour
chacun de ces parame`tres. Le coefficient d’absorption du dispositif que l’on cherche a` op-
timiser est ensuite calcule´ par la me´thode des matrices pour chaque couple (e´paisseur
silicium ; airgap).
La figure 4.5 pre´sente les re´sultats d’une telle me´thode. La carte obtenue donne les
valeurs du coefficient d’optimisation (il s’agit du coefficient d’absorption inte´gre´ sur toute
la bande) en fonction des deux variables e´paisseur de silicium et airgap.
Le cas conside´re´ ici, servant d’exemple et de de´monstrateur technologique, est celui
d’une matrice de type PACS “rouge” (cavite´ de 25 µm) que l’on cherche a` optimiser pour
la bande de transmission atmosphe´rique a` 450 µm. Ce cas est inte´ressant car il apparaˆıt
que des solutions relativement bonnes (> 70% d’absorption) existent pour une e´paisseur
d’airgap de 450 µm, soit la hauteur par de´faut des murs inter-pixels. La solution la plus
5L’indice d’un mate´riau est lie´ a` sa constante die´lectrique par n2 = ² = ²1 + i²2. Pour un me´tal, les
relations de Hagens et Ruben permettent de relier ²1 et ²2 aux proprie´te´s du mate´riau (ωp) et a` la longueur
d’onde.
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S0 = Absorption d’un détecteur idéal





Coefficient d’optimisation = Sd/S0
Solution : Airgap = 450 mm,
épaisseur silicium = 148 mm
Pour un  coefficient d’opt. de 65%.
Fig. 4.5 – De´termination du coefficient d’optimisation. La structure simule´e consiste en
une cavite´ fixe de 25 µm, une e´paisseur airgap variable et une e´paisseur de silicium variable.
La bande spectrale vise´e est la bande de transmission atmosphe´rique entre 420 et 480 µm.
La carte de gauche montre la variation du coefficient d’optimisation en fonction des 2
parame`tres. Les maxima obtenus correspondent a` des solutions technologiques plus ou
moins exploitables.
facile a` re´aliser technologiquement6 est la suivante : (silicium = 148 µm et airgap = 450
µm) et permet d’obtenir le profil d’absorption repre´sente´ sur la figure 4.6 (a).
L’absorption inte´gre´e sur la bande (420 - 480 µm) dans le cas d’une matrice sans couche
die´lectrique est de 47%, et passe a` 64% avec la solution pre´ce´dente. Remarquons, d’apre`s
la carte bi-parame´trique de la figure 4.5, que d’autres solutions pre´sentant un meilleur
re´sultat existent (absorption > 85%, cf. figure 4.6 b) mais sont plus complexes a` mettre
en oeuvre technologiquement (voir par la suite).
Le profil obtenu montre e´galement la pre´sence de pics d’absorption parasites aux
plus courtes longueurs d’ondes (d’autant plus nombreux que les e´paisseurs de silicium et
d’airgap mises en jeu sont grandes). Ces pics peuvent eˆtre supprime´s en utilisant des filtres
6Cette solution est en effet relativement simple a` re´aliser puisqu’il suffit de coller une plaque non
structure´e de silicium de 148 µm sur la matrice existante.
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Longueur d’onde en microns
Simulation de l’absorption






















Longueur d’onde en microns
Silicium = 50 mm,
Airgap = 180 mm.
(b)
Fig. 4.6 – (a) Simulation de courbes d’absorption d’une matrice de type PACS (cavite´
de 25 µm) en rouge et d’une matrice identique, surmonte´e d’une couche de silicium de
148 µm d’e´paisseur place´e a` 450 µm au-dessus de la grille (courbe noire). Ces parame`tres
optimaux ont e´te´ de´termine´s par la simulation de type couches minces et permettent au
syste`me d’avoir une absorption importante dans la bande atmosphe´rique a` 450 µm. (b)
Simulation d’un cas donnant une meilleure absorption (86% dans la bande), mais plus
difficile a` re´aliser technologiquement du fait de l’airgap plus petit que la hauteur des murs
inter-pixels.
optiques passe-bande traditionnellement utilise´s dans le domaine (sub)-millime´trique.
La configuration (silicium = 148 µm, airgap = 450 µm) servira de ve´rification expe´rimentale
du concept propose´ pour l’adaptation aux grandes longueurs d’ondes. Le choix ne s’est
pas porte´ sur la bande millime´trique dans un premier temps pour une raison majeure : le
spectrome`tre a` transforme´e de Fourier utilise´ pour la caracte´risation spectrale7 a une sen-
sibilite´ maximum dans la gamme (200 - 600 µm). Il a donc e´te´ de´cide´ pour des questions
de planning de d’abord valider le concept technologique propose´ en optimisant les chances
de de´tection, et donc de re´aliser des mesures a` 450 µm.
Les simulations pour l’adaptation aux bandes millime´triques sont pre´sente´es dans la
partie 4.1.5.
7Cet instrument a e´te´ ope´rationnel assez tardivement dans le projet. Il sera de´crit en annexe.
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4.1.4 Mesures de la Re´ponse Spectrale
4.1.4.1 Exemple de Spectres Mesure´s
Pour mesurer les coefficients d’absorption des matrices de bolome`tres, un spectrome`tre
a` transforme´e de Fourier a e´te´ utilise´ (cf. la description du syste`me de mesure en annexe
C). La me´thode a consiste´ a` mesurer a` l’aide d’un bolome`tre commercial classique le
spectre du rayonnement d’un corps noir re´fle´chi alternativement sur un miroir (Sref ) et
sur la matrice a` caracte´riser (Sbolo). En conside´rant que tout le rayonnement qui n’est pas
re´fle´chi est absorbe´ par la matrice, il est possible de remonter simplement au coefficient
d’absorption de cette dernie`re par :
Abs = 1− Sbolo
Sref
(4.19)
Un signal typique (interfe´rogramme) est montre´ sur la figure 4.7 (a). Il est syme´trique
par rapport au pic central et son atte´nuation rapide montre qu’il s’agit d’un spectre e´tendu.
Le zoom montre que le rapport signal a` bruit est tre`s e´leve´ puisqu’il est possible de mesurer
un signal utile a` un niveau environ mille fois plus faible que le niveau du pic central.
Le spectre obtenu par transforme´e de Fourier de l’interfe´rogramme est pre´sente´ sur la
figure 4.7 (b). Sa forme re´sulte de la multiplication du spectre du corps noir source par la
fonction instrumentale du spectrome`tre, la transmission des filtres optiques, les e´ventuelles
absorption re´siduelles de vapeur d’eau et la re´ponse du bolome`tre commercial servant a` la
mesure. Toutes ces contributions sont communes aux mesures de Sref et de Sbolo et sont
supprime´es dans le calcul de la re´ponse spectrale de la matrice.
4.1.4.2 Re´ponse Spectrale d’une Matrice PACS
Le concept d’adaptation en longueur d’onde par ajout de couche die´lectrique a donc
e´te´ teste´ sur une matrice de type PACS. La premie`re e´tape a consiste´ a` mesurer la re´ponse
spectrale de la matrice de base (cf. figure 4.8). Il s’agit de la premie`re mesure qui met en
e´vidence le profil caracte´ristique attendu pour ce type de matrice a` cavite´ quart d’onde.
Le “ze´ro”, situe´ a` deux fois la taille de la cavite´ est relativement bien marque´ et positionne´
a` 50 µm comme pre´vu. Le maximum d’absorption (> 80%) se situe entre 100 et 200 µm,
comme attendu e´galement, et le profil suit globalement la courbe simule´e.
Au-dela` des incertitudes de mesures, il apparaˆıt une structure quasi pe´riodique dans la
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Fig. 4.7 – (a) Interfe´rogramme d’un signal de re´fe´rence (re´flexion sur le miroir). Les
courbes rouge et bleu correspondent aux mesures “allers” et “retours” du miroir mo-
bile du spectrome`tre. (b) Spectre calcule´ a` partir de la transforme´e de Fourier de l’in-
terfe´rogramme.
courbe de re´ponse. Cet effet peut eˆtre duˆ au fait que l’incidence du faisceau sur la matrice
est d’environ 4◦ par rapport a` la normale (configuration impose´e par le syste`me de mesure,
voir annexe C). Comme le faisceau provenant du spectrome`tre a un diame`tre de l’ordre
de 7 mm, la surface de la matrice participant a` la re´flexion englobe de nombreux pixels.
Le faisceau incident “voit” donc l’e´quivalent d’un re´seau pe´riodique qui aurait pour effet
de disperser le rayonnement. L’effet semble ne´anmoins marque´ plutoˆt entre 200 et 500 µm.
4.1.4.3 Re´ponse Spectrale d’une Matrice Modifie´e
La figure 4.9 montre la re´ponse spectrale de cette meˆme matrice, surmonte´e d’une
couche de 138 µm de silicium a` 450 µm de la grille8. La re´ponse spectrale de cette matrice
modifie´e est en tre`s bon accord avec la courbe pre´vue par la simulation, ce qui confirme
le principe de fonctionnement de la technique de couche anti-reflet (sub)-millime´trique.
Les pics pre´sents autour de 500 µm et qui ne semblent pas suivre la simulation peuvent
8A l’origine, l’e´paisseur optimale de silicium pour la bande a` 450 µm devait eˆtre de 148 µm. Pour des
raisons de disponibilite´s de mate´riau, une couche de 138 µm a e´te´ choisie, ce qui ne change pas le profil
spectral de fac¸on importante.
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Fig. 4.8 – Re´ponse spectrale d’une matrice de type PACS avec une cavite´ de 25 µm.
L’incertitude de mesure est de 5% entre 80 et 250 µm et d’environ 10% pour le reste.
s’expliquer par trois raisons : la premie`re est l’explication avance´e dans la partie pre´ce´dente
(phe´nome`ne de re´seau interfe´rentiel), l’autre vient du fait qu’un aimant permanent e´tait
pre´sent dans le dispositif de mesure (voir partie suivante), dont l’effet commence a` eˆtre
visible entre 500 et 600 µm. Il n’a malheureusement pas e´te´ possible de re´aliser une me-
sure sans cet aimant pour confirmer cet hypothe`se. Enfin, il est possible qu’il y ait des
ondes stationnaires cause´es par des re´flexions entre des e´le´ments divers (feneˆtres, supports,
de´tecteur lui-meˆme) et le spectrome`tre lui-meˆme.
4.1.5 Les Solutions Spe´cifiques pour le Millime´trique
4.1.5.1 Les Structures Encastre´es
La partie pre´ce´dente a montre´ que la solution d’une couche die´lectrique optimise´e
rapporte´e en face avant d’une matrice de bolome`tres permet de cre´er efficacement un ou
plusieurs pics d’absorption dans une gamme spectrale donne´e. Le concept ayant d’abord
e´te´ simule´ et valide´ dans le domaine submillime´trique, la simulation est maintenant utilise´e
pour de´terminer des configurations adapte´es au domaine millime´trique.
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Fig. 4.9 – (a) Re´ponse spectrale d’une matrice de type PACS rouge modifie´e pour l’ab-
sorption dans la bande 450 µm. Le profil obtenu suit de fac¸on remarquable la simulation,
ce qui confirme le fonctionnement de la technique d’ajout de couche die´lectrique. (b) Ajout
d’une couche de silicium de 138 µm sur une matrice PACS. (c) Spectres issus du FTS.
La premie`re e´tape consiste a` regarder si les designs simples utilise´s pre´ce´demment9
permettent d’obtenir des solutions inte´ressantes. La figure 4.10 pre´sente le cas de cavite´s
de 25 et 60 µm. Les coefficients d’absorption obtenus sont relativement faibles (14% et
42% respectivement).
Pour augmenter l’absorption du rayonnement millime´trique, il semble donc ne´cessaire
d’explorer les solutions ou` le parame`tre airgap est libre (c’est a` dire lorsque sa taille n’est
pas fixe´e a` 450 µm, la hauteur des murs inter-pixels). La structure envisage´e alors pourrait
venir s’encastrer dans chaque pixel suivant le sche´ma repre´sente´ sur la figure 4.11 (structure
de type “boˆıte a` oeufs”).
La carte 4.12 montre que pour une cavite´ de 60 µm, des solutions a` grands coefficients
d’absorption sont envisageables, notamment pour de faibles e´paisseurs d’airgap10.
9airgap maintenu a` 450 µm, soit la hauteur de base des murs inter-pixels, et couche de silicium colle´e
directement sur la matrice, solution tre`s simple a` re´aliser.
10Les valeurs d’absorption maximum sont obtenues en the´orie pour des airgap nuls et des e´paisseurs
typiques de silicium de 40 µm. Ces solutions particulie`res sont bien-entendu re´dhibitoires du fait de la
rupture d’isolement thermique de la grille et de la capacite´ calorifique tre`s grande qui en re´sulteraient.
128 Chapitre 4. Du De´tecteur au Plan Focal
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Cavité 60 mm, Abs= 42%






Fig. 4.10 – Simulations de courbes d’absorption dans la bande millime´trique pour des
matrices “classiques” (airgap=450 µm) de cavite´s 25 et 60 µm surmonte´es de couches de
silicium de respectivement 120 µm et 170 µm d’e´paisseurs. Les coefficients d’absorption
sont respectivement de 14% et 42%.
Des solutions obtenues avec diffe´rentes configurations sont repre´sente´es sur la figure
4.13. Les re´sultats sont largement supe´rieurs a` ceux d’une simple couche plane de silicium
colle´e a` 450 µm de la grille. Des coefficients d’absorption supe´rieurs a` 80% sur toute la
bande millime´trique sont envisageables avec une cavite´ de 60 µm, ce qui est tre`s encou-
rageant (a` titre de comparaison, l’absorption inte´gre´e d’un pixel typique de l’instrument
MAMBO vaut 58%).
D’un point de vue re´alisation technologique, cette solution de couche die´lectrique en-
castre´e est plus complexe que la solution de la simple couche plane mais ne semble pas
poser de gros de´fis technologiques d’apre`s le LETI. L’une des seules incertitudes concerne
les tole´rances envisageables sur les diffe´rentes e´paisseurs propose´es (variations dues a` la
fabrication de la structure elle-meˆme, e´paisseur de colle variable). Des re´sultats de simula-
tions sont pre´sente´s sur les figures 4.14. Ces courbes montrent que dans le cas d’une cavite´
de 60 µm, les tole´rances ge´ne´ralement admises dans ce genre de technologie ne font varier
que tre`s peu le coefficient d’absorption sur toute la bande.




Fig. 4.11 – Modification de la re´ponse de la matrice par ajout d’une structure die´lectrique
encastre´e dans les pixels. Cette structure permet de faire varier le parame`tre airgap.






























Fig. 4.12 – Carte de coefficients d’optimisation pour l’absorption dans la bande mil-
lime´trique pour une cavite´ de 60 µm. Deux zones de solutions existent. Celles donnant de
meilleurs re´sultats privile´gient les petites e´paisseurs (que ce soit d’airgap ou de silicium).
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Fig. 4.13 – Simulations de re´ponses spectrales de diverses configurations optimise´es pour
une absorption dans le millime´trique.
Airgap=18mm



















(a) Variation de l’e´paisseur de l’airgap





















(b) Variation de l’e´paisseur de silicium
Fig. 4.14 – Influence des variations d’e´paisseurs des couches de l’empilement sur le profil
d’absorption pour une cavite´ de 60 µm adapte´e a` la bande millime´trique.
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4.1.5.2 Variation de la Re´sistivite´ du Me´tal Absorbant
Une autre voie qui commence juste a` eˆtre explore´e dans le cadre de l’adaptation des
matrices pour les grandes longueurs d’onde est celle de la variation de la re´sistivite´ du
me´tal absorbant de la grille. Des simulations conduites par P. Agne`se au LETI (cf. figure
4.15) ont montre´ que pour un type de matrice donne´ (16×16 pixels, cavite´ de 75 µm, et
dimension de pixel de 750 µm), le profil d’absorption varie en fonction de la re´sistivite´ du
me´tal. Certains cas permettent d’obtenir un pic d’absorption important dans la bande a`
1.3 mm (voire meˆme au-dela`11).
Fig. 4.15 – Simulation de l’absorption pour diffe´rentes valeurs de re´sistivite´ du me´tal
absorbant pour une matrice de cavite´ 75 µm. L’abscisse correspond a` la longueur d’onde
en microns.
De fac¸on pratique, cet effet a pu eˆtre mis en e´vidence par l’interme´diaire de l’application
d’un champ magne´tique sur le me´tal absorbant. En effet, la the´orie de la supraconductivite´
pre´voit qu’un mate´riau supraconducteur soumis a` un champ magne´tique supe´rieur a` une
certaine valeur critique perd ses proprie´te´s supraconductrices. Il devient alors a` nouveau
re´sistif. Le but de cette manipulation est de ve´rifier qualitativement dans un premier temps
11Il paraˆıt surprenant que malgre´ une taille de pixel de 750 µm la matrice est capable d’absorber le
rayonnement jusqu’a` pre`s de 2mm. D’apre`s P. Agne`se, il se peut que cela provienne d’une re´sonance entre
plusieurs pixels adjacents, donc d’un ensemble d’une taille caracte´ristique supe´rieure a` 750 µm.
132 Chapitre 4. Du De´tecteur au Plan Focal
ce qui est annonce´ par les simulations.















matrice Spire avec Champ Magn
Modele
Fig. 4.16 – Influence de la re´sistivite´ (via le champ magne´tique) sur l’absorption a` grande
longueur d’onde (matrice de type SPIRE, cavite´ de 75 µm).
Des tests ont e´te´ mene´s au SAp en utilisant le meˆme syste`me de mesure que pour les
e´tudes de re´ponse spectrale de´crites pre´ce´demment. Un aimant permanent de 2500 Gauss
a e´te´ colle´ derrie`re une matrice de cavite´ 75 µm (ancien mode`le de´veloppe´ pour SPIRE) a`
quelques mm de celle-ci. Les mesures avec et sans champ magne´tique sont pre´sente´es sur
la figure 4.16.
On remarque d’abord que la courbe de re´ponse sans champ magne´tique suit relative-
ment bien la courbe the´orique. Elle semble s’atte´nuer plus rapidement vers les grandes
longueurs d’ondes, ce qui peut eˆtre duˆ a` l’effet des motifs me´talliques (la courbe de la
simulation ne prend pas en compte l’absorption horizontale, cf. figure 4.2 b). Lorsqu’un
champ magne´tique est applique´, le comportement vis-a`-vis de l’absorption change pour
les longueurs d’onde supe´rieures a` 600 µm. Une absorption importante semble avoir e´te´
de´tecte´e dans la bande millime´trique et le profil est tre`s proche de ce qui est obtenu par
simulation.
Il s’agit la` aussi d’un re´sultat encourageant quant aux possibilite´s de de´tection des
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grandes longueurs d’ondes mais qui ne´cessite plus de de´veloppement. Cet effet doit eˆtre
teste´ sous diverses valeurs de champ magne´tique de fac¸on a` retrouver les pre´dictions (l’ide´al
serait de disposer une bobine derrie`re la matrice pour moduler le champ magne´tique
incident). L’effet du champ magne´tique sur le fonctionnement du circuit de lecture doit
e´galement eˆtre e´tudie´, ainsi que son influence sur la capacite´ calorifique du me´tal (le me´tal
n’e´tant plus supraconducteur, sa capacite´ calorifique augmente).
Si cette e´tude est concluante, il serait e´ventuellement possible de concevoir des de´tecteurs
dont la bande passante optique de de´tection peut eˆtre change´e (entre la bande a` 1.3 et
celle a` 2.1 mm par exemple) sans avoir a` de´monter l’instrument.
4.1.5.3 Travaux Futurs
Les simulations utilisant le formalisme des couches minces ont montre´ pre´ce´demment
qu’il e´tait possible d’obtenir des solutions relativement simples a` re´aliser pour adapter des
matrices de cavite´ 60 µm au domaine millime´trique12.
Dans le domaine des couches minces en visible-IR, il est possible d’ame´liorer les absorp-
tions obtenues avec un seul mate´riau, en utilisant un empilement de plusieurs die´lectriques
d’indices diffe´rents. Cette solution permet d’obtenir un profil d’absorption maximal et qua-
siment plat (filtre passe-bande parfait).
Le point difficile de cette me´thode concerne la moyen de calcul. En effet, le nombre de
variables inde´pendantes e´tant important, il est ne´cessaire de concevoir des algorithmes
d’optimisation. Une approche re´cente utilise des algorithmes “ge´ne´tiques13” (voir par
exemple [Yang 01] et [Hodgson 01]).
Des e´tudes base´es sur cette approche ont commence´ au CEA/LETI. Il est possible
d’imaginer a` terme un de´tecteur surmonte´ d’une telle couche anti-reflet qui permettrait
de se passer de filtres optiques passe-bande.
Il est e´galement envisage´ d’e´tudier des solutions utilisant des structures pe´riodiques
me´talliques (grilles) afin d’optimiser les coefficients de re´flexion de la couche die´lectrique
ajoute´e.
12Cette me´thode de mode´lisation de tient pas compte du phe´nome`ne d’ondes e´vanescentes entre la couche
die´lectrique et la grille. Une mode´lisation e´lectromagne´tique comple`te 3D doit donc eˆtre mene´e dans ce
but (discussion J.M. Lamarre).
13Dans ce type de me´thode, des groupes de solutions sont mises en compe´tition suivant leur valeur de
figure de me´rite (par exemple l’absorption optique dans une bande donne´e). Un processus de se´lection
garde la meilleure solution, qui subit ensuite une mutation avant d’eˆtre remise a` nouveau en compe´tition
avec les autres solutions. Au final, le cycle converge vers la solution pre´sentant la meilleure figure de me´rite.
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4.2 Architecture du Plan Focal
Les parties pre´ce´dentes ont montre´ que les matrices de bolome`tres de´veloppe´es au
CEA peuvent eˆtre adapte´es aux conditions d’observation dans le millime´trique depuis le
sol aussi bien du point de vue e´lectro-thermique que du point de vue de l’absorption du
rayonnement. Cette partie va pre´senter les architectures possibles de plans focaux utilisant
de telles matrices.
4.2.1 Le Champ de Vue
Dans un premier temps, il est envisageable de fabriquer des matrices millime´triques
16×16 pixels sur le mode`le des matrices submillime´triques. Un premier prototype d’ins-
trument pourrait comprendre quatre de ces matrices (cf. figure 4.17). Cette solution aurait
l’avantage de be´ne´ficier de la meˆme e´lectronique que celle de´veloppe´e pour PACS, pour
laquelle les signaux venant de 2 matrices sont traite´s dans un meˆme circuit appele´ buffer
unit (circuit de lecture a` 2K). Un design optique simple peut eˆtre associe´ a` ce type de
plan focal (pre´sente´ dans la partie suivante).
L’instrument est place´ au foyer Nasmyth du te´lescope et le champ de vue maximum
est celui actuellement disponible au 30m, soit 0.084◦ (un changement du secondaire per-
mettrait d’obtenir un champ maximum de 0.156◦ au foyer Nasmyth [Kreysa 03b]).
Les autres solutions sont plus difficiles a` mettre en oeuvre sous forme de prototype car
de beaucoup plus grande taille et donc plus complexes en terme d’optique, de me´canique
et de re´gulation thermique.
Notons que le pavage du plan focal est a` premie`re vue limite´ dans une direction a`
cause du connecteur pre´sent sur un coˆte´ de chaque matrice (cf. figure 2.16). Il peut eˆtre
fait usage de la profondeur de champ et de la courbure du plan focal pour disposer les
matrices sur plusieurs niveaux, et donc couvrir totalement le plan focal (au prix d’une
me´canique relativement complexe).
4.2.2 Design Optique Simple
4.2.2.1 Concept
La sche´ma optique pre´sente´ sur la figure 4.18 est la solution qui avait e´te´ choisie lors
de la conception d’une came´ra prototype submillime´trique (865 µm) au plan focal du





32 x 32 pixels
(4 matrices de 16x16 pixels)
32 x 64 pixels
(8 matrices de 16x16 pixels)
64 x 64 pixels
(4 matrices de 32x32 pixels)
Champ MAMBO2
Champ de vue
disponible au 30 m
Fig. 4.17 – Diffe´rentes solutions de plans focaux envisageables sur le te´lescope de 30m
dans sa configuration Nasmyth actuelle et leurs champs de vue associe´s. Un plan focal de
64×64 pixels couvrirait quasi instantane´ment le champ de vue maximum disponible au
30m. Les dimensions d’une matrice 16×16 pixels (+ 2 range´es de pixels aveugles) sont de
2.4 cm × 2.7 cm. Celles d’une matrice 32×32 pixels sont de 4.8 cm × 5.1 cm. Sur un wafer
standard de 6” (15.3 cm) il est possible de re´aliser 4 matrices 32×32.
te´lescope KOSMA au sommet du Gornergratt14. Elle peut eˆtre adapte´e a` un plan focal
semblable au premier cas de la figure 4.17. Une partie du plan focal Nasmyth est image´e sur
les matrices par l’interme´diaire de deux lentilles en HDPE15. Il est possible de de´finir une
pupille froide a` l’entre´e de l’e´tage he´lium ou` est place´ un filtre optique coupant l’e´mission
thermique des e´tages “chauds”.
Les bolome`tres sont place´s dans une enceinte maintenue a` 300 mK de manie`re a` minimi-
ser le flux optique parasite incident sur les de´tecteurs16. L’ouverture d’un faisceau incident
est alors de´finie par la pupille. Des essais mene´s avec ce type de montage ont montre´ qu’il
e´tait possible de thermaliser a` 300 mK une structure comprenant une matrice 16×16 et
sa boˆıte en cuivre.
Un tel instrument de premie`re ge´ne´ration pourrait eˆtre re´alise´ en s’appuyant sur des
14Les campagnes de mesures re´alise´es en mars 2001 n’ont pas permis de tester la matrice (16×16)
en configuration d’observation du fait d’une trop faible transmission des filtres passe-bande. Le reste de
l’instrument e´tait ne´anmoins ope´rationnel a` 300 mK.
15l’une externe, l’autre refroidie a` 2K. Le HDPE a l’avantage d’avoir un coefficient de transmission e´leve´
dans le millime´trique (≈ 95%), un indice de 1.5 et une bonne tenue a` froid.
16Contrairement aux bolome`tres a` cornets pour lesquels l’angle de vue est parfaitement de´fini et couple´
au te´lescope, les de´tecteurs “ouverts”, comme ceux du CEA sont sensibles au rayonnement provenant
d’angles tre`s ouverts. Une estimation a permis de calculer que le flux total provenant d’une enceinte a`
300 mK arrivant sur un pixel est de l’ordre de 0.05 pW et de 0.3 pW pour une enceinte a` 2K (coefficient
d’emissivite´ de 0.1).
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Fig. 4.18 – Sche´ma optique simple propose´ pour un petit plan focal. Ce montage est celui
qui a e´te´ utilise´ lors des essais d’une matrice submillime´trique sur le te´lescope KOSMA.
Un montage a` deux lentilles permet de former une image sur la matrice via une pupille
froide au niveau de l’e´cran a` 4K. Le de´tecteur est place´ dans une boˆıte maintenue a` 300
mK et ferme´e par un filtre passe-bande.
de´veloppements de´ja` existants (cryostat de type IRLab, cryore´frige´rateur 3He bi-e´tage´ et
e´lectronique utilise´s pour les caracte´risations de PACS...) de manie`re a` tester dans un
premier temps les performances des bolome`tres en conditions d’observation re´elles.
4.2.2.2 Analyse par Trace´s de Rayons
Cette configuration optique a e´te´ e´tudie´e a` l’aide d’un logiciel de trace´s de rayons,
Zemax, pour un plan focal compose´ de 4 matrices de 16×16 pixels. La meilleure solution
est un compromis entre la taille des e´le´ments optiques, les aberrations optiques et le volume
disponible. Plusieurs parame`tres sont fixe´s (taille du de´tecteur, distance entre les lentilles
minimum, diame`tres des lentilles minimum) et d’autres sont optimise´s par le logiciel pour
obtenir la formation d’une image avec un minimum d’aberrations. Une solution possible
du sche´ma optique est pre´sente´e sur la figure 4.19. Elle est tre`s proche de l’actuel design
optique utilise´ pour la came´ra MAMBO et est comparable en terme d’encombrement.
L’analyse des aberrations optiques par Zemax (cf. figure 4.20) montre qu’un tel design
est envisageable pour les champs de vue conside´re´s (≈ 2 arcmin×2 arcmin). La tache
d’aberration est en effet infe´rieure a` la tache de diffraction sur le plan focal. La re´solution




Fig. 4.19 – Design optique propose´ pour le cas de 4 matrices 16×16 pixels. La premie`re
lentille (externe) est une lentille de champ, place´e au plan focal Nasmyth du te´lescope.
Les dimensions typiques de ce montage sont : diame`tre L1 = 200 mm, diame`tre L2 = 40
mm, distance inter-lentilles = 310 mm, F/D final = 2.5. Les rayons rouges correspondent
aux pixels en bord de matrice.
du syste`me est donc limite´e par la diffraction comme attendu.
Cette solution reste ne´anmoins limite´e aux petits champs de vue, du fait des aberra-
tions optiques qui deviennent rapidement importantes pour de plus grands plans focaux.
Un design plus complexe doit eˆtre envisage´ alors, utilisant des miroirs pour compenser
les aberrations ou des doublets de lentilles. La thermalisation a` 300 mK de l’ensemble
de´tecteurs + boˆıte deviendrait e´galement proble´matique dans le cas de l’utilisation d’un
grand nombre de matrices.
4.2.3 Type de Structure Me´canique pour de Grands Plans Focaux
La solution propose´e ici est celle utilise´e pour les photome`tres de PACS. Le plan focal
de´tecteur est isole´ d’une enceinte a` 2K par des fils en kevlar. Un coˆne refroidi e´galement
a` 2K de´finit l’ouverture du syste`me optique et limite les perturbations dues a` la lumie`re
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Fig. 4.20 – Taches d’aberration produites par le syste`me optique pre´ce´dent (la tache de
diffraction est de´finie dans chaque cas par les cercles noirs). Les cas correspondent a` 3
positions sur le plan focal : centre (axe optique), mi-hauteur et pixel de bord. Pour un
plan focal de 32×32 pixels, les aberrations sont tout a` fait acceptables.
parasite.
De la peinture absorbante peut eˆtre utilise´e sur les diffe´rentes parties de l’instrument et
notamment a` l’inte´rieur du coˆne pour minimiser les re´flexions parasites. Un tel mate´riau
absorbant (cf. [Diez 99]) a e´te´ employe´ dans le cadre de nos expe´rimentations et a e´te´
caracte´rise´ a` l’aide du spectrome`tre. Son absorption est pre´sente´e sur la figure 4.22.
4.2.4 Effet de l’Angle d’Incidence sur l’Absorption
Un autre point e´tudie´ au sujet de l’optique de l’instrument concerne la variation de la
re´ponse spectrale de la matrice (munie d’une couche die´lectrique en face avant) en fonction
de l’angle d’un rayon incident (cf. figure 4.23). Les re´sultats obtenus par simulation de type
couches minces montrent que l’absorption est supe´rieure a` 80% jusqu’a` une inclinaison
de 25◦ par rapport a` la normale (il s’agit de l’absorption moyenne sur toute la bande
millime´trique). Dans le cas des syste`mes optiques qui seront utilise´s, les angles d’incidence
ne devraient pas de´passer cette limite17.
17Dans le cas 0.5Fλ et pour un pas de pixel de 1.5 mm, le rapport f/D du syste`me optique d’imagerie
sur la matrice est typiquement de 2.3 - 2.5, ce qui, pour le type de montage envisage´, n’autorise pas des
angles trop ouverts.
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Matrices à 300 mK
Fig. 4.21 – Exemple de la me´canique du plan focal PACS.














Fig. 4.22 – Courbe d’absorption de la peinture absorbante (Stycast / grains de SiC)
mesure´e avec le spectrome`tre dans le (sub)-millime´trique.
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Fig. 4.23 – Absorption du pixel en fonction de l’angle d’incidence et de la longueur d’onde
dans le cas d’une cavite´ de 60 µm surmonte´e d’une couche de silicium de 35 µm a` 20 µm
de la grille. La courbe montre l’absorption moyenne sur toute la bande millime´trique. Le




Simulations de l’Instrument sur le
30m
Les chapitres pre´ce´dents ont permis d’e´laborer un concept de plan focal bolome´trique.
Afin de coupler virtuellement, dans un premier temps, de´tecteur et environnement exte´rieur
(te´lescope, atmosphe`re et source astrophysique) une simulation d’observation a e´te´ de´veloppe´e.
L’ide´e ge´ne´rale est d’explorer les diffe´rents modes d’observation possibles avec ce nouveau
type d’e´chantillonnage du plan focal dans le domaine millime´trique. De´veloppe´ a` la fin
de la the`se, ce qui est pre´sente´ dans ce chapitre est un point de de´part pour de futures
simulations plus complexes.
5.1 Description du Mode`le
Le but du mode`le1 est de se rapprocher au plus pre`s de ce que serait une se´quence
d’observation au 30m avec une matrice millime´trique telle qu’on l’a de´finie auparavant. La
figure 5.1 montre plusieurs blocs qui de´finissent chacun un e´le´ment essentiel du mode`le.
Dans cette premie`re approche, on ne conside`re que le cas de l’observation d’une source
ponctuelle par une matrice de 16×16 pixels.
Une image the´orique du ciel (atmosphe`re + source) est d’abord simule´e. L’observation
de cette image par le te´lescope avec un certain mode d’observation permet ensuite de de´finir
l’image incidente sur le plan focal de l’instrument. A l’aide du mode`le de bolome`tre de´crit
1Le code a e´te´ e´crit sous Matlab.
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Fig. 5.1 – Principe de la simulation d’observation millime´trique.
5.1.1 Mode´lisation de l’Atmosphe`re et de la Source
La puissance provenant de l’atmosphe`re contribue a` plus de 70% du flux total incident
sur un pixel (voir partie 3.1.1). Il est donc important de connaˆıtre les me´canismes mis en
jeu dans les fluctuations d’e´mission atmosphe´rique.
Le mode`le d’atmosphe`re utilise´ ici (cf. [Tatarskii 61]) est base´ sur la description ge´ne´rale
de Kolmogorov pour un fluide turbulent. La turbulence vient du fait qu’il existe diffe´rentes
masses d’air en interaction, a` diffe´rentes tempe´ratures et a` diffe´rentes vitesses (a` cause de la
convection et du vent). Comme on l’a vu dans le premier chapitre, l’e´mission atmosphe´rique
est essentiellement due a` la pre´sence de vapeur d’eau. A cause de la turbulence, cette va-
peur d’eau se trouve distribue´e spatialement sous formes de larges structures semblables
aux nuages (les nuages d’eau liquide quant a` eux contribuent de fac¸on beaucoup plus
limite´e a` l’e´mission totale).
On conside`re que d’un point de vue e´nerge´tique, la turbulence a` grande e´chelle est
transfe´re´e via des tourbillons aux plus petites e´chelles (de l’ordre de 1mm, cf. [Lay 00],
[Lena 98]). Il est montre´ dans ce cas que le spectre d’amplitude des fluctuations est de la
forme w−11/6, ou` w est la fre´quence spatiale. Tatarskii a montre´ que ce formalisme pouvait
s’appliquer a` la vapeur d’eau en conside´rant qu’elle e´tait entraˆıne´e dans le flot turbulent.
La premie`re e´tape du mode`le consiste donc a` simuler ces fluctuations sur une certaine
e´tendue sur le ciel. D’un point de vue nume´rique, l’image de de´part est choisie avec une
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dimension de 1024×1024 pixels.
La puissance venant de l’atmosphe`re est d’abord calcule´e pour un pixel e´le´mentaire
d’apre`s les parame`tres habituels que sont la tempe´rature du ciel, l’opacite´, l’e´le´vation et
bien-entendu la longueur d’onde et la bande passante optique. Un tableau de 1024×1024
pixels e´le´mentaires est ensuite cre´e´ a` partir de cette valeur, a` laquelle on ajoute une petite
variation δP qui correspond a` un bruit gaussien. Pour obtenir la distribution spatiale
attendue dans la the´orie de Kolmogorov, ce tableau doit ensuite eˆtre convolue´ par une
fonction correspondant a` une structure de la forme w−11/6.
La transforme´e de Fourier d’un produit de convolution de deux fonctions est e´gale a`
la multiplication des transforme´es de Fourier de chaque fonction. Du point de vue de la
simulation nume´rique il est fait usage de ce the´ore`me pour diminuer le temps de calcul2.


























Fig. 5.2 – Simulation the´orique des fluctuations atmosphe´riques d’apre`s le mode`le de
Tatarskii [Tatarskii 61]. Les couleurs repre´sentent les variations d’intensite´ des fluctuations
spatiales par rapport a` une e´mission de fond moyenne. La tempe´rature du ciel a e´te´ fixe´e
a` 250K, l’opacite´ est de 0.3 et l’e´le´vation de 65◦.
La figure 5.2 montre le re´sultat de cette ope´ration. Il s’agit d’une mode´lisation sur
une grande e´chelle (environ 1 degre´2) par rapport au champ de vue d’une matrice 16×16
2L’ope´ration de convolution est couˆteuse en temps de calcul, alors que l’ope´ration de transforme´e de
Fourier fait appel a` l’algorithme FFT, beaucoup plus rapide.
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pixels. On retrouve bien la structure spatiale de type “cellules de vapeur d’eau”.
5.1.2 Couplage avec le Te´lescope
L’e´cran atmosphe´rique se situe dans le champ proche du te´lescope lorsque celui-ci ob-
serve des sources d’origine astrophysique3. La conse´quence est que l’image de l’atmosphe`re
obtenue par le te´lescope ne se forme pas sur le plan focal de´tecteur.
Une autre fac¸on de se repre´senter ce syste`me est de conside´rer les “colonnes d’ob-
servation” associe´es a` chaque pixel de la came´ra (cf. figure 5.3). On s’aperc¸oit qu’elles
se recouvrent de fac¸on importante4 sur des champs de vue typiques de quelques arcmin.
L’image de l’atmosphe`re sur le plan des de´tecteurs peut eˆtre de´termine´e en convoluant
l’image the´orique (figure 5.2) par une fonction porte en 2D (fonction “tophat”) de di-
mension caracte´ristique e´gale au diame`tre du te´lescope. Le re´sultat de cette ope´ration est
montre´ sur la figure 5.4. Les fluctuations spatiales hautes fre´quences sont tre`s largement
atte´nue´es. En premie`re approximation, l’e´mission est constante sur des champs de vue .
1 arcmin. C’est ce qui permet d’utiliser la technique “double-lobe” pour s’affranchir de
cette e´mission (voir chapitre 1).
En pratique, il subsiste des fluctuations d’une taille caracte´ristique . 1 arcmin, prove-
nant notamment du fait que la fonction par laquelle l’atmosphe`re est convolue´e n’est pas
une fonction “tophat” parfaite ([Chapin 01] et communication D. Hugues et E. Chapin,
INAOE). Typiquement, l’amplitude moyenne des fluctuations spatiales sur une e´tendue
de 1 arcmin est de l’ordre de 5 fois le bruit de photons.
La simulation de la source (ponctuelle) correspond simplement a` l’ajout dans le tableau
repre´sentant l’atmosphe`re d’un pixel a` une certaine valeur de puissance. Comme dans tout
syste`me optique, le diame`tre fini de l’ouverture du te´lescope produit de la diffraction. La
re´ponse a` un point source est alors une tache sur le plan focal. Cette re´ponse impulsionnelle
est appele´e PSF (Point Spread Function) et peut eˆtre approche´e par la figure de diffraction
d’une pupille circulaire (cf. figure 5.5 a). Dans notre cas, la largeur a` mi hauteur (FWHM)
vaut 10.5 arcsec (en pratique, elle est de 11” au 30m a` 1.3 mm). L’image au plan focal est
3La vapeur d’eau se concentre essentiellement a` une altitude proche de 2000 m au dessus du 30m. Le
champ lointain, de´fini par D2/2λ est ∼350 km, cf. [Emerson 79].














distance z au dessus du te´lescope et une se´paration angulaire des deux faisceaux de θ. Au 30m, pour θ = 1
arcmin, Q ≈ 95%, [Andre´ 04].
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Cellules de vapeur d'eau
h
Fig. 5.3 – Repre´sentation sche´matique des “colonnes d’atmosphe`re” pour deux angles de
pointage diffe´rents. Le diame`tre de ces colonnes est e´gal au diame`tre du te´lescope. Dans
le cas du 30m de l’IRAM, la distance h est de l’ordre de 2000m. Le taux de recouvrement
pour des se´parations angulaires typiques (quelques arcmin) est important (≈ 95% pour
θ =1 arcmin).
le re´sultat de la convolution par cette PSF et est pre´sente´e sur la figure 5.5 (b).
On remarque que le maximum des fluctuations spatiales atmosphe´riques est proche
du niveau de puissance de la source. La partie de l’image de´limite´e par le cadre noir
correspond au champ de vue qui est image´ sur la matrice de bolome`tres.
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Champ de vue d’une matrice 16!16 
*
Fig. 5.4 – Re´sultat de la convolution de l’image the´orique des fluctuations de l’atmosphe`re
par une fonction “tophat” de dimension e´gale a` celle du diame`tre du te´lescope.
































Source ponctuelle 400 mJy
Champ d’une matrice 16x16 = 1,1’ x 1,1’
(b)
Fig. 5.5 – (a) PSF du te´lescope a` 1.3 mm approche´e par la figure de diffraction d’une
pupille circulaire (FWHM=10.5”). (b) Image the´orique d’une source ponctuelle de 400
mJy convolue´e par la PSF du te´lescope. Le cadre noir repre´sente le champ de vue d’une
matrice 16×16 qui sera utilise´ pour la suite de la simulation.
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Source ponctuelle 400 mJy
Fig. 5.6 – Variation spatiale des signaux atmosphe´riques apre`s convolution par la PSF du
te´lescope.
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5.1.3 Re´ponse du De´tecteur
L’image pre´ce´dente (cf. 5.5) a e´te´ obtenue en tenant compte du couplage avec le
te´lescope, de la transmission optique du syste`me, et de l’absorption du de´tecteur. Pour ob-
tenir la contrepartie “e´lectrique” de l’image forme´e sur la matrice, il faut relier la puissance
incidente sur chaque bolome`tre a` la tension de sortie via la re´ponse. Le mode`le nume´rique
de´crit dans le chapitre 3 est bien-entendu utilise´ dans ce but, et e´galement pour le calcul
du bruit. Les courbes caracte´ristiques du bolome`tre [Re´ponse, Tension de sortie, NEP,...]
= f(Puissance incidente) sont de´termine´es auparavant sur une grande plage de puissance
incidente et inse´re´es dans la simulation d’observation.
La figure 5.7 montre l’image “optique” forme´e sur la matrice ainsi que le re´sultat
obtenu en sortie.
(a)
















Fig. 5.7 – (a) Champ vu par la matrice a` un instant ti (en Jy ou en pW). (b) Image du
champ correspondant obtenue par la matrice 16×16 pixels (en Volt).
Les amplitudes de l’image de sortie sont inverse´es par rapport a` l’image originale. Cela
est duˆ au fait que pour les bolome`tres re´sistifs, une augmentation de puissance (donc
de tempe´rature) produit une baisse de la re´sistance bolome´trique, donc de la tension de
sortie (en pratique, on change ge´ne´ralement le signe du signal de sortie pour que la source
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apparaisse positivement).
5.1.4 Variation Temporelle
Les diffe´rentes e´tapes de´crites jusque la` permettent de produire une image a` un instant
donne´. Or, on sait e´galement que l’atmosphe`re fluctue dans le temps. Sur les temps typiques
d’observation, on conside`re en premie`re approximation que les fluctuations temporelles
proviennent du vent qui produit une translation de l’ensemble de la structure spatiale
suivant une direction donne´e (mode`le de l’atmosphe`re “fige´e” [Lay 97]). Pour une vitesse
typique de vent en altitude de 15m/s, la fre´quence de coupure des fluctuations basse
fre´quence est de l’ordre de 1-5 Hz ([Lay 00]).
La mise en oeuvre de cette fluctuation temporelle dans la simulation consiste simple-
ment a` produire une image de de´part grande par rapport au champ de vue de la matrice,
et a` la faire de´filer devant celle-ci a` une vitesse donne´e.















































Fig. 5.8 – (a) Variation temporelle du signal de sortie des pixels repe´re´s sur la figure 5.7
(b). (b) Spectre du signal du pixel 2 (en vert). Le spectre du signal du de´tecteur (sans les
fluctuations atmosphe´riques) est repre´sente´ en bleu. La composante 1/f est suppose´e avoir
e´te´ supprime´e par le mode de lecture par double e´chantillonnage corre´le´.
La figure 5.8 (a) montre l’e´volution temporelle du signal de sortie des bolome`tres
nume´rote´s 1 a` 6 sur la figure 5.7 (b). Il apparaˆıt tout d’abord que le bruit du ciel est
largement corre´le´ sur les e´chelles angulaires que l’on conside`re ici. Il est donc relativement
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aise´ de supprimer sa contribution en faisant sa moyenne sur plusieurs pixels et en retirant
ensuite cette composante a` l’ensemble de l’image.
Sur la figure 5.8 (b), on voit que le “coude” du spectre du bruit de ciel est proche
de 1Hz. Le bruit du de´tecteur est repre´sente´ en bleu sur la figure et ne montre pas de
composante en 1/f (on conside`re que le mode de lecture utilisant le double e´chantillonnage
corre´le´ est employe´ et parfaitement fonctionnel). Le bruit instrumental total (bruit de
photon + bruit du de´tecteur) devient dominant vers 5 Hz dans notre cas.
5.2 Re´sultats Pre´liminaires
Ce mode`le ayant e´te´ de´veloppe´ en fin de the`se, il n’aura pas e´te´ possible de tester tous
les modes d’observation possibles en millime´trique, notamment ceux (plus complexes)
concernant les sources e´tendues. Deux exemples sont ne´anmoins pre´sente´s ici dans le but
de poser les briques pour de futurs travaux.
5.2.1 Calcul du NEFD
Une figure de me´rite inte´ressante pour les came´ras bolome´triques (mais pas seulement)
est le NEFD (Noise Equivalent Flux Density, ou densite´ de flux e´quivalente au bruit). Il
de´finit la sensibilite´ de l’instrument (comme le NEP) mais ramene´e a` des unite´s astro-
physiques (le Jansky). Elle est e´galement directement comparable au flux d’une source






ou` NEPtot est la valeur du NEP total (de´tecteur + photon et atmosphe`re),
ηe est le couplage du te´lescope avec le rayonnement (ηe = 0.2),
Stel, la surface du te´lescope (piD
2
4 ),
Topt est la transmission du syste`me optique (Topt = 0.25),
Cdet, le coefficient de´tecteur = coefficient d’absorption × coefficient de remplissage ×
fraction du rayonnement intercepte´e par le pixel central (0.16 d’apre`s [Griffin 02]),
B est la bande passante optique (B=80 GHz),
Tatm est la transmission atmosphe´rique (Tatm=0.72, pour τ=0.3 et une e´le´vation de
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70◦).
D’apre`s les simulations pre´ce´dentes, le NEFD moyen calcule´ pour un pixel (pour 1
σ et une seconde de temps d’inte´gration) est de 13 mJy/
√
Hz ± 3 mJy/√Hz (le calcul
de l’incertitude vient de la statistique sur les 256 pixels de la matrice). Cette valeur est
estime´e en supposant que l’on a re´ussi a` supprimer la composante basse fre´quence de bruit
de ciel en dessous de 1Hz. Le NEFD estime´ sans la contribution atmosphe´rique (de´tecteur
+ bruit de photon) est de 10 mJy/
√
Hz ± 1 mJy/√Hz. Remarquons que le NEFD est




2 entre les 2).
5.2.2 Mode Pointage
Ce mode d’observation, le plus simple a` mettre en place d’un point de vue observation-
nel, consiste a` fixer une re´gion du ciel avec le te´lescope, sans chopping du miroir secondaire,
ni nodding du miroir primaire. Il s’agit d’un mode envisage´ pour les futurs instruments
e´quipe´s de grands plans focaux (comme SCUBA-2 par exemple, cf. [Holland 03]). L’ide´e
principale est que pour ce type d’instrument grand champ, il est possible d’utiliser l’en-
semble des pixels pour estimer le flux provenant de l’atmosphe`re a` la place du traditionnel
chopping.
Dans notre cas, on conside`re l’observation d’une source ponctuelle de position connue,
vise´e par le pixel (8 ;8) de la matrice (une ame´lioration inte´ressante du mode`le serait
d’inclure l’incertitude de pointage du te´lescope).
La figure 5.9 montre les signaux obtenus pour les 9 pixels centraux (le pixel central
plus les 8 pixels adjacents). Le bruit atmosphe´rique est clairement corre´le´ sur ces pixels (la
figure 5.9 (b) montre l’e´volution de la moyenne de ces 9 pixels). La simple suppression de
ce signal moyen sur l’ensemble des pixels tend a` diminuer le bruit basse fre´quence comme
on peut le voir sur la figure 5.9 (d). Comme le flux de la source est re´parti sur ces 9 pixels, il
est possible de remonter a` son flux total en utilisant des mode`les simples de reconstruction
d’image. Pre´cisons qu’il existe des algorithmes plus e´labore´s qui permettent de supprimer
ce bruit corre´le´ plus efficacement (voir par exemple le guide du logiciel de re´duction de
donne´es bolome´triques au 30 m, [communication prive´e P. Andre´] et NIC [NIC 02]).
Une approche assez semblable pour ce mode d’observation consiste a` regarder l’e´volution
temporelle non plus de quelques pixels, mais de l’ensemble de la matrice (cf. figure 5.10).
La repre´sentation en 3D montre qu’a` un instant donne´, la source de 400 mJy est pra-
tiquement noye´e dans le bruit. La moyenne de chaque pixel sur le temps d’observation
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Suppression du bruit corrélé
(a) (b)
(c) (d)
Fig. 5.9 – Bruit atmosphe´rique corre´le´. (a) Signaux temporels des 9 pixels centre´s sur
la source. Le pixel central est en bleu, en bas de la figure. (b) Signal correspondant au
bruit corre´le´ sur les 9 pixels (moyenne des 9 signaux). (c) Signal du pixel central sans la
composante commune de bruit. (d) Spectres de bruit du signal brut (en bleu) et du signal
sans bruit corre´le´ (en vert).
total permet de de´gager une structure basse fre´quence sur la matrice qui correspond au
flux background moyen (figure 5.10 b). Il est alors possible de faire un ajustement de cette
structure (fit polynomial du premier ou deuxie`me degre´, cf. figure 5.10 c). En soustrayant
ces lignes de base aux donne´es moyenne´es, on est capable de restaurer l’image d’origine
sans la composante atmosphe´rique.
Ce mode d’observation (avec source ponctuelle connue) peut-eˆtre utilise´ pour ve´rifier la
pre´cision de pointage du te´lescope avant une se´quence d’observation. On peut e´galement
imaginer que ce mode serve a` l’extraction de sources ponctuelles ou de taille infe´rieure
au champ de vue, de positions inconnues. Pour cela, la de´termination des lignes de base
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peut-eˆtre re´alise´e par un nombre moins important de pixels (pixels du bord de la matrice).
Il serait inte´ressant d’explorer cette voie notamment pour estimer l’influence du nombre









































































Fig. 5.10 – (a) Repre´sentation 3D d’une image a` un instant quelconque. (b) Repre´sentation
de l’image apre`s avoir effectue´ une moyenne temporelle sur tous les pixels. (c) Ajustement
et interpolation des pixels centraux. (d) Image de la source obtenue en soustrayant l’image
(c) a` l’image (b).
5.2.3 Mode Scan
Que ce soit pour la cartographie de re´gions de formations d’e´toiles ou la recherche
de populations de galaxies millime´triques, des observations grands champs (d’e´tendue
largement supe´rieure au degre´2) sont ne´cessaires. La me´thode pre´ce´dente n’est donc pas
applicable (limitation a` ≈ 18.5 arcmin2 dans le cas d’un plan focal de 64×64 de´tecteurs).
Une solution consiste a` re´aliser des scans sur le ciel de fac¸on a` couvrir la surface voulue.
154 Chapitre 5. Simulations de l’Instrument sur le 30m
En premie`re approximation, le vent fait varier lentement la structure de bruit at-
mosphe´rique par dessus l’image astrophysique. De fac¸on a` utiliser le meˆme raisonnement
que pre´ce´demment (suppression des lignes de base), il faut donc que le scan soit effectue´
plus rapidement qu’une variation notable du bruit atmosphe´rique pour garder une bonne
corre´lation entre les diffe´rents pixels. C’est ce qui est pre´sente´ sur la figure 5.11.
Déplacement
de la source sur
la matrice

















Fig. 5.11 – Signaux typiques de pixels proches en mode scan.
Dans notre exemple, la matrice scanne une re´gion dans laquelle est pre´sente une source
ponctuelle. D’apre`s la forme ge´ne´rale des signaux de la figure, on remarque bien que les
signaux des pixels d’une meˆme range´e perpendiculaire a` la direction du scan sont corre´le´s.
De la meˆme fac¸on que pour la pre´ce´dente me´thode, la suppression du bruit atmosphe´rique
peut s’effectuer en supprimant les lignes de bases sur chaque range´e de pixels.
5.2.4 Travaux Futurs
Cette premie`re approche qualitative des simulations d’observation avec une matrice
de bolome`tres montre qu’il est a` priori possible de se passer des ope´rations de chopping
et nodding pour s’affranchir du bruit du ciel dans le cas de sources ponctuelles. La sup-
pression du bruit est effectue´e par traitement nume´rique (fit polynomial de la structure
atmosphe´rique sur la matrice) plutoˆt que par proce´de´ “me´canique” (miroir vibrant).
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Intuitivement, on comprend bien que le fait de disposer d’un grand nombre de de´tecteurs
dans le plan focal augmente la statistique sur la connaissance de l’atmosphe`re. La connais-
sance de la relation entre le nombre de de´tecteurs utilise´s, la structure spatiale et temporelle
de l’atmosphe`re et le bruit final rms sur la carte obtenue est donc la prochaine e´tape de
ces simulations5.
Plusieurs points seront a` ame´liorer ou a` cre´er :
– connaissance des processus atmosphe´riques : variation de l’opacite´ dans le temps,
vitesse et direction du vent variables.
– variation de la constante de temps des bolome`tres6 pour e´tudier l’impact sur le mode
scan (cela va fixer la vitesse maximale de de´placement du te´lescope).
– non-homoge´ne´ite´ de la re´ponse des pixels. Ce point est important car il va limi-
ter l’hypothe`se de soustraction du fond graˆce a` un fit. En effet, dans les re´sultats
pre´ce´dents, nous avons suppose´s que les re´ponses de tous les pixels e´taient identiques.
Or, meˆme apre`s une ope´ration de flatfield, il subsiste une dispersion des re´ponses
sur l’ensemble de la matrice. Cela se traduit par une “image” parasite qui vient se
superposer a` l’atmosphe`re et a` la source astrophysique.
Il est probable que ce point soit plus critique dans le cas du mode pointage que
dans le mode scan. En effet lors d’un pointage fixe, sources et image parasite sont
fixes dans le temps, alors que l’atmosphe`re fluctue. Le moyennage temporel ne fera
que diminuer la composante atmosphe´rique. On a pu estimer que la variation des
re´ponses par rapport a` une valeur moyenne ne devra pas de´passer 1%.
– simulation d’un champ de 64×64 pixels et de sources e´tendues.
5C’est a` dire, la de´termination du NEFD en fonction des conditions atmosphe´riques, du mode d’obser-
vation, du nombre de de´tecteurs utilise´s et du temps d’inte´gration.
6Pour les re´sultats pre´sente´s ici, la re´ponse du de´tecteur est suppose´e non limite´e par la constante de
temps.




Depuis le milieu des anne´es 90, les nombreuses images du ciel en millime´trique re´alise´es
entre autres par la came´ra de bolome`tres MAMBO au te´lescope de 30m de l’IRAM ont
confirme´ le potentiel scientifique important de cette gamme spectrale en contribuant a` un
grand nombre d’avance´es dans divers domaines (formation d’e´toiles, e´tude des galaxies
lointaines entre autre).
Pourtant, la version actuelle de cette came´ra ne couvre qu’environ 20% du champ
de vue disponible au foyer Nasmyth et de par sa conception, sous-e´chantillonne l’image
forme´e au plan focal.
De nouvelles technologies existent depuis peu, qui permettent d’envisager la construc-
tion de came´ras a` grand champ de vue pouvant e´chantillonner de fac¸on optimale l’image.
Le gain tre`s important en vitesse de cartographie devrait alors autoriser la re´alisation de
grandes cartes recensant par exemple de nouveaux sites de formation d’e´toiles ou encore
des e´chantillons importants de galaxies lointaines.
C’est un exemple de l’un de ces nouveaux concepts d’instruments millime´triques qui
est pre´sente´ dans cette the`se. En partant des matrices de bolome`tres de´veloppe´es pour le
domaine submillime´trique pour l’instrument PACS, j’ai propose´ une solution de plan focal
pouvant e´quiper une future came´ra pour la bande atmosphe´rique a` 1.3 mm.
J’ai d’abord de´veloppe´ une simulation nume´rique pour e´tudier l’aspect e´lectro-thermique
du bolome`tre dans les conditions d’observation spe´cifiques d’un te´lescope au sol. Cette si-
mulation inclut une mode´lisation comple`te des diverses fonctions du bolome`tre dont les
parame`tres caracte´ristiques sont issus de mesures expe´rimentales (parame`tres R0 et T0,
effet de champ et longueur de saut pour les thermome`tres Si:P:B, lois d’e´volution de la
conductance thermique et de la capacite´ calorifique en fonction de la tempe´rature). Les
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re´sultats ont montre´ qu’il e´tait possible de concevoir un de´tecteur a` 1.3 mm de longueur
d’onde dont les performances seraient limite´es par le bruit de photon (limitation fonda-
mentale, voir le tableau ci-apre`s). La simulation a e´galement montre´ que le mode classique
d’e´talonnage par calibrateurs primaires (plane`tes) e´tait possible (comportement du bo-
lome`tre quasi line´aire).
Nous avons aussi re´alise´ des mesures sur des matrices submillime´triques qui ont montre´
que le comportement e´lectro-thermique des bolome`tres propose´s par le CEA correspond
bien a` celui de´crit par la simulation7. Les mesures ont e´galement montre´ que le syste`me
de lecture (et en particulier le multiplexage par MOS) est ope´rationnel et ne semble pas
apporter de bruit en exce`s.
Un point essentiel dans la transposition des matrices submillime´triques vers la bande
millime´trique est l’absorption du rayonnement. Leur syste`me d’absorption est base´ sur la
pre´sence d’une cavite´ re´sonante dont la taille est ajuste´e a` la longueur d’onde a` de´tecter (ca-
vite´ quart d’onde). Or en pratique, cette technologie est facilement adaptable jusqu’a` une
longueur d’onde d’environ 350 µm, ce qui pose alors un re´el proble`me pour le millime´trique.
J’ai donc trouve´ en collaboration avec P. Agne`se du LETI une solution alternative qui a
e´te´ simule´e par des techniques habituellement utilise´es dans le domaine des couches minces
optiques. Elle consiste a` venir superposer une simple couche de die´lectrique (du silicium,
dont l’e´paisseur est de´termine´e par simulation) sur la cavite´ existante. La conse´quence
de cet empilement est l’annulation de la composante du champ e´lectrique re´fle´chi par le
syste`me pour certaines longueurs d’ondes, ce qui se traduit par une absorption importante
au sein du pixel.
Le LETI a ensuite re´alise´ un de´monstrateur technologique dans le domaine submil-
lime´trique (transposition du pic d’absorption de 150 µm vers 450 µm). Pour valider le
principe de ce nouveau syste`me d’absorption j’ai re´alise´ des mesures graˆce a` un spec-
trome`tre a` transforme´e de Fourier de type Martin-Puplett de´veloppe´ e´galement pendant
la the`se. La simulation montre qu’il existe des solutions re´alisables avec les technologies
actuelles du LETI qui permettraient d’obtenir entre 83 et 90% d’absorption sur toute la
bande millime´trique.
Afin de se rapprocher du concept de l’instrument final, une premie`re e´tude de l’optique
7En premie`re approximation, il est possible de conside´rer les bolome`tres submillime´triques comme e´tant
repre´sentatifs des versions millime´triques puisque les deux designs e´lectro-thermiques sont sensiblement
identiques.
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a e´te´ re´alise´e par trace´s de rayons. Elle montre que pour un prototype de came´ra e´quipe´ de
1024 pixels (champ de ≈ 4 arcmin2), un montage relativement simple utilisant 2 lentilles
(une de champ externe et une froide) e´tait envisageable.
Dans le but d’e´tudier les diffe´rents modes d’observation envisageables avec ce nouveau
type de grandes matrices de bolome`tres, j’ai e´labore´ une simulation d’observation. Son
de´veloppement est encore en cours, mais elle a ne´anmoins permis d’estimer la sensibilite´
attendue en pre´sence de bruit atmosphe´rique (environ 10 mJy
√
s pour 1 σ, soit environ
3 fois mieux que ce qui actuellement obtenu avec MAMBO).
Il reste bien suˆr beaucoup de travail a` re´aliser avant de disposer d’une came´ra mil-
lime´trique grand champ. Cela passera par diverses e´tapes :
– re´alisation d’une premie`re matrice millime´trique, notamment en vue de tester le
syste`me d’absorption par couche die´lectrique.
– conception d’un prototype de came´ra a` 1024 pixels (4 matrices 16×16). Pour ce faire,
il est possible d’utiliser un grand nombre d’e´le´ments de´veloppe´s au cours du projet
PACS (cryostat, cryore´frige´rateur, e´lectronique de lecture, syste`mes de traitements
de donne´es).
– de´finition de grandes matrices 32×32 pixels en fonction du retour d’expe´rience et
des moyens financiers disponibles.
– en paralle`le, poursuite du de´veloppement de la simulation afin de de´finir les meilleures
strate´gies pour l’observation des sources e´tendues.
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Valeurs Unité Remarques
Longueur d'onde 1.3 mm fenêtre atmosphérique entre 0.95 et 1.55 mm
Température de
fonctionnement 300 mK
Lobe primaire 11 arcsec (un pixel a un champ de vue de 4.5 arcsec)
Champ de vue 4.418.5 arcmin
2 32 ¥ 32 pixels
64 ¥ 64 pixels
Absorption sur la
bande 1.3mm 83% à 90%
suivant  une taille de cavité de 60 µm ou de
75 µm.
Puissance moyenne
par pixel 5 pW
(variations attendues de 4 à 9 pW suivant les
conditions atmosphériques)
Réponse Maximum 3.3¥1010 V/W (pour une polarisation optimum de 1.3V)
Bande passante
optique 26 Hz
Les mesures n’ont pas permis de caractériser
les détecteurs au-delà de 5Hz
NEPphoton 6.2¥10-17 W/Hz1/2
variations de ~ 40% suivant les conditions
atmosphériques
NEPTotal 7¥10-17 W/Hz1/2 (détecteur + photons)
NEFD 13 mJy/Hz1/2 correspondant à 1s en 1s
Fig. 5.12 – Tableau re´capitulatif des performances envisage´es.
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Annexe A
Etapes de Fabrication des
Matrices CEA
Annual Review 2002
1 - Double SOI substrate
2 - Thermometer implantation
3 - Diffusion of the thermometer implantation
4 - Contact implantation and diffusion
5 - Etching of the thermometer
6 - Etching of the first SOI dioxide
Collective manufacturing
Fig. A.1 – Etapes de re´alisation des bolome`tres du CEA (1).
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Annual Review 2002
7 - Al deposit and etching on the thermo contacts
8 - Deposit and etching on the absorber
9 - Flip-Chip metallisation
10 - Masks for the DRIE (Front and back side)
Mesa Thermometer
11 - DRIE of the cavities (back side) and structures 
(front side)
12 - Etching of the SOI dioxide (back side) and the
dioxide mask (front side)
Collective manufacturing
Fig. A.2 – Etapes de re´alisation des bolome`tres du CEA (2).
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Annexe B
































Fig. B.1 – De´tail du bloc “bolome`tre” du mode`le nume´rique.

















Fig. B.2 – De´tail du bloc “re´sistance” du mode`le nume´rique.
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Annexe C
Principe du Spectrome`tre a`
Transforme´e de Fourier
Ge´ne´ralite´s
La spectrome´trie par transforme´e de Fourier1 est une me´thode largement utilise´e dans
les laboratoires pour re´aliser des mesures de caracte´risation optiques de divers mate´riaux
(transmission, absorption, indice spectral). Il s’agit a` premie`re vue d’une me´thode tout a`
fait adapte´e a` nos besoins.
Ce proce´de´ utilise le principe de l’interfe´rome`tre de Michelson (cf. figure C.1).
Un signal optique incident est se´pare´ en deux faisceaux graˆce a` une lame se´paratrice.
Les deux faisceaux interfe´rent ensuite apre`s avoir parcouru des distances diffe´rentes. Dans
le cas d’une onde monochromatique incidente de nombre d’onde σ, il peut eˆtre montre´ que
l’intensite´ de sortie de l’interfe´rome`tre est un signal de forme sinuso¨ıdale (interfe´rogramme) :
I(x)− I = 1
2
I0 cos 2piσx (C.1)
ou` I est un signal constant (offset) et I0 est l’intensite´ d’entre´e. Dans le cas d’une onde






S(σ) cos 2piσxdσ (C.2)
ou` S(σ) est le spectre du signal d’entre´e. Cette expression signifie qu’a` chaque position
1Le spectrome`tre a` transforme´e de Fourier est souvent appele´ FTS, pour Fourier Transform
Spectrometer.






Fig. C.1 – Sche´ma de principe de l’interfe´rome`tre de Michelson. Un faisceau incident est
se´pare´ en deux parties par une lame se´paratrice. La longueur de l’un des deux chemins
optiques est modulable. Les deux faisceaux interfe`rent au niveau de la se´paratrice. La
figure d’interfe´rence obtenue de´pend du de´phasage induit par la diffe´rence de marche du
bras mobile (x=2d).
du miroir mobile de´finie par d (x = 2d), le point de l’interfe´rogramme associe´ est la somme
de toutes les composantes spectrales (chacune ayant un de´phasage φ = 2piσx associe´). Ce
type d’expression est de la forme d’une transforme´e en cosinus, identique a` une transforme´e
de Fourier si la fonction I(x) est paire (ce qui est le cas en premie`re approximation,
l’interfe´rogramme e´tant syme´trique par rapport a` la position centrale du miroir). On





I(x)− I) cos 2piσxdx (C.3)
Le Spectrome`tre a` Polarisation
Cette technique est pourtant difficile a` mettre en oeuvre dans le domaine (sub)-millime´trique.
La limitation majeure concerne les mate´riaux employe´s pour re´aliser la lame se´paratrice. Il
est difficile en effet dans ce domaine spectral de trouver des mate´riaux ayant les proprie´te´s
ade´quates de transmission qui restent constantes sur une large gamme.
La solution est d’utiliser la polarisation de l’onde e´lectromagne´tique (interfe´rome`tre
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de type Martin-Puplett, cf. [Martin 82]). Un polariseur a` fils me´talliques (typiquement de
quelques dizaines de microns de diame`tres et 50 µm d’espacement) est utilise´ comme lame
se´paratrice (cf.figure C.2). Ce type de polariseurs a` fils laisse passer la composante de
champ e´lectrique perpendiculaire a` l’axe d’orientation des fils (et re´fle´chit la composante
paralle`le). Des miroirs en toit remplacent les miroirs plans classiques et permettent au final














à 45° par rapport aux
fils du polariseur
90°
Un des 2 bras de l’interféromètre
Fig. C.2 – Repre´sentation des plans de polarisations dans l’un des bras du spectrome`tre.
Le signal incident est polarise´ a` 45◦ par rapport aux fils du polariseur. Celui-ci laisse passer
une seule composante de polarisation (l’autre composante est re´fle´chie vers le deuxie`me
bras de l’instrument). Si le signal e´tait re´fle´chi par un miroir plan, le plan de polarisation
serait inchange´, l’onde retraverserait alors le polariseur dans les sens inverse. Aucun signal
ne sortirait au final de l’interfe´rome`tre. Un dispositif doit donc permettre de faire “tourner”
le plan de polarisation de l’onde dans les bras du spectrome`tre. Des miroirs en toit sont
utilise´s pour cette fonction.
Dans notre cas, il s’agit de l’absorption d’une matrice de bolome`tres qui doit eˆtre
mesure´e. Il existe deux me´thodes pour cela. La premie`re consiste a` mesurer directement le
signal issu du spectrome`tre par la matrice elle-meˆme. Un autre de´tecteur, calibre´, mesure
le meˆme signal (le faisceau sortant du spectrome`tre est partage´ en deux par un polariseur).
2Notons qu’il est e´galement ne´cessaire de polariser l’onde incidente, a` 45◦ par rapport a` l’axe des fils
de la se´paratrice. De cette fac¸on l’onde est de´compose´e suivant deux polarisations croise´s, chacune e´tant
dirige´e vers un bras de l’interfe´rome`tre.
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Les deux signaux sont compare´s et l’on en tire la re´ponse spectrale du bolome`tre.
Cette me´thode s’est ave´re´e difficile a` mettre en oeuvre du fait des diffe´rences impor-
tantes de sensibilite´ entre les deux types de de´tecteurs3.
La me´thode finalement utilise´e consiste a` venir mesurer la re´flexion du faisceau prove-
nant du spectrome`tre sur la matrice a` caracte´riser (cf. figure C.3). Pour cela, on dispose
dans un cryostat IRLABS la matrice de bolome`tres (refroidie a` 300 mK) face au faisceau
venant du spectrome`tre. Le plan de la matrice est le´ge`rement incline´ (environ 4◦) de sorte
que les rayons re´fle´chis soient dirige´s sur l’entre´e d’un bolome`tre classique IRLABS (le
signal correspondant mesure´ par ce dernier est alors Sbolo). Une mesure de re´fe´rence est
effectue´e en plac¸ant un miroir devant la matrice4 (le plus pre`s possible de la matrice pour
e´viter les de´calages de faisceau a` l’entre´e du bolome`tre IRLABS) et produit le signal Sref .
Ainsi,
Sref (λ) = RIR ×Rmiroir × Tsyst. × PCN (C.4)
et
Sbolo(λ) = RIR ×Rmatrice × Tsyst. × PCN (C.5)
avec RIR de´finissant la re´ponse spectrale du de´tecteur IRLABS, Rmiroir le coefficient
de re´flexion du miroir (estime´ proche de 100%), Tsyst. le coefficient de transmission du
syste`me, PCN la puissance de la source (corps noir a` 1000 K) et Rmatrice le coefficient de
re´flexion de la matrice de bolome`tres. En faisant l’hypothe`se que tout le rayonnement qui
n’est pas re´fle´chi est absorbe´ par la matrice5, sa re´ponse spectrale (Abs = 1 − Rmatrice)
que l’on souhaite obtenir est donc
Abs = 1− Sbolo
Sref
(C.6)
Ce syste`me n’utilise pas de chopper externe, traditionnellement utilise´ en spectrome´trie
infrarouge pour s’affranchir du rayonnement parasite et de la fonction de transfert de
l’instrument. Il est remplace´ dans notre cas par la mesure diffe´rentielle entre le signal de
re´fe´rence (re´flexion sur le miroir interne) et le signal issu de la re´flexion sur la matrice.
Afin de supprimer les perturbations dans le spectre dues a` l’absorption de la vapeur
3Le de´tecteur de calibration est un bolome`tre commercial IRLABS.
4Le miroir est place´ sur un syste`me me´canique pivotant, actionne´ par un moteur pas a` pas et refroidi
a` environ 2K.
5Une manie`re de mesurer une e´ventuelle re´flexion de type diffusif sur la matrice serait de disposer un
ou plusieurs bolome`tres identique au bolome`tre IRLAB a` des angles de re´flexion non spe´culaire.
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Fig. C.3 – L’interfe´rome`tre de type Martin-Puplett utilise´ pour les mesures de re´ponse
spectrale. La photo montre les deux miroirs en toit, la lame se´paratrice (polariseur) et les
deux polariseurs d’entre´e et de sortie. Le signal est dirige´ vers un cryostat contenant la
matrice a` caracte´riser et le bolome`tre de mesure. Une mesure de re´fe´rence est effectue´e en
re´flexion sur un miroir. Ce dernier est bascule´ a` l’aide d’un syste`me me´canique utilisant
un moteur pas a` pas refroidi a` 2K, et permet de mesurer la re´flexion sur la matrice (angles
d’incidence exage´re´s sur le sche´ma).
d’eau, un flux continu d’azote gazeux circule entre le corps noir exte´rieur et la feneˆtre
d’entre´e du spectrome`tre (feneˆtre en HDPE6).
Les pas typiques de de´placement sont de 0.01 mm, la vitesse de 0.1 mm/s et la course to-
tale de 10 mm. Cette dernie`re valeur donne la re´solution spectrale du syste`me, soit typique-
ment 0.5 cm−1 (un facteur 2 est a` prendre en compte dans le calcul de la re´solution spectral,
correspondant au fait que pour un de´placement d du miroir, la distance supple´mentaire
parcourue par l’onde est 2d). La couverture en longueur d’onde va de 20 µm a` 5 mm
environ (2 cm−1 a` 500 cm−1). La limite infe´rieure est de´finie par le pas de de´placement du
miroir, la limite supe´rieure (5 mm) correspond a` l’e´mission Rayleigh-Jeans du corps noir
proche du niveau de bruit du dispositif.
6Polye´thyle`ne Haute Densite´.
180 Annexe C. Principe du Spectrome`tre a` Transforme´e de Fourier
Le de´placement du miroir ainsi que l’acquisition des donne´es sont pilote´s par des pro-
grammes de´veloppe´s sous LabView. Le signal est amplifie´ par un montage ampli-op clas-
sique et filtre´ par un filtre passe-bas pour supprimer le bruit a` 50 Hz. Ge´ne´ralement, une
mesure comporte une se´quence de 20 ou 40 allers-retours du miroir et dure environ 1h30.
